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HOSPITAL IN3SALUD .
UNIVERSITARIO

DEPARTAMENTAL DE NARING E.S.E.

SOLICITUD SIMPLE DE OFERTAS No. MANSP 1) 33 2 (0 1 9

Y REGISTRO DE PROVEEDORES

DE: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARINO E.S.E.
AREA: MANTENIMIENTO - RECURSOS FISICOS

DIRECCION: CALLE 22 No. 7-93 Parque Bolivar. Conmutador 7333400 EXT 147,148, 202

PARA: PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS, EMPRESAS, ASOCIACIONES,
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES

FECHA:

El Hospital Universitario Departamental de Narifio E.S.E. en observancia de lo dispuesto en el
articulo 25 del estatuto de contratacién y considerando que la cuantia del objeto a contratar
es inferior a 500 smmly, invita a presentar oferta para la presente solicitud simple de ofertas

INVITACION A LAS VEEDURIAS CIUDADANAS: Se invita a las veedurias ciudadanas a verificar la
legalidad y transparencia de este proceso de contratacion en todas sus etapas.

COMPROMISO ANTICORRUPCION

En el evento de conocerse casos especiales de corrupcion en las Entidades del Estado, se debe
reportar el hecho al Programa Presidencial “Lucha contra la Corrupcién”, a través de los
nimeros telefénicos (1) 560 10 95, (1) 565 76 49, (1) 562 41 28; via fax al nimero
telefénico: (1) 565 86 71; la linea transparente del programa, a los nimeros telefdnicos:
9800-91 30 40 - (1) 560 75 56; correo electronico, en la direccion:
webmaster@anticorrupcién.gov.co; al sitio de denuncias del programa, en la pagina de
internet: www.anticorrupcién.gov.co; correspondencia o personalmente, en la direccién
Carrera 8 No. 7-27 - en la ciudad de Bogot4a, D.C.

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE METROLOGIA Y CALIBRACION PARA 1677 EQUIPOS, QUE
LO REQUIERAN DENTRO DEL TERMINO DEL CONTRATO DE ACUERDO A LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL FABRICANTE DE CADA EQUIPO

1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA.

° Presentar y realizar informes y la respectiva certificacion sobre las actividades
desarrolladas, los problemas observados en el desarrollo de las mismas, de acuerdo a lo
acordado con el supervisor.

e El contratista debera garantizar la disponibilidad de equipos necesarios y demas
accesorios y elementos que se requieran para el cumplimiento adecuado del objeto
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contratado como back up, y/o reactivos necesarios, los cuales deberan cumplir con las
exigencias técnicas normativas aplicables en la materia.

e  Cumplir con las normas y esquemas disefiados de metrologia y calibracion identificando
y notificando todas las situaciones que sean factor de riesgo (DECRETO 2269 DE 1993,
DECRETO 4725 DE 2005, RESOLUCION 2003 del 2014y Resolucién 18-1304 de 2004
articulo 4 capitulo 5), DECRETO 1595 DE 2015.

® Garantizar la prestacién del servicio en forma oportuna con el cubrimiento de las horas
establecidas segiin la programacién o segiin las necesidades del Hospital, para la atencién de
proceso contratado, con disponibilidad de su equipo de trabajo.

e Las calibraciones y la verificacién metrolégica debera realizarse en las instalaciones del
Hospital Universitario Departamental de Narifio ESE ubicado en la calle 22 No. 7 -93 Avenida
Parque Bolivar de la ciudad de Pasto (Nariiio) de aquellos equipos que no requieran variables
acreditadas.

° El costo de la mano de obra, desplazamiento y estadia del personal con quien se prestara
el servicio objeto de esta solicitud, debera estar incluido dentro de la cotizacidn, sin ninglin
costo adicional para el Hospital.

2. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATO:

e Segin lo dispuesto en el decreto 2126 de 2015, articulo 2.2.1.7.12.2 son proveedores
de servicio de calibracién aquellos que estén acreditados ante el Organismo
Nacional de Acreditacion de Colombia ONAC o por un Organismo de Acreditacion que
haga parte de los acuerdos multilaterales de reconocimiento (MLA/MRA) para cada
magnitud especifica en que se requiera u ofrezca su servicio de calibracion siendo un
requisito presentar el respectivo certificado de acreditacion para cada magnitud
especifica en la que ofrezca calibracién para los equipos que midan pesen y cuenten de
acuerdo con el inventario de equipos suministrado por el hospital en el anexo 4. En
caso de que el oferente suscriba un convenio con un proveedor acreditado, debera
anexar el respectivo documento, en el cual el proveedor acreditado se comprometa a la
ejecucion de las calibraciones de variables acreditadas en las instalaciones del hospital
a excepcién de los equipos que deban calibrarse en las instalaciones del laboratorio
acreditado.

3. RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO:

A) Modificacion del régimen de impuesto aplicables
B) Devaluacién del délar como moneda de referencia
C) Fallas en la calidad de los bienes o servicios

D) Riesgo de suspension del contrato

E) Riesgoshumanos por accidentes.
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4. OBLIGACIONES DEL HOSPITAL:

A) Designar al supervisor del contrato u orden de compra.

B) Acompaiiar la ejecucién del objeto en los términos y condiciones pactados.

C) Suministrar la informacién necesaria relacionada con el objeto del contrato u orden de
compra de manera que EL HOSPITAL pueda apoyar adecuadamente el desarrollo del
contrato.

D) Realizar oportunamente los desembolsos financieros establecidos en el presente contrato
u orden de compra siempre y cuando EL HOSPITAL cumpla con las condiciones para ello.

E) Analizar oportunamente la informacién remitida por EL CONTRATISTA. En caso de
requerirse ajustes, solicitarlos por escrito.

F) Las demas que correspondan a la naturaleza del contrato u orden de compra, de acuerdo
a su naturaleza y objeto.

5. PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial total de esta solicitud asciende a la suma de:
TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS
TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE valor Incluido IVA. ($ 342.195.839) Imputable al
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 209 del 01 de Marzo de 2019.

6. FORMA DE PAGO:

El Hospital cancelara cuotas mensuales iguales vencidas del presente contrato dentro de los 60
dias luego de recibido a satisfaccion por parte del supervisor, el cual estd supeditado a las
firmas de satisfaccién por cada uno de los funcionarios, previa radicacion de la factura
respectiva y constancia de recibo a satisfaccion expedida por el supervisor del contrato con
base en la firma recopilada de cada una de los funcionarios con derecho, dando fe de
esta circunstancia. Parael pago, el contratista debera acreditar el paz y salvo en el pago de
salud, pensiones, riesgos profesionales y parafiscales, a través de certificado expedido por
contador o revisor fiscal segiin corresponda en el cual se indique el monto mensual cancelado
por cada uno de los conceptos mencionados, correspondiente a la fecha de la factura. De lo
contrario se hara la respectiva devolucién.

7. VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 dias contados a partir de la entrega de la Cotizacion u Oferta.

8. PLAZO DEL CONTRATO: A partir de la fecha de la legalizacién del contrato hasta 31 de
Diciembre de 2019

9. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN APORTAR CON LA COTIZACION
Los oferentes deberan presentar con su propuesta econdmica (ANEXQO 2), los siguientes \

documentos, en caso de no presentarlos se requerira al oferente por una sola vez y si no los
presenta o no cumple con lo establecido en esta solicitud la propuesta sera rechazada.
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9.1 REQUISITOS DE CAPACIDAD JURIDICA:

a. Carta de Presentacion de la propuesta (ver Anexo 1)

b. Certificado de existencia y representacién legal con fecha de expedicién no mayor a tres
(3) meses en la que conste que pueda desarrollar el objeto dela presente convocatoria,
cuando se trata de persona juridica.

Registro Unico Tributario (RUT)

Fotocopia Cedula de Ciudadania Representante Legal

e. Fotocopia de la cedula de ciudadania para presentaciéon de propuesta por parte de
persona natural

Antecedentes disciplinarios del Representante Legal y de la empresa, penales, fiscales

E. Certificado expedido por el oferente de no encontrarse incurso de inhabilidades o
incompatibilidades para contratar con el Hospital Universitario Departamental de Narifio
E.S.E. y de conocer el nuevo ESTATUTO DE CONTRATACION (Acuerdo 006 de mayo del
2014), publicado en la pagina web de la institucién - www.hosdenar.gov.co.

Certificado cuenta bancaria

Planilla Seguridad Social vigente

Verificacion del Sistema de Medidas Correctivas

Oficio de conocimiento y aceptacién del anexo No. 3.

Diligenciamiento formato SARLAF anexo.

Todos los documentos que se presenten en la presente solicitud, deberan ser foliados e
indicar el total de folios en el anexo 1.

2o
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9.2. REQUISITOS DE CAPACIDAD TECNICA:

Anexar las hojas de vida de los siguientes profesionales con los cuales ejecutard el contrato:
a) ingeniero biomédico, con experiencia acreditada de minimo 2 afos y experiencia especifica
minima de 1 afio en calibracion de equipos biomédicos y hospitalarios.

b) ingeniero electrénico y/o técnico idneo en electrénica, mecatrénica o electromedicina. Con
experiencia acreditada de minimo 1 afio y experiencia especifica minima de 1 afio en calibracién de
equipos biomédicos y hospitalarios. El personal debera estar certificado en cursos especializados de
Metrologia Biomédica con su respectiva inscripcién INVIMA. Las personas con las que se presente la
cotizacion deben de ser quienes desarrollen el objeto del contrato, si se realiza algiin cambio durante
la vigencia de este mismo, debera ser aprobada por el supervisor.

El oferente se compromete a calibrar minimo 2 veces al afio cada equipo, excepto los que requieran
Unicamente de una visita, (aquellos equipos que no requieran variables acreditadas), lo cual sera
determinado por el Area Técnica de Mantenimiento Yy plasmado en el cronograma entregado por el
Hospital. Igualmente realizara calibracion de los equipos que entren a ajuste, situacién que sera
reportado por el supervisor. Calibracién que debera realizarse dentro de los 2 dias posteriores al
correctivo.

El oferente se compromete a realizar calibracién a los equipos nuevos que ingresen a la organizacién,
la cual debera realizarse dentro de las 24 horas posteriores a la solicitud del supervisor.
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El oferente debera contar, ser propietario y anexar los certificados vigentes del oferente que presenta
la propuesta como minimo de los equipos descritos a continuacién. Que cuenta con instrumentos de
medicién, herramientas y equipamiento de simulacién biomédica calibrados y certificados vigentes
mediante un patrén superior para la calibracion (Decreto 1011 de 2006); Ademas de respectivas
facturas;

Simulador de paciente (ECG, T°, respiracién, SPO2,NIBP,IBP)
Analizador de seguridad eléctrica.

Analizador de sistema de electro cirugia.

Analizador de Desfibrilador y marcapasos

Analizador de Incubadoras

Tacémetro Digital

Analizador de flujo de Gases en tiempo, flujo, volumen y presion
Analizador de Rayos X y Tomografia

. Juego de masas M1 ( 1g hasta 100Kg)

10. Patrén de termohigrometria

11. Simulador de monitor fetal

12. Patrén para Flujometros, Reguladores y vacuometros.

13. Patron para andlisis de Capnografos

14. Balanza Analitica con cinco o mas cifras significativas.

15. Phantom de ecografia

17, Radiémetro

18. Osciloscopio

19. manémetro patrén de baja presion

20. Manémetro patrén de alta presion

wENOIORAWONE

Nota: El anterior listado de equipos es el minimo requerido para la prestacion del servicio, lo que indica
que el Hospital podra durante la ejecucién del contrato, si la necesidad asi lo exige, solicitarle al
contratista equipos adicionales a dicho listado.

El oferente debera presentar en la propuesta un cronograma de actividades donde se describa a
manera general como se desarrollara el objeto contratado.

Segiin lo dispuesto en el decreto 2126 de 2015, articulo 2.2.1.7.12.2 son proveedores de servicio de
calibracién aquellos que estén acreditados ante el Organismo Nacional de Acreditacién de Colombia
ONAC o por un Organismo de Acreditacién que haga parte de los acuerdos multilaterales de
reconocimiento (MLA/MRA) para cada magnitud especifica en que se requiera u ofrezca su servicio de
calibracion siendo un requisito presentar el respectivo certificado de acreditacién para cada magnitud
especifica en la que ofrezca calibracién para los equipos que midan peseny cuenten de acuerdo con el
inventario de equipos suministrado por el hospital en el anexo 4. En caso de que el oferente suscriba
un convenio con un proveedor acreditado, debera anexar el respectivo documento, en el cual el
proveedor acreditado se comprometa a la ejecucién de las calibraciones de variables acreditadas en
las instalaciones del hospital a excepcion de los equipos que deban calibrarse en las instalaciones del
laboratorio acreditado; para los cuales deberan dejar un back up.
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Con base al anexo 4, se determina que las magnitudes a calibrarse dentro de la acreditacién
en la norma iso 17025 corresponden a las que se indica en la siguiente tabla y los requisitos
de rangos, resoluciones y clases para los equipos patrén de tales variables se determinando
analizando los rangos y resoluciones (presentes en manuales de uso) de los equipo
pertenecientes al hospital, los cuales se establecen en la siguiente tabla

MAGNITUD REQUISITO

Vacio Vacuometro patrén -10.8 a O psi
clase 0.05% o mejor

Presion 1 Man6metro patrén con rango desde 0 a 5,8 psi
clase 0,1 %
incertidumbre expandida de medida 0,8 mmHg

Presién 2 Manémetro patrén con rango desde 0 a 200 psi
clase 0,25%

Presion 3 Manometro patrén con rango desde 0 a 4000 psi
clase 0,25 %

Temperatura Termdmetro patrén con rangos desde -20°C hasta 40°C

Temperatura y
humead relativa

Termohigrémetro patrén y cdmara caracterizada con rangos: de 30%
hasta 70% en humedad relativa, y de 17°C hasta 28 °C en temperatura

Masa instrumento
de pesaje 1

juego de masas F1 de 1 g hasta 5 kg

Masa instrumento
pesaje 2

juego de masas M1 de 1 g hasta 175 kg

Masa instrumento
de pesaje 3

juego de masas Flde 1 ga 175 kg

Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes debera aportar los
documentos solicitados en este literal.

a. EXPERIENCIA:

El proponente persona natural o juridica, debera acreditar su experiencia de 3 afos, mediante la
presentacién de maximo tres (3) contratos o certificaciones de contratos, suscritos, iniciados,
ejecutados y liquidados en su totalidad en los Ultimos seis (6) afios anteriores a la fecha de
cierre del proceso, la sumatoria del valor de los contratos acreditados deberad ser igual o
superior al presupuesto ofertado por el proponente.

El Hospital se reserva el derecho de verificar, la informacién que suministren los oferentes sobre

Su experiencia.

CALLE 22 No. 7 - 93 Parque Bolivar - San Juan de Pasto / Narifio
Conmutador 7333400 * Fax 7333408 y 7333409
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Como soporte de la informacion suministrada por el proponente, se deberan presentar las
certificaciones respectivas, que deberan contener como minimo, la siguiente informacién.

1. Nombre de la empresa Contratante.

2. Nombre del Contratista.

3. Si se trata de un Consorcio o de una Unién Temporal se debe sefalar el nombre de quienes lo
conforman, adicionalmente se debe indicar el porcentaje de participaciéon de cada uno de sus
miembros y las actividades realizadas.

4. Nimero del Contrato.

5. Objeto del Contrato.

6. Fecha de suscripcidn (dia/mes/afio) y fecha de terminacidn (dia/mes/afo).

7. Fecha de expedicién de la certificacion (dia/mes/ano)

8. Certificacion de cumplimiento expedida por el funcionario competente.

9. Cargo y firma de quien expide la certificacion.

10. Valor del contrato y de las adiciones si las hubo.

En el evento que las certificaciones no contengan la informacioén que permita su verificacion, el
proponente debera anexar a la propuesta copia del contrato o de los documentos soportes que
sean del caso, que permita tomar la informacién que falte en la certificacion.

El HOSPITAL podra realizar los requerimientos necesarios para verificar la certeza de la
informacion presentada bien sea por el oferente o sobre cualquier otra certificacion que no sea
emanada por el oferente.

Cada contrato acreditado se analizara por separado; en caso de presentar certificaciones que
incluyan contratos adicionales al principal, el valor adicional se sumara al valor del contrato
principal, quedando esta como una sola certificacion.

Si el proponente es un consorcio o una unién temporal, se tendran en cuenta la sumatoria de
las certificaciones aportadas por cualquiera de los miembros del consorcio o unién temporal.
Cada uno de los integrantes debe acreditar al menos una certificacién de experiencia.

En el evento en que el proponente acredite experiencia en contratos en las cuales haya
participado en Consorcio o Union Temporal, para efectos de la evaluacion de este factor, se
tomara el valor equivalente al porcentaje de participacién del proponente en el Consorcio o
Unién Temporal del cual acredite la experiencia. En este caso, el proponente debe en la
certificacion de experiencia indicar el porcentaje de participacion.

9.3. REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA:

La evaluacion Financiera de las propuestas, se efectuara a partir de la informacién contenida
en el Registro Unico de Proponentes (RUP) vigente y en firme, siempre y cuando la
informacién documental haya sido objeto de verificacion por parte de la camara de comercio
respectiva, conste en el certificado que al efecto se expida.

En el caso de modalidades de asociacion los integrantes deberan presentar por cada uno su
respectivo RUP.

Se tendra en cuenta los indicadores financieros como:
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Capital de trabajo: Tener un capital de trabajo mayor o igual 50% del valor ofertado.

Endeudamiento: tener un indice de endeudamiento menor o igual a 70%

indice de Liquidez: Tener un indice de liquidez mayor o igual a 1.4

10. CONDICIONES DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

Presentar la oferta econémica que incluya todos los costos directos e Indirectos que genere el

objeto de esta

invitacion,
presentes términos de

de acuerdo a las especificaciones técnicas exigidas en los
referencia. Por tanto, es obligacion del proponente, cuantificar

correctamente en forma Impresa, todos los costos necesarios para ejecutar completamente
el objeto contractual en este sentido, no habra lugar a reclamacién alguna frente al Hospital,
por la no inclusién de todos los valores correspondientes por parte del proponente.

11. CRONOGRAMA DE PRESENTACION

ACTIVIDAD

FECHA

LUGAR

PUBLICACION  SOLICITUD
DE OFERTA

'0 2 ABR 2019

Pagina web del
www.hosdenar.gov.co y SECOP

hospital

PRESENTACION DE
OFERTAS

10 5 ABR 2019

HORA:9:00 A.M.

En medio fisico en la urna ubicada en la
Subgerencia Administrativa y Financiera del
HUDN ES.E. o correo electronico
documentacionhosdenar@gmail.com -
Formato PDF.

EVALUACION DE OFERTAS

109 ABR 2019

Oficina Juridica

PUBLICACION DE LA
EVALUACION

'D 9 ABR 2019

Pagina web del
www.hosdenar.gov.co y SECOP

hospital

SUBSANABILIDAD DE
REQUISITOS HABILITANTES

110 ABR 2019

hasta las 4:00 pm

Subgerencia Administrativa y Financiera o0 a
los correos: schavez@hosdenar.gov.co/

documentacionhosdenar@gmail.com

Publicacion definitiva, Pagina web del hospital
resolucién de adjudicacion H 1 ABR 2019 www.hosdenar.gov.co y SECOP
12. FECHA LIMITE DE PRESENTACION DE OFERTA: Hasta el dia a las 9:00

AM de acuerdo al cronograma.

CALLE 22 No. 7 - 93 Parque Bolivar - 5an Juan de Pasto / Narifio
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13. CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTO EL PROCESO DE SELECCION

El proceso de seleccién podré declararse desierto en los siguientes casos:

a) Cuando ninguna de las propuestas cumpla con los requerimientos de la solicitud simple de
oferta

b) Cuando no se presente ninguna oferta.

¢) Cuando se presenten motivos que impidan la escogencia objetiva.

En todos los casos la declaratoria de desierto deberd hacerse mediante comunicacion
motivada.

14. LUGAR PRESENTACION DE OFERTA: La oferta debe presentarse en sobre cerrado a la
Subgerencia Administrativa y Financiera - primer piso del Hospital Universitario
Departamental de Narifo E.S.E. - Calle 22 No. 7-93 Parque Bolivar, especificando en el
sobre el niimero de solicitud a ofertar de acuerdo con la informacién del encabezado de
esta solicitud y acreditando los requisitos que se relacionan a continuacién, en la hora y
fecha establecida en este documento.

15. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Las propuestas que no se entreguen en la Subgerencia Administrativa y Financiera del
Hospital Universitario Departamental de Narifio ESE o se remitan al correo electronico
sefialado, en la fecha y hora fijadas se consideraran extemporéaneas por lo tanto seran
rechazadas y devueltas al proponente en las mismas condiciones en que fueron recibidas.
A ese efecto, se tendrd en cuenta la hora sefialada en la pagina Web de la
Superintendencia de Industria y Comercio - Hora Legal.

Seran objeto de rechazo las propuestas cuya oferta econdmica supere el presupuesto
oficial previsto.

Seran objeto de rechazo, las propuestas que se presenten sin tener previstas las
especificaciones técnicas, contempladas en el presente documento y no se allegue los
documentos solicitados.

16. EVALUACION DE LAS OFERTAS
FACTORES DE SELECCION

Segin lo dispuesto en el decreto 2126 de 2015, Articulo 2.2.1.7.12.2 el oferente debera estar
acreditado o tener suscrito un convenio con empresa acreditada ante el Organismo
Nacional de Acreditacién de Colombia ONAC o por un Organismo de Acreditacion que haga
parte de los acuerdos Multilaterales de reconocimiento (MLA/MRA) para cada magnitud
especifica en que se requiera u ofrezca su servicio de calibracidn siendo un requisito presentar
el respectivo certificado de acreditacién para cada magnitud especifica en la que ofrezca
calibracién para los equipos que midan pesen y cuenten.
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Las propuestas que no cumplan con los requisitos de habilitacién técnica, juridica y
financiera, no seran admitidas y por tanto no seran objeto de evaluacién econémica.

A las propuestas que segln revision cumplan con los requisitos de habilitacién técnica,
juridica y financiera, seran admitidas y se les aplicaran los siguientes factores de evaluacién
econdmica, con un puntaje maximo total de 100 puntos, asi:

FACTOR DE EVALUACION PUNTAJE
ECONOMICA
PRECIO 100
TOTAL 100

PROCEDIMIENTO DE PONDERACION
Las ofertasque superen los requisitos habilitantes para participar en este proceso seran
evaluadas de la siguiente manera:

a.) PRECIO = 100 PUNTOS

Al factor precio se le asignara cien (100) puntos, los cuales se otorgan de acuerdo con el
siguiente procedimiento:

Se obtiene el promedio aritmético del valor basico de las cotizaciones presentadas (Pp),
en donde (Pn) es cada una de las cotizaciones a evaluar.

Al promedio de las cotizaciones presentadas (Pp) se les suma el presupuesto oficial (Po) y
se obtiene el promedio basico (Pb), al cual se le asignan los ochenta puntos establecidos
para la ponderacidn del precio.
Pp + Po
Pb=
2

A las cotizaciones que se encuentran por debajo del valor del promedio (Pb) se les
asignara el puntaje de acuerdo con el siguiente criterio:
Cpn = (Pn/Pb) x 100 puntaje obtenido.

A las cotizaciones que se encuentren por encima del valor promedio (Pb) se les asignara
el puntaje de acuerdo con el sigulente criterio

Cpn =200 - ((Pn /Pb) x 100) puntaje obtenido
* Para las propuestas iguales a Pb asignaran 100 puntos

IMPORTANTE:
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En caso de quedar una sola cotizacién, para evaluar se aplicara la ponderacién contra el
presupuesto oficial.

En caso de que este no cumpla con los mismos, a pesar del requerimiento para que lo allegue
dentro del término prudencial, la entidad procedera la verificacion del proponente ubicado en
segundo lugar y asi sucesivamente. De no lograrse la habilitacion, se declarara desierto el
proceso.

Para tal efecto el proponente debera presentar en su propuesta econémica, conforme lo
indique la invitacion del presente proceso, para lo anterior se anexa FORMATO PROPUESTA
ECONOMICA La adjudicacién del contrato se hara por el valor total de la propuesta
seleccionada.

Las condiciones establecidas en esta solicitud son las minimas de las cuales el oferente o
cotizante debe someterse. Aquel o aquellos que no se ajusten a los minimos o maximos
sefialados en este documento seran descartados en el proceso de evaluacién.

En la evaluacion técnica, se solicitara que el oferente tenga Sede en la Ciudad de Pasto, la
cual se verificara en el certificado de Camara de Comercio.

17. DESEMPATE

Para la eventualidad de empate en puntos se elegird mediante sorteo, en audiencia publica a
través del sistema de balotas. Para ello se introduciran a un recipiente tantas balotas como
propuestas empatadas hubiere, a continuacién cada uno de los representantes de los
oferentes empatados como mejor oferta, en el orden de radicacion de la propuesta, procedera
a extraer de dicho recipiente una sola balota adjudicandose el contrato al proponente que
extraiga la balota definida como opcién ganadora la cual corresponde a la balota de color
anaranjado.

18. EROGACIONES TRIBUTARIAS Y PUBLICACION
Todas las erogaciones tributarias que deban cancelarse con ocasion de la celebracion del
contrato u orden de compra, serdn exclusivamente a cargo del contratista. Los impuestos
territoriales por concepto de estampillas asciende al 4.5% del valor del contrato.

19. REGIMEN APLICABLE:

La presente solicitud a cotizar y proceso de contratacion se rige por lo dispuesto en el Estatuto
Interno de Contratacién adoptado mediante acuerdo 06 del 23 de mayo de 2014 de la Junta
Directiva.

20. CONSTITUCION DE GARANTIAS

El oferente que resulte adjudicatario del contrato debera constituir las siguientes garantias.

- [eliele

Juntos por la Excelencia

CALLE 22 No. 7 - 93 Parque Bolivar - San Juan de Pasto / Narifio
Conmutador 7333400 * Fax 7333408 y 7333409




e ﬁ%’\l

HOSPITAL tN SALLD
UNIVERSITARIO

DEPARTAMENTAL DE NARINO E.S.E.

a. Cumplimiento: Por el 10% del valor del contrato; y su duracién debera ser como minimo igual
al plazo del contrato y seis (6) meses mas.

b. Calidad: Por el 10% del valor del contrato; y su duracién debera ser como minimo igual al
plazo del contrato y seis (6) meses mas.

7 J-

Gerente (E)
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARINO E.S.E.

Aprobd: Jorge Bautista Durdn - Jefe Oficina Juridica
Proyectd: Lynn Jairo Melodelgado - Técnico Operativo de tenimienta
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ANEXO0S

ANEXO 1 J

San Juan de Pasto,

Doctor:

MARIO FERNANDO BRAVO

Gerente (E)

Hospital Universitario Departamental de Nariino E.S.E.

La ciudad

Ref.. (Nombre de Invitacién a Cotizar)

PRESTAR EL SERVICIO DE METROLOGIA Y CALIBRACION PARA 1677 EQUIPOS, QUE LO REQUIERAN
DENTRO DEL TERMINO DEL CONTRATO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL
FABRICANTE DE CADA EQUIPO

Asi mismo, el suscrito declara que:
1. Tiene capacidad legal para firmar y presentar la cotizacién.

2. El o los contratos que se liegare a celebrar en caso de adjudicacién, compromete totalmente a la
sociedad que legalmente represento.

3. He revisado cuidadosamente los documentos de la cotizacién, incluidas sus aclaraciones y
renuncio a cualquier reclamacién por desconocimiento o errénea interpretacién de la misma.

4. La sociedad que legalmente represento y el personal con el cual se desarrollara los procesos
cotizados, no estan impedidos por causa de inhabilidades y/o incompatibilidades establecidas en
las leyes colombianas para contratar con el HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE
NARINO E.S.E.
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5.

He recibido toda informacién necesaria para presentar debidamente la cotizacion.

En la eventualidad de que sea adjudicado el contrato, me comprometo a realizar, dentro del plazo
méximo que fije el HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARINO E.S. E., todos los
tramites necesarios para legalizacion y adquisicién de las pdlizas solicitadas.

Que el contenido de la cotizacién es vélido por un minimo de sesenta (60) dias, contados a partir
de la fecha y hora del cierre de la misma.

Que conozco el estatuto de contratacién del Hospital Universitario Departamental de Narifio,
acuerdo No. 006 de 20414 proferido por la Junta Directiva del Hospital.

Que no soy deudor moroso del Estado o tengo acuerdo de pagos urgentes.

10. Que conozco y acepto el anexo No. 3.

11. Valor de la cotizacion: $

Atentamente,

(Nombre del representante legal)

Cédula de Ciudadania No.

(Nombre completa de la firma cotizante)

NIT

Direccion, Teléfono, Fax
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ANEXO 2

FORMATO DE PROPUESTA ECONGMICA
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OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE METROLOGIA Y CALIBRACION PARA 1677 EQUIPOS, QUE
LO REQUIERAN Y LOS QUE TERMINEN GARANTIA DENTRO DEL TERMINO DEL CONTRATO DE

ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL FABRICANTE DE CADA EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

VALOR
UNITARIO

VALOR
INCLUIDO IVA

Servicio de calibracién dentro de
acreditacion en norma I1SO 17025

Servicio de calibraciones con
trazabilidad

TOTALIZAR PROPUESTA

(Nombre Completo del representante legal)

Cédula de Ciudadania No.

(Nombre completa de la firma proponente)

NIT
Direccion, Teléfono, Fax

CALLE 22 No. 7 - 93 Parque Bolivar - San Juan de Pasto / Nariiio

Conmutador 7333400 * Fax 7333408 y 7333409
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ANEXO 4
INVENTARIO DE EQUIPOS A CALIBRAR

VER ARCHIVO EN EXCEL
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,B. cODIGO: FECHA DE ELABORACION:
é ‘ ) g 15 DE MARZO DE 2018
AN FORMULARIO UNICO DE CONOCIMIENTO SARLAFT FECHA DE ACTUALIZACION:
HOSPITAL VERSION: 15 DE MARZO DE 2018
UNIVERSITARIO
SNERSITRIG o1 HOJA: 1 DE: 2
Esta Informaci6n es confidenclal y seré utilizada para dar cumplimlento a la Circular Externa 000009 del 21 de Abril de 20186, expedida por la Superintendencla Naclonal de Salud,
Fecha de dlligenclamiento Tipo de Cliente o Contraparte Tipo de Sollciud Consecutivo
DD MM AAAA Vinculacldn
Cliente Contratista Prastador IPS Proveedor Otro
Actuallzaclén
|Ciudad Reglonal Zonal

Segundo Apelildo Primer Nombre Segundo Nombre Tipo de documento N°® Identificaclén
wl{e]p|[m] =]
Lugar de expedicidn Fecha de expediclén Lugar de nacimiento Fecha de nacimlento Dlrecelén
DD MM AAAA DD MM AARA
Teléfono Celular Cludad Departamento Profesién Ocupaclén (cédigo ClIU)

S

e
e

s, it =
las sigulent

¢Tlene grado ds poder piiblico?

=

Correo electrénico

Tipo de socledad:

Andnima |

s

LCudl? I
Tlpo de empresa: Privada [ Sin énimo de lucro ]
ISaIud Farmacéutico Quimico Industrial Otro I LCudl?
Transportes LSenriclua Comercial Flnanciero Cadigo GIIl
Descripcién de ia actividad econﬁml:a.
Direceldn oficina principal Teléfono Celular Cludad Departamento
Direccién agencla o sucursal Teléfono Celular Cludad Departamento
e R EETTRRE

Primer Apellide

Segundo Apellido

Primer Nombre -

Segundo Nombre

Tipo de documentp

—_—

| =

[pas| [

N°® Identificaclén

Lugar de exp

edlclén

Direccién

Teléfono

Cludad

Respondasi oo a as:sigulentesipregun

4 Tiene grado de poder piblico?

Lo

Razdn soclal o nombres y apeliidos

Tipo de
documento

N° Documento

Respundi siono

'ﬁ 1a§ ilgu

ZTisne reconocimlsnto
piiblica?

ZTiene grade de poder

£Tiene vinculo con tma

pubilco? P

PEP?
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’U‘ ERTES - 014 15 DE MARZO DE 2018
A FORMULARIO UNICO DE CONOCIMIENTO SARLAFT FECHA DE ACT UALIZACION:
HOSPITAL VERSION: 15 DE MARZO DE 2018
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' 35;"?‘%ilNTA?DESEGHY“@@P_NAFEEE‘?AGW"fs'ﬁm.~GAM¥'Q:>§9§5!NSU§1°EEE§)E«;€- e .. .
Responda si o no @ las sigulentes preguntas
Nombres y apelildes Tipo de N° Documentto Pringlpel o mmﬂjmm -‘“@
documento suplente pibllcor? piiblico? bileo? persona consldarads PEP?
Total activos $ — [Totalpasivos$ Patrimonlo $
Ingresos mensuales $ Egresos mensuales $ Otros Ingresos $
Concepto de otros Ingresos Informacién financlera a corte de:
B
Tipo de Cuenta
Entidad Financlera Sucursal Teléfono
Corrlente Ahorros
Nombre Teléfono Direcelén Cludad

S - = T i A ;g;gﬁ;qﬂuﬁ@iﬁﬁlnm@@?ﬁ:‘-‘Tfffﬁ;?!"'ffg,a‘;;5%?. SheEm CEERS
clones [ [exportaclones [ [inversiones | Jpréstamos [ [Pago de serviclos | rransterencias | f{otres J_

S R i

¢Reallza negocios en ;3
moneda extranjera? Importa

Si D No D ;Cual?

Lo - DRI T ik ”’5f§grbnu_ctqg‘:ilnancihr"bs;enmgna_kl’a;extra’r_jl_iﬁ_i‘tﬁ;{ ; e

Tipo de producto No. de producte Entidad Monto Cludad Moneda

Declaro expresamente que:

1. Los recursos que poseo provienen de las slgulentes fuentes (Detalls ocupaclén, oficio, actividad, negoclo, ete.):

2. Tanto mi actividad, profesién u oficlo es liclta y la ejerzo dentro del marco legal, Los recursos que poseo no p denen de actividades liicitas iadas en el Cédigo Penal colomblano o cuzlquier norma que lo
medifique o adicione.

3. Lainformacitn que he inistrado en este dc to es varaz y verificable y me obligo & actualizaria anualmente.

4, Demanera Irevocable autorizo al HUDN E.S.E., para sollcitar, consultar, procesar, suministrary reportar o igar a cualquler entidad con la que una relaclén comerclal vigente, 0 que se encuentre
debldamente autorizada para manejar o adminlstrar bases de datos, Incluldas las entidades gubernamentales, la Informaclén contenida en este formulario.

5. Los recursos que se deriven del desarrollo de relacl de negoclo o comerciales, no se inarén a la fi jaclén del terrorismo, grupes terroristas o actividades terroristas.

g, Eximimes al HUDN E.S.E., sus rep legales y dores, de toda responsabllidad que se derive por Informacién erménea, falsa o Inexacta que se hublere proporcionado en este documento o dela
violacisn del mismo.

1. Hasido ado ] ||wutlado por daln da lavado cﬁm ode ﬂnandnﬁn del ierhmo'r
2. LaEntidad o alguno de sus Jonlstas han sido Incluldos en listas inhibitorias como Ia Hista Clinton?

3. 5lespersona natural ha sido Incluldo en listas Inhibitorias como la lista Clinton?

|- TSI 5

Como constancla de haber lefdo, entendido y aceptado lo anterlar, declaro que la Informacién que he suministrado es exacta en todas sus
sigulente documento:

Firma

orsona natural o Repressniante Lagal sl s porsona juridica) Huella

Nombre de Iz persona que lo dlligencia Tipo de documento Nimero de Identificacién

ccl lcsl |PA5[

Lugar de expedicion Firma
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DESCRIPCION DE PRACTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO
Y MEDIO AMBIENTE DEFINIDOS PARA ANEXAR A LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES DE
LOS CONTRATISTAS

Todo contratista del Hospital debe cumplir con las siguientes condiciones, segin le aplique de
acuerdo con la modalidad de contrato y con las condiciones o limitaciones que en este se
establezcan:

.

FORMACION Y SENSIBILIZACION <,
o )

Socializar el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo, Medio Ass biente'(si se

encuentra establecido) y Calidad de la empresa contratista y Hospital, gonservar’registros y

enviar copia de los mismos a las oficinas responsables de cada proceso ai‘inte}ip del HUDN.
= §

Todos los contratistas bajo cualquier modalidad de contrato d";be?i garantizar el
conocimiento y realizar la difusion a sus empleados, de los temas relacionados a la
prevencion de sus riesgos prioritarios y conservar los rgg‘i‘stré‘a correspondientes

e Ty »

L4 LY %
Participar de caracter obligatorio en las activid(ades"qe seﬁ\sibilizacién en Seguridad y Salud
en el Trabajo, Medio Ambiente, Calidad y S.O,AG..G.S programadas por el Hospital, llevar

registros propios de la asistencia a estas at:tivi_dades en caso de ser requeridos por el HUDN.

Sensibilizar y dar formacién al persenal en:'los aépectos e impactos ambientales relacionados
con las actividades que desarrolla. )

P
&

- ags - t! g - & . s .
Sensibilizar y dar formacidn al personal en Identificacién de Peligros Evaluacion de Riesgos'y

. e 1 X Y - . - - .
Determinacion de Controles_ relacionados con su actividad econémicay areas a intervenir
dentro del hospital, '

Socializar las _Tarjetaé-.de Emergencia y Hojas de Seguridad de las sustancias quimicas
utilizadas en\el desarrollo de sus labores.
fv" L‘\.

Participar de las capacitaciones y practicas de respuesta ante emergencias, formacioén en

primeros auxilios, manejo de extintores, transporte de pacientes, evacuacion y rescate y

participar en los simulacros programados por el HUDN vy realizar de manera activa
f " . . .
simulacros al interior de su empresa, conservando los registros en caso de ser requeridos por
el Hospital.

Todo contratista debe sensibilizar periédicamente a sus empleados con respecto a las
normas internas del Hospital para el uso eficiente de los recursos que se requieran para
ejecutar las actividades objeto del contrato.
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e Demostrar las competencias del personal de acuerdo a la tarea especifica de ejecucién.

2. CONTROLES OPERACIONALES

Para lograr un control adecuado de los aspectos ambientales y de los peligros ocupacionales
asociados al desarrollo de las actividades del contratista, este debe cumplir las indicacionés
que se establecen para las buenas practicas de control que se describen a continuacion,
través de la implementacién procedimientos acordes a la naturaleza de los riesgos. ¢ %

& ,) !
2.1 Manejo Integral de Residuos L T
¢ Separacion en la fuente de residuos utilizando adecuadamente los, reci<pi¢nte§\4bicados en

las diferentes areas del hospital, guidndose por la sefalizacion y rofu!adp de ‘eétos.

e En los lugares donde se almacenen residuos h’quid_g; _de ‘origen peligroso deben
mantener diques o barreras de proteccién de desagiies, tarjetas de emergencia y material
absorbente para atencién de derrames. ¢ 5

%
%

< :
* No arrojar residuos sélidos, ni liquidos a los drenajes.

e Llevar el registro definido por el H.UDh(de las cantidades de residuos discriminando los
peligrosos de los no peligrosos y Io{aprov_échables de los no aprovechables.
e J
* Mantener sefalizados, or{ﬁ‘énados y aseados los sitios de almacenamiento de residuos,
segun su naturaleza o(t\ies__ino. )

e Evitar arrojar solvent\es, combustibles o sustancias quimicas peligrosas a los drenajes.
e Entregar lo residuos\separados en los horarios y frecuencias establecidas en el hospital.
7.

° EJaﬁonar \Presentar al supervisor o interventor el procedimiento de manejo y disposicion de
residdos especial o peligrosos que generan sus actividades, el cual puede ser

(\ind\e.pendiente o integrado al manejo del hospital (Hospitalarios, sustancias

(f

duimicas, solventes sucios, aceites gastados, baterias gastadas, residuos de derrames
ef'ntre otros).

2.2 Manejo Seguro de Sustancias Quimicas

* Mantener un inventario de las sustancias quimicas o productos quimicos utilizados en el
desarrollo de las actividades dentro del hospital y entregarlo al area de gestion ambiental.
Para ello utilizar el formato del hospital: Inventario de Sustancias Quimicas MAAMB-003
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Coordinar con el area de gestion ambiental el control de los productos quimicos que
ya tienen un manejo dentro del inventario del hospital.

Mantener disponibles en el lugar donde se encuentren estos productos las Tarjetas de
Emergencia y Hojas de Seguridad.

Senalizar y rotular las areas y los recipientes que contengan productos quimic
siguiendo los lineamientos dispuestos en el PROGRAMA MANEJO SEGURO DE SUS;[ANC]A
QUIMICAS PGAMB-004. \ N

¢ b )

Revisar las condiciones de transporte de productos quimicos solicitados por el contratista y
dejar registro. Esta actividad puede realizar en coordinacion con ¢los préﬁedimientos
establecidos en el Hospital utilizando los formatos definidos. \ 7

N

Se encuentra prohibido hacer uso de sustancias quimicas_,»consicjeracj‘as como peligrosas
para actividades de limpieza o desinfeccion que a}le‘pteg)contra la salud y el medio

ambiente, sin previo aviso a la oficina de Gestion Ambiental.
<

%, b ¥

Reportar cualquier incidente o accidente de su§tanéiqs oz"pgoductos quimicos a las areas de
gestion ambiental y/o Seguridad y Salud en el Trabajo.

Si utiliza cilindros de gas compri_mido(_ estos deben estar cargados contra caidas, con
las valvulas protegidas con capucha, alejados de fuentes de calor, debidamente rotulados
con la condicion de llenado (quno/\g:acio), pictograma de peligrosidad y tarjeta de
emergencia ubicada cerca',rlos vacios separados de los llenos. Esta condicion aplica para el
almacenamiento, transpotte y manipulacion de cilindros. Para completar las condiciones de
seguridad el contra‘lftistta.\eéhe_: solicitar esta informacion al area de gestion ambiental.

-
N

Documentar, practicas de respuesta ante emergencias por sustancias quimicas
coherentes\con las practicas definidas en el Hospital dentro del plan de emergencias o
demostrar el conocimiento de los procedimientos del hospital (Fugas de gas, derrames de
sgstaqciag o combustibles, intoxicacién alimentaria).

\,
N

2.3 Control de Vertimientos: El objetivo es minimizar el impacto ambiental al recurso hidrico a

'tr‘avés del cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y de los procedimientos
establecidos en el hospital.

Utilizar detergentes o agentes de limpieza con alto nivel de biodegradabilidad, manteniendo
disponible en el punto de uso la ficha técnica y tarjeta de emergencia del producto y enviar
copia de éstas al area de gestion ambiental.

2.4 Orden y Aseo: Esta practica tiene el propésito de minimizar los incidentes y

accidentes, la contaminacién visual y mejorar la productividad.
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e Establecer un programa de orden y aseo al interior de la empresa contratista, implementarlo
y mantenerlo al ejecutar el objeto del contrato dentro del HUDN.

e Acogerse a evaluaciones periodicas, seglin sea la duracion del contrato, y dar
cumplimiento a las recomendaciones que se emitan de estas evaluaciones.

2.5 Uso de Recursos: Estas practicas tienen el objeto de fomentar la proteccién de Ios
recursos naturales a través de un uso racional de los recursos. o \\ .

» Cualquiera que sea el recurso natural que utilice el contratista, debe demostrar}la
adquisicion legal de éstos y control sobre los proveedores a través de Ia\exlgencla del
cumplimiento de requisitos legales en relacion a licencias y permisos de explotacion de los
recursos y calidad de los mismos (madera, agregados, productos qunmlcos cbmbust:bles
energia y agua entre otros) — & OF

e Llevar los registros sobre las cantidades de recursos adquirldos "y/0 ‘consumidos y de la
calidad de los mismos en el caso de combustibles.

&

, Sa \‘.
& \ L ¥

e Evaluar los consumos, identificando deswacmnes con respecto al uso racional de los
recursos y tomar los correctivos necesarios.

2.6 Elementos de Proteccién Personal . ( )

e Todo contratista debe garantlzaT la entrega y reposicién de elementos de proteccion
personal en cantidad y calidad necesaria en funcién de los riesgos identificados y segiin la
actividad que esté desarruilande

{\ ’\‘ )

e Conservar registro" de Ia entrega de los EPI, con la debida induccion sobre uso adecuado y
mantenimiento. ‘\

o Reallzar pe\ fcamente inspecciones sobre el uso y conservacién de los elementos de
przfecczor\ gllwdual entregados.

° \\deben establecer procedimientos de trabajo seguro de acuerdo a las actividades a
ééecutar al interior del HUDN, los cuales deben contener que EPl debe utilizarse,
sponsable del seguimiento de Ia actividad, permiso de trabajo firmado por responsable (si

f corresponde a una actividad de alto riesgo), en caso de no cumplir con lo dispuesto en el

procedimiento o de verificar por parte del HUDN la existencia de un riesgo o incumplimiento
de uso de EPI, la organizacion tiene la autonoma de suspender la actividad antes o durante
su ejecucion por medio de cualquier funcionario o la oficina de SST directamente.



—
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2.7 Inspeccion de Seguridad, El contratista,

e Segin aplique en cuanto al tipo y duracién del contrato, debera tener un programa de
inspecciones planeadas donde se defina su periodicidad, la cual sera definida por la
empresa contratista, sin embargo el HUDN esta en la autonomia de realizar inspecciones
planeadas o no planeadas de acuerdo a lo establecido por la organizacién, las cuales

estaran encaminadas a identificar condiciones y actos inseguros en el area donde sSe

desempeia la actividad. B
P

e Debe realizar el respectivo informe que contenga las correcciones tomad?as sere }os
hallazgos encontrados y el plan de accién con sus respectivos tiempos ‘ejecucion y
responsables. ; o

%
N

-

e Debe conservar copia 6 original de la lista de chequeo o form 0 de,kiri'sQe‘i:cién, plan de
accién e informe con soportes del cumplimiento de los con?,ctivo tomg‘dos en el momento

de que el HUDN los requiera. 2% J
r \'\_ *

2.8 Estandares de Seguridad < < \ \'\\

e Los contratistas deben tener identificadas Ias"‘--._a_ctiv'idade\é" de alto riesgo desarrolladas al
interior del Hospital para lo cual debera contar ccfn,_programas direccionados al control de las
mismas que incluyan permisos de trabajo y procedimientos de trabajo seguro firmados por
personas idéneas en dichas acti\gdades,\dos cuales deberan reposar en la oficina de la
empresa contratista y de ser requeridos por el HUDN deberan ser presentados al momento
de ser solicitados. /;- e

2.9 Accidentes de Trabajo®, ( ‘)
r %

e Los contratistas deben tener una metodologia establecida para el reporte e investigacion de
incidente yiaccidente de trabajo, de acuerdo a la normatividad vigente en Colombia, la cual
refiere que tanto la empresa contratante y contratista deben realizar la investigacion del
evento (Accidente o incidente) por lo tanto el contratista debera informar de manera
iqmediaté*-go re los accidentes que ocurran durante el cumplimiento de sus funciones al
interior del HUDN. Posterior a ello debera dar cumplimiento al procedimiento de
igvé‘stjgacién de accidentes de trabajo establecido por el contratista. Con el fin de realizar
seguimiento por parte del HUDN el contratista debera remitir copia del cumplimiento de las
recomendaciones derivadas de la investigacion del accidente al dia siguiente de su

cumplimiento.
2.10 Seguridad y Salud en el Trabajo

Requerimientos en SST para contratistas, antes de firmar el contrato

’~
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1. Persona responsable del SGSST que cuente con licencia en SST vigente o certificado de 50
horas en formacion en SST para ejecucion del SGSST.

2. Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo

3. Identificacién de peligros, valoracion de riesgos y determinacion de controles.

4. Soportes de Convocatoria, conformacion y eleccién del COPASST con sus respectivas actas
de reunion mensual a partir de la fecha de conformacion. ¢

5. Certificados Medico Laborales. \

6. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. é &

7. Afiliacién Seguridad Social (EPS, ARL y AFP) e Ni)

8. Cronograma de Actividades del SGSST Firmado por Representante Legal \ y 3

9. Elementos de primeros Auxilios. (Botiquin, camilla rigida). ¢ %

10.Trabajos de Alto Riesgo: Cualquier contratista que requiera ejecutar actwuda\}ies de alto
riesgo como el trabajo en alturas, en espacios confinados, uso mamj-:jo “de plaguicidas o
sustancias quimicas, energia peligrosa, trabajos en caliente, ehe/ aplicar legislacion
vigente exigida para la ejecucion de este tipo de trabaj‘os con sus respectivos soportes o
licencias que acrediten la idoneidad para ejecutar Ia labor \
11.El contratista debera demostrar la idoneidad de sus trabajadores de acuerdo a la actividad
definida en su contrato laboral de acuerdo a la naturaleza de la organizacion, presentado los
soportes requeridos como: o N
a. Certificado de trabajo seguro en aitur!s actuallzado
Certificado de Coordinador de Tfabajo Seguro en Alturas
Certificado o asistencia de capatﬂtamén sobre espacios confinados
Certificado de examen PS!COfISICO para porte de arma (empresa de seguridad)
Programa de Protecc:lén Contra Caidas cuando se genere actividades por encima de 1.50
metros de altura. N
12.Para los desplazam‘fentos que se deban realizar en vehiculos motorizados o no motorizados
por el personal contra\tista al interior del HUDN, la empresa debe demostrar el cumplimiento
del Plaﬂ' estratégico de seguridad vial de acuerdo a la Resolucién 1565 de 2014.
13. Enféaso e tividades que requieran el uso de andamios o escaleras, esta deberan ser
gqb ados\por personas competentes en el area o el proveedor que los suministré.
GArPro edimiento para seguimiento de Contratistas, Proveedores, Compras.

® oo

Requerlmlentos en SST para contratistas posterior a su ingreso, una vez firmado el contrato.

e Informar con anticipacién, a Seguridad y Salud en el Trabajo, cada vez que ingrese un
trabajador.

e Presentar el nuevo trabajador: Examen laboral de ingreso, Afiliacién a su ARL, Acta de
Entrega de elementos de Proteccion personal, evidencia del proceso de induccién.
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Remitir certificado de pago se Seguridad Social de manera mensual.

2.11 Emergencias

Todos los contratistas deberan conocer el plan de emergencias que tiene el Hospital para
atender eventos de este tipo tanto de origen interno como externo.

Asegurar que los trabajadores conozcan las rutas de evacuacion, las salidas de emg_;gencna
los puntos de encuentro y conocimiento de las personas que hacen parte de la Brigada para
dar respuesta ante emergencias.

S
De igual manera deberan contar con la siguiente informacién: Plan emp\resarlal de
emergencias que contemple:

a. Analisis de Amenazas ( \\
b. Inventario de Recursos )
c. Analisis de Vulnerabilidad -\
d. Plan de Accion: emergencias especificas, alturas, ps'paclos*confinados y eléctricos.
e. Preparacion y ejecucion ejercicio de simulacro. Ty \\ N
f. Plan de emergencias por derrame de productos quimicos siempre y cuando hagan uso de
alguna sustancia que genere riesgo. 2,
A\‘A '\\
2.12 Senalizacion y Demarcacién o= )

Cada vez que aplique el contratista debera utilizar sefales de advertencia de peligros y de
normatividad en seguridad y medio ambiente a cumplir por sus trabajadores o cualquier
persona que ingrese a{ar a donjle se desarrollan las actividades.

Igualmente debera demarcar areas de circulacién, almacenamiento, operacion de
equipos y otras que 'se consideren necesarias para la seguridad de las personas durante la

ejecumgn dxsus actividades.
« ”

2.13__Man¥e-hilpie(|to Preventivo y Correctivo

Segun aplique el contratista debera tener un plan de mantenimiento preventivo
h?ra maquinas, equipos, herramientas, dispositivos de control de la contaminacion, recursos
de atencién de emergencias y demas elementos que lo requieran y que se utilicen dentro del
area de ejecucion del objeto del contrato, con el propésito de prevenir consecuencias que
podrian resultar del uso inadecuado y en mal estado de cualquier elemento de trabajo.

Se deben conservar los registros de ejecucién este plan de mantenimiento por la empresa
contratista en cuanto a sus equipos, herramientas y elementos de proteccién individual en
caso de ser requeridos por el HUDN.
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3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
3.1 Jornadas y recargos

o El contratista debera respetar la jornada maxima de trabajos establecida por la legislacion
Colombiana. r
i
o Igualmente deberd remunerar, de acuerdo con la ley, los recargos por trabajos en,tiemps‘
extra a la jornada laboral, o por actividad en horarios nocturnos y festivos. 3 |

¢ . |1
% ) \‘
”~ N
Pl h"

e El Hospital vigilara, al igual que todas las exigencias de este anexo, e!‘qumplifﬁiento
de este requisito con especial cuidado, para lo cual se basara en los registros dé.\a’sistencia a
la jornada laboral y desprendibles de pago. " N A\

3.2 Seguridad Social Integral ( J

rd ‘:‘ /) 7

e Todo contratista debe demostrar vigencia en los Ea'gos a la seguridad social en salud,
pensiones y riesgos laborales, los primeros 10 dias d"e___cadé mes de la totalidad de sus
empleados o de manera individual segun aplique. ' N

R,

3.3 Exdmenes Médicos N\

e Los empleados de contratistas e fndepefrdiehtes deben acreditar examenes médicos de
ingreso antes de iniciar la actividad, los ghales deben estar en funcion del tipo de actividad y
del riesgo asociado, igualmente al egreso.

3.4 Estadisticas <-«\ \ 5

e El contratista Jebera; tener registro de la estadistica de accidentes de trabajo por lo
menos de ‘dos afios anteriores, incluidos indicadores como frecuencia, indice de lesion
Incapaéitante € indice de severidad con su respectivo analisis y si es el caso acciones
co;ﬁéctiv%q y 'seguimiento de las mismas. El registro del afio en curso debera ser remitido
dentrd de los 5 dias al iniciar mes a la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo del HUDN.

G.E\T}rab jos nocturnos

( )’- Cuando sea necesario realizar trabajos en jornada nocturna, el contratista debe

= identificar, evaluar y difundir los peligros y tipos de emergencia, suministrar los elementos
de proteccién personal y demas disposiciones de seguridad y salud en el trabajo para los
trabajos a realizar.

e Los trabajadores que se asignen a trabajos nocturnos se les debe evaluar su estado de salud
periédicamente por medicina laboral con el fin de identificar posibles afecciones en su
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estado de salud, realizar seguimiento de los mismos y asesorarlos sobre la manera de evitar
problemas de salud relacionados con su trabajo.

e Se debera informar a la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo o Emergencias sobre las
actividades a desarrollar en horario nocturno cuando estas sean consideradas de alto riesgo
o correspondan a actividades no rutinarias generadas por el contratista.

4, REQUISITOS ADICIONALES -
o~
e A criterio del area de Gestién de Calidad, se podra solicitar, a través de oficio dur@te}s
auditorias de segunda parte, el cumplimiento de estandares de calidad necesarios,para
el mantenimiento del S.U.A y/o del SIGC - HSEQ. Q 7~

. - o / TN
e Estar en disposicion de recibir auditorias de segunda parte, programadas\p"or el HUDN, de
manera concertada para evaluar el cumplimiento de -reqq{sito)y o disposiciones

reglamentarias. / }
7N\
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INVENTARIO EQUIPOS CALIBRACION EQUIPOS 2019

ELEMENTO MARCA MODELO SERIE AREA ::;—jrcl)vo No Visitas |OBSERVACIONES
DESFIBRILADOR BIFASICO  |NIHON KOHDEN  |TEC-5531E 2626 AMBULANCIA 17973 2

DESFRIBILADOR LIFE GAIN CU-HD1 M2N05ACD4 AMBULANCIA 172@; s 2

INCUBADORA DE TRANSPOR|FANEM 15875 CF 8063 AMBULANCIA = === 2

FLUJOMETRO GENTEC 0-15L/MIN FLO031248 AMBULANCIA 2

FLUJOMETRO AMVEX 15LPM FMAD152227FG AMBULANCIA 4

FLUJOMETRO VICTOR ONK486 IME-EQ-18 AMBULANCIA 2

FLUJOMETRO OHIO 15 LPM QOGNO02851 AMBULANCIA 2

MONITOR DE SIGNOS VITALEEDAN M50 333137- M13A01830004 AMBULANCIA 117999 2

MONITOR DE SIGNOS VITALEDAN M50 333137- M13A0183001 AMBULANCIA = 2

MONITOR DE SIGNOS VITALHBLT M8000 MOOSEQ14719 AMBULANCIA 17992 2

MONITOR DE SIGNOS VITALHBIOLITGH M7000 MOO0SEQ10256 AMBULANCIA 17376 2

OXIMETRO DE PULSO SAFE HEART SHO-1002 12012042406443 AMBULANCIA 2

OXIMETRO DE PULSO SAFE HEART SHO-1002 12012042407277 AMBULANCIA 2

PULSIOXIMETRO MINDRAY PME0 CR-6A175309 AMBULANCIA 21342 2

PULSOXIMETRO MINDRAY PM-60 CR-6A175309 AMBULANCIA 2

REGULADOR DE 02 AIR IMETAN R-915 27073 AMBULANCIA 2

REGULADOR DE 02 AIRIMETAN R-915 31107 AMBULANCIA 2

REGULADOR DE 02 VERIFLO 4000PSI/60 PSI 1011062 AMBULANCIA 2

REGULADOR DE 02 RESPONSIVE 120-1060C 3133450 AMBULANCIA 2

REGULADOR DE D02 AIRIMETAN R-815 42331 AMBULANCIA 2

REGULADOR DEO2 BIOROHIM 4000 PS} 45D023 AMBULANCIA 2

:EEEALSERD:DDOE s BIOROHM CE434 1500023 AMBULANCIA 2

REGULADOR DE OXIGENO |VICTOR ESS4 “1125540 AMBULANCIA 2

REGULADOR DE OXIGENO |VERIFLO NO REGISTRA 329354000 AMBULANCIA 2

REGULADOR DE OXIGENO [l OXIGEN 101RM1S5LT 14H0529 AMBULANCIA 2

REGULADOR DE OXIGENO |GENTEC 284MA-25LYA 411-14100259 AMBULANCIA 2

REGULADOR DE OXIGENO |VICTOR VMG-15LN LN14117 AMBULANCIA 2

REGULADOR DE OXIGENO [VICTOR VMG-15LN LN14140 AMBULANCIA 2

REGULADOR DE OXIGENO |VICTOR VMG-15LN LNH14116 AMBULANCIA 2

REGULADOR DE OXIGENO |NO REGISTRA NO REGISTRA REQ031618 AMBULANCIA 2

REGULADOR DE OXIGENO CgAIR IMETAN OXIGEN CGA870 AMBULANCIA 3 2

REGULADOR DE OXIGENO PHVERIFLO 4000 PSI/60 PSI 1010162 AMBULANCIA 2

SUCCIONADOR THOMAS 1615 7140007167 AMBULANCIA 2

SUCCIONADOR PULMOMED 7€-D 00013 AMBULANCIA 18000 2

SUCCIONADOR PULMOMED 7E-D 014 AMBULANCIA 117074 2

SUCCIONADOR PULMOMED 7E-A ‘00245 AMBULANCIA 2

TENSIOMETRO ALPK2 ADULTO 24145 AMBULANCIA 1 ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRO ALPK2 36984 AMBULANCIA 1 ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRO ALPK2 PEDIATRICO 989371 AMBULANCIA 1 ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRO WELCH ALLYN PEDIATRICO 70227173814 AMBULANCIA 1 ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRO NO REGISTRA ADULTO IME-EQ-15 AMBULANCIA 1 ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRO HAND 013-2/TE0031482 AMBULANCIA 1 ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRO LORD H5-206 1015725 AMBULANCIA 1 ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRO LORD ADULTO 918049 / TEDD3582 AMBULANCIA 1 ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRO SPHYGNOMETER |[CE0123 AF 17969 AMBULANCIA 17969 1 ACREDITADO POR ONAC
VENTILADOR DRAGER OXILOG 1000 SRZN-0057 AMBULANCIA 2

VENTILADOR DE TRANPORTHBIOROHM 1441 6160201 AMBULANCIA 21309 2

VENTILADOR DE TRANSPORTSIARE SIRIO 52T 51038 /50999 AMBULANCIA 17988 = 2

PULSIOXIMETRO MINDRAY PMB0 CR-54164361 AMBULANCIA 21341 2

ACIDIMETRO DE DORNIC EME EQUIPAMENTS AF 06164 BANCO DE LECHE 06164 2

BALANZA DE PRECISION ACCULA ALC 6100.1 23251045 BANCO DE LECHE 06197 1 ACREDITADO POR ONAC
BANO DE LECHE HUMANA  |STERILOFT CLH-7 003/0413 BANCO DE LECHE 06200 2

BANOD SEROLOGICO MEMMERT WNB22 L4111288 BANCO DE LECHE 06165 2

BOMBA DE SUCCION LECHE |MEDELA SYMPHONY 1587921 BANCO DE LECHE 2

BOMBA DE SUCCION LECHE |MEDELA SYMPHONY 1383509 BANCO DE LECHE 2

BOMBA DE SUCCION LECHE |MEDELA SYMPHONY 1487292 BANCO DE LECHE 2

BOMBA DE SUCCION LECHE |MEDELA SYMPHONY 1487293 BANCO DE LECHE 2




06167

CALENTADOR DE LECHE HUNSTERILOFT CLH-30 IME-EQ-11 BANCO DE LECHE 2
INCUBADORA DE CONVECCIJBINDER BD53-UL 11-17487 BANCO DE LECHE 06170 2
MICROCENTRIFUGA HETTICH HEMATOKRIT-210 |(0000771-03-00 BANCO DE LECHE 06166 2
MICROPIPETA TRANSFERPETTE  |100-1000uL 01L75329 BANCO DE LECHE 13242 2
MICROPIPETA TRANSFERPETTE |100-1000uL 01L75330 BANCO DE LECHE ,131*3 2
MICROPIPETA TRANSFERPETTE |100-1000ulL 01175334 BANCO DE LECHE 2
OLLA ESTERILIZADORA ALL AMERICAN 75X 0003265 BANCO DE LECHE 2
TENSIOMETRO GMD DE PARED 12500193 BANCO DE LECHE 5189 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOMETRO FRIDGE/FRIZER DIGITAL BLOO3 BANCO DE LECHE 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOMETRO FRIDGE/FRIZER DIGITAL BLOO4 BANCO DE LECHE 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOMETRO FRIDGE/FRIZER DIGITAL BLOOE BANCO DE LECHE 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOMETRO FRIDGE/FRIZER DIGITAL TLO12549 BANCO DE LECHE 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOMETRO FRIDGE/FRIZER DIGITAL B1254P BANCO DE LECHE 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOMETRO FRIDGE/FRIZER DIGITAL TLO12550 BANCO DE LECHE 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOMETRO KEX GERMANY RT-803E TE0D2 BANCO DE LECHE 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOMETRO ANALOGO  |NO REGISTRA COLUBNA DE MERQNO REGISTRA BANCO DE LECHE 1 ACREDITADO POR ONAC
Termometro analogo Brixco 76mm A3807 BANCO DE LECHE 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOMETRO DE PUNZON |DIGI TECH DIGITAL AF V015400 BANCO DE LECHE 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOMETRO DE PUNZON [BARBECUE JT.206L IME-EQ-31 BANCO DE LECHE 1 ACREDITADO POR ONAC
BALANZA FRESENIUSKABI  |[HEMOLIGHT PLUS BANCO DE SANGRE | 1 ACREDITADO POR ONAC
BALANZA HEALTH O METER 1600008665 BANCO DE SANGRE  [13506 1 ACREDITADO POR ONAC
Balanza de alta precision OHAUS Triple Beam 2729436 BANCO DE SANGRE 1 ACREDITADO POR ONAC
Balanza de alta precision OHAUS Triple Beam AF6923 BANCO DE SANGRE 1 ACREDITADO POR ONAC
BALANZA DE PRESICION ELEqKERN PCB-1 WD100038984 BANCO DE SANGRE  [12581 1 ACREDITADO POR ONAC
BALANZA MECANICA HEALTH O METER |NO REGISTRA 1600008666 BANCO DE SANGRE  |12564 1 ACREDITADO POR ONAC
BALANZA MEZCLADORA DE §FRESENIUS KABI HEMOLIGHT PLUS |9812210 BANCO DE SANGRE  }13504 1 ACREDITADO POR ONAC
BALANZA MEZCLADORA DE JFRESENIUS KABI HEMOLIGHT PLUS |2808809 BANCO DE SANGRE —13?03 1 ACREDITADO POR ONAC
BALANZA MEZCLADORA DE JFRESENIUSKABI  |HEMOLIGHT PLUS |2808709 BANCO DE SANGRE  |18654 1 ACREDITADO POR ONAC
BALANZA MEZCLADORA DE §FRESENIUS KABI HEMOLIGHT PLUS |9811510 BANCO DE SANGRE  |18641 1 ACREDITADO POR ONAC
BALANZA MEZCLADORA DE {FRESENIUS KABI  |HEMOLIGTH PLUS |9812110 BANCO DE SANGRE : 1 ACREDITADO POR ONAC
BALANZA MEZCLADORA DE {FRESENIUS KAB]  |HEMOLIGTH PLUS |981610 BANCO DE SANGRE 1 ACREDITADO POR ONAC
BALANZA MEZCLADORA DE JCENTRON CM745 745103398 BANCO DE SANGRE  |20974 1 ACREDITADO POR ONAC
BALANZA MEZCLADORA DE §CENTRON CM746 74510402 BANCO DE SANGRE  |20378 1 ACREDITADO POR ONAC
BALANZA MEZCLADORA DE §CENTRON cMm747 74510401 BANCO DE SANGRE | 20977 1 ACREDITADO POR ONAC
BALANZA MEZCLADORA DE JCENTRON CM748 74510400 BANCO DE SANGRE 20576 1 ACREDITADO POR ONAC
BALANZA MEZCLADORA DE §CENTRON CcM749 74510393 BANCO DE SANGRE  |20975 1 ACREDITADO POR ONAC
BANO SEROLOGICO ESTATIC{LAB LINE 181012 3722 BANCO DE SANGRE 12560 2
CALENTADCR BLOQUE SECO|LAB LINE 2050 1941501 BANCO DE SANGRE 18678 2
CENTRIFUGA CLAY ADAMS DYNACII 4100013 BANCO DE SANGRE  [12587 2
CENTRIFUGA DIAMED-ID 125H 2001532 BANCO DE SANGRE 2
CENTRIFUGA REFRIGERADA}INTERNATIONAL EQPR 7000 M 34981000 BANCO DE SANGRE 2
INTERNATIONAL
CENTRIFUGA REFRIGERADA|EQUIPMENT PR 7000 M 34981103 BANCO DE SANGRE 2
COMPANY
CENTRIFUGA SEROFUGA CLAY ADAMS SEROFUGE Il 216254 BANCO DE SANGRE |2 584 2
CENTRIFUGA Y LECTOR AUT{DIAMED LYRA 443 BANCO DE SANGRE = 2
FLUJIOMETRO GENTEC FM1978-15LCH 15020115-838-1 BANCO DE SANGRE 2
FLUIOMETRO GENTEC FM197B-15LCH 15020115-816-2 BANCO DE SANGRE 2
FLUIOMETRO GENTEC FM197B-15LCH 15020115-838-3 BANCO DE SANGRE 2
FLUJOMETRO GENTEC FM197B-15LCH 15020115-838-4 BANCO DE SANGRE 2
FLUIOMETRO GENTEC FM197B-15LCH 15020115-838-5 BANCO DE SANGRE 2
FLUJOMETRO GENTEC FM197B-15LCH 15020115-838-1 BANCO DE SANGRE 2
INCUBADOR DIAMED 373l 2001536 BANCO DE SANGRE 2
MASAS DE VERIFICACION  [NR CILINDRICA CON GAN.R BANCO DE SANGRE 1 ACREDITADO POR ONAC
MASAS DE VERIFICACION  [N.A. NA. NA. BANCO.DE SANGRE 1 ACREDITADO POR ONAC
MICROPIPETA BOECO 5-50uL 11031219 BANCO DE SANGRE = 2
MICROPIPETA BIOHIT 100uL 12626634 BANCO DE SANGRE 2
MICROPIPETA BIOHIT 100uL 4028421 BANCO DE SANGRE 2
REGULADOR DE 02 OXIGEN 4000PSI 15D0E0S BANCO DE SANGRE 2
sglgzil:g:SRA BONACIAN EiiSESENIUS HOME HEMOLIGHT PLUS |9810610 BANCO DE SANGRE 2
TENSIOMETRO LORD ADULTO 1074746 BANCO DE SANGRE 1 ACREDITADO POR ONAC




TENSIOMETRO DIGITAL RIESTER RICHAMPION N  |01001629 BANCO DE SANGRE 1 ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRO DIGITAL RIESTER RI CHAMPION N 01002315 BANCO DE SANGRE  |21288 1 ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRO DIGITAL RIESTER RICHAMPION N  |01001657 BANCO DE SANGRE  |21283 1 ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRO DIGITAL RIESTER RI CHAMPION N 01002506 BANCO DE SANGRE 1 ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRO DIGITAL RIESTER RI CHAMPION N 01001731 BANCO DE SANGRE 21289 1 ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRO DIGITAL RIESTER RICHAMPION N  |01002508 BANCO DE SANGRE (21284 1 ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRO DIGITAL RIESTER RICHAMPION N [01001637 BANCO DE SANGRE 1 ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRO DIGITAL RIESTER RICHAMPIONN |01002078 BANCO DE SANGRE  |21290 1 ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRO DIGITAL RIESTER RI CHAMPION N 01001738 BANCO DE SANGRE  |21285 1 ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRO DIGITAL RIESTER RICHAMPION N  |01001644 BANCO DE SANGRE  [21282 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOHIGROMETRO EXTECH INSTRUME| 445815 TEQ031030 BANCODESANGRE | 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOHIGROMETRO ALLA FRANCE NO REGISTRA TH 508 BANCO DE SANGRE S 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOHIGROMETRO ALLA FRANCE NO REGISTRA TH 508 BANCO DE SANGRE 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOHIGROMETRO ALLA FRANCE NO REGISTRA TH 503 BANCO DE SANGRE 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOHIGROMETRO ALLA FRANCE NO REGISTRA TH 507 BANCO DE SANGRE 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOHIGROMETRO EXTECH INSTRUME| 445815 TEC031036 BANCO DE SANGRE 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOHIGROMETRO EXTECH INSTRUME(| 445815 TE0031037 BANCO DE SANGRE 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOHIGROMETRO TEOD32100 BANCO DE SANGRE 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOHIGROMETRO BIO TEMP TEO032099 BANCO DE SANGRE 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOHIGROMETRO TEOC32101 BANCO DE SANGRE 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOHIGROMETRO BIO TEMP TE0032103 BANCO DE SANGRE 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOHIGROMETRO ALLA FRANCE BIOTEMP EQ-0124 BANCO DE SANGRE 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOHIGROMETRO KEX GERMANY SH-109 PLACA 21427 BANCO DE SANGRE 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMO-HIGROMETRO SIN MARCA HTC2 BSTEROOZ BANCO DE SANGRE 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOMETRO GENERICO HTC-2 BSTEROD1 BANCO DE SANGRE 1 ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRO MDF ADULTO 2648277| CARDIOLOGIA 1 ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRO MDF ADULTO 3100386| CARDIOLOGIA 1 ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRO MDF ADULTO 30866213| CARDIOLOGIA 1 ACREDITADO POR ONAC
Incubadora de biologicos 3M HEALT CARE  |290 230973 CENTRAL DE ACOPIO 2
IN
CUBADORA DE 3M DIVISION 490 VAPOR 112843 CENTRAL DE ESTERILIZACION 2
BIOLOGICOS ATTEST
INCUBADORADE 3M DIVISION ASOHIDROGENOS 404095 CENTRAL DE ESTERILIZACION 2
BIOLOGICOS ATTES
ANALYTICAL
ANALIZADOR
Liz PORTATILDE TELEDYNE INSTRUMENT 287514 CENTRAL DE GASES
OXIGENO 1
AX300
ANALIZADOR PORTATOL DE
GASES MAXTEC MAX 2 AD2489010 CENTRAL DE GASES 1
M
BOMBA DE EXTRACCION DE DRAGER ACCURC SRYD FOO1 CENTRAL DE GASES
GASES 1
MANOMETRO WIKA 1"/200psI 4091 CENTRAL DE GASES 1 ACREDITADO POR ONAC
MANOMETRO CASUN11/2IN 150 Psl 53 CENTRAL DE GASES 1 ACREDITADO POR ONAC
MANOMETRO ANALOGO  |ASTRO 200 PS| COD. €G010 CENTRAL DE GASES 1 ACREDITADO POR ONAC
SN: CODIGO INTERNO:
MANOMETRO ANALOGO  [CASUN 11/2IN - 150 PSI 55 CENTRAL DE GASES 1 ACREDITADO POR ONAC
FR11/2\"0-150
MANOMETRO ANALOGO e CODIGO 4023 CENTRAL DE GASES 1 ACREDITADO POR ONAC
FR11/2\"0-150
MANOMETRO ANALOGO psi CODIGO 4048 CENTRAL DE GASES 1 ACREDITADO POR ONAC
FR11/2\"0-150
MANOMETRO ANALOGO e CODIGO 4049 CENTRAL DE GASES 1 ACREDITADO POR ONAC
FR11/2\"0-150
MANOMETRO ANALOGO bl CODIGO 4051 CENTRAL DE GASES 1 ACREDITADO POR ONAC
FR11/2\"0-150
MANOMETRO ANALOGO e CODIGO 4061 CENTRAL DE GASES 1 ACREDITADO POR ONAC
FR11/2\"0-150
MANOMETRO ANALOGO A CODIGO 4083 CENTRAL DE GASES 1 ACREDITADO POR ONAC
FR11/2\"0-150
MANOMETRO ANALOGO ba CODIGO 4070 CENTRAL DE GASES 1 ACREDITADO POR ONAC
FR11/2\"0-150
MANOMETRO ANALOGO se CODIGOD 4071 CENTRAL DE GASES 2 ACREDITADO POR ONAC
FR11/2\"0-150
MANOMETRO ANALOGO nel CODIGO 4074 CENTRAL DE GASES 1 ACREDITADO POR ONAC
FR11/2\"0-150
MANOMETRO ANALOGO S5 CODIGO 4093 CENTRAL DE GASES 1 ACREDITADO POR ONAC
FR11/2\"0-150
MANOMETRO ANALOGO i CODIGO 4095 CENTRAL DE GASES 3 ACREDITADO POR ONAC
FR11/2\"0-150
MANOMETRO ANALOGO o6 CODIGO 4104 CENTRAL DE GASES 1 ACREDITADO POR ONAC
"0-150
MANOMETRO ANALOGO fR11/2\%0-15 CODIGO 4111 CENTRAL DE GASES 1

Psl

ACREDITADO POR OONAC




MANOMETRC ANALOGO

FR11/2\"0-150

CODIGO 4115

CENTRAL DE GASES

4055

PSl ACREDITADO POR ONAC
FR11/2\" 0- 150
MANOMETRO ANALOGO iy CODIGO 4116 CENTRAL DE GASES ACREDITADO POR ONAC
OMET! ALOGO FR11/2\"0-150 | 0560 4152 CENTRAL DE GASES
MANOMETRO AN P ACREDITADO POR ONAC
MANOMETRO ANALOGO FR11/2\"0-300 |SN: CODIGO 4007 CENTRAL DE GASES ACREDITADO POR ONAC
MANOMETRO ANALOGO FR11/2\"0-300 |[CODIGO 40-4 CENTRAL DE GASES ACREDITADO POR ONAC
MANOMETRO ANALOGO FR
1 1/2\" 0 - 300 SN: CODIGO CENTRAL DE GASES
4047 ACREDITADO POR ONAC
MANGMETRO ANALOGO FR
11/2\" 0 - 300 SN: CODIGO CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

MANOMETRO ANALOGO FR
11/2\" 0 - 300 SN: CODIGO
4066

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

MANOMETRO ANALOGO FR
11/2\" 0-300 SN: CODIGO
4075

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

MANOMETRO ANALOGO FR
11/2\" 0 - 300 SN: CODIGO
4076

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

MANOMETRO ANALOGO FR
11/2\" 0-300 SN: CODIGO
4073

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

MANOMETRO ANALOGO FR
11/2\" 0 - 300 SN: CODIGO
4096

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

MANOMETRO ANALOGO FR
11/2\" 0-300 SN: CODIGO
4098

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

MANOMETRO ANALOGO FR
11/2\" 0- 300 SN; CODIGO
4098727

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

MANOMETRO ANALOGO FR
11/2\" 0-300 5N: CODIGO
4156

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

MANOMETRO ANALOGO FR
11/2\" 0-300 SN: CODIGO
4159

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

MANOMETRO ANALOGO FR
2 IN - 200 PS| SN: CODIGO
4065

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

MANOMETRO ANALOGO FR
2 IN - 200 PSI SN: CODIGO
4078

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

MANOMETRO ANALOGO FR
2 IN - 200 PSI SN: CODIGO
4097

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

MANOMETRO ANALOGO FR
2 IN - 200 PSI SN: CODIGO
4118

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

MANOMETRO ANALOGO LR
11/2 in 200 PSI SN: COD.
€607

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

MANOMETRO ANALOGO LR
2 1/2 in 200 PSI SN: COD.
CG002

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

MANOMETRO ANALOGO LR
2 1/2in 200 PSI SN: COD.
CG00S

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

MANOMETRO ANALOGO LR
21/2in 200 PSI SN: COD.
CG011

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

MANOMETRO ANALOGO LR
2 1/2 in 200 PSI SN: COD.
CG012

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

MANOMETRO ANALOGO LR
2 1/2 in 200 PSI SN: CODIGO
INTERNO # 10

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

MANOMETRO ANALOGO LR
2 1/2in 200 PSI SN: CODIGO
INTERNO # 2

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

MANOMETRO ANALOGO LR
2 1/2 in 200 PS| SN: CODIGO
INTERNO # 3

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC




MANOMETRO ANALOGO LR
2 1/2 in 200 PS| SN: CODIGO
INTERNO # 4

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

MANOMETRO ANALOGO LR
21/21in 200 PSI SN: CODIGO
INTERNO # 6

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

MANOMETRO ANALOGO LR
21/2in 200 PSI SN: CODIGO
INTERNO #5

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

MANOMETRO ANALOGO LR
21/2in 200 PSI SN: CODIGO
INTERNO: #7

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

MANOMETRO ANALOGO LR
2 1/2 in 4000 PSI SN: COD.
G001

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

MANOMETRO ANALOGO LR
2 1/2 in 4000 PSI SN: COD.
CGoo3

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

MANOMETRO ANALOGO LR
21/2 in 4000 PS| SN: COD.
CGo04

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

MANOMETRO ANALOGO LR
2 1/2in 4000 PSI SN: COD.
CGoos

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

MANOMETRO ANALOGO LR
2 1/2 in 4000 PSI SN: COD.
CG0oos8

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

MANOMETRO ANALOGO LR
21/2in 4000 PSI SN: COD.
CG0os

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

MANOMETRO ANALOGO LR
2 1/2 in 4000 PSI SN: COD,
€G0o13

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

MANOMETRO ANALOGO LR
2 1/2 in 4000 PSI SN: COD.
CG0o14

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

MANOMETRO ANALOGO LR
21/2in 4000 PSI 5N:
CODIGO INTERNO # 11

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

MANOMETRO ANALOGO
NOSHOK 1\" 200 PSI SN:
CODIGO 4084

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

MANOMETRO ANALOGO
NOSHOK 1\" 200 PSI SN:
CODIGO 4110

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

MANOMETRO ANALOGC
NOSHOK 1\" 200 PSI SN:
CODIGO 5001

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

MANOMETRO ANALOGO
NOSHOK 1\" 200 PSI SN:
CODIGO 5003

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

MANOMETRO ANALOGO
NOSHOK 1\" 200 PS| SN:
CODIGO 5006

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

MANOMETRO ANALOGO
NOSHOK 1\" 200 PSI SN:
CODIGO 5012

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

MANOMETRO ANALOGO
ROCKAGE 1\" 0- 150 PSI
SN: CODIGO 4114

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

MANOMETRO ANALOGO
SIN MARCA 45 mm/200 psi
SN: CODIGO INTERNO: 52

CENTRAL DE GASES




MANOMETRO ANALOGO
TECSIS 200 PSI SN: CODIGO
4046

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

MANOMETRO ANALOGO
TECSIS 200 PSI SN: CODIGO
4099

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

MANOMETRO ANALOGO
TECSIS 200 PSI SN: CODIGO
4146

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

MANOMETRO ANALOGO
TECSIS 200 PSI SN: CODIGO
4148

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

ALTA PRESION / 4000 PSI
COD CGA4026

MANOMETRO ANALOGO UL

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

ALTA PRESION / 4000 PSI
COD CGA4037

MANOMETRO ANALOGO UL

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

MANOMETRO ANALOGO
WIKA 1\" 200 PSI SN:
CODIGO 1094

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

MANOMETRO ANALOGO
WIKA 1\" 200 PSI 5N:
CODIGO 4006

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

MANOMETRO ANALOGO
WIKA 1\" 200 PSI 5N:
CODIGO 4009

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

MANOMETRO ANALOGO
WIKA 1\" 200 PSI SN:
CODIGO 4053

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

MANOMETRO ANALOGO
WIKA 1\" 200 PSI SN:
CODIGO 4054

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

MANOMETRO ANALOGO
WIKA 1\" 200 PSI SN:
CODIGO 4057

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

MANOMETRO ANALOGO
WIKA 1\" 200 PSI 5N:
CODIGO 4058

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

MANOMETRO ANALOGO
WIKA 1\" 200 PSI SN:
CODIGO 4060

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

MANOMETRO ANALOGO
WIKA 1\" 200 PSI SN:
CODIGO 4064

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

MANOMETRO ANALOGO
WIKA 1\" 200 PSI 5N:
CODIGO 4068

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

MANOMETRO ANALOGO
WIKA 1\" 200 PSI 5N:
CODIGO 4069

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

MANOMETRO ANALDGO
WIKA 1\" 200 PSI 5N:
CODIGO 4073

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

MANOMETRO ANALOGO
WIKA 1\" 200 PSI SN:
CODIGO 4080

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

MANOMETRO ANALOGO
WIKA 1\" 200 PSI SN:
CODIGO 4081

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

MANOMETRO ANALOGO
WIKA 1\" 200 PSI SN:
CODIGO 4082

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC




MANOMETRO ANALOGO
WIKA 1\" 200 PS SN:
CODIGO 4083

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

MANOMETRO ANALOGO
WIKA 1\" 200 PSI SN:
CODIGO 4089

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

MANOMETRO ANALOGO
WIKA 1\" 200 PSI SN:
CODIGO 4092

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

MANOMETRO ANALOGO
WIKA 1\" 200 Psl 5N:
CODIGO 4100

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

MANOMETRO ANALOGO
WIKA 1\" 200 PSI 5N:
CODIGO 4101

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

MANOMETRO ANALOGO
WIKA 1\" 200 PS| SN:
CODIGO 4103

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

MANOMETRO ANALOGO
WIKA 1\" 200 PSI SN:
CODIGO 4106

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

MANOMETRO ANALOGO
WIKA 1\" 200 PSI SN:
CODIGO 4108

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

MANOMETRO ANALOGO
WIKA 1\" 200 PSI SN:
CODIGO 4112

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

MANOMETRO ANALOGO
WIKA 1\" 200 PSI SN:
CODIGO 4117

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

MANOMETRO ANALOGO
WIKA 1\" 200 PSI SN:
CODIGO 4119

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

MANOMETRO ANALOGO
WIKA 1\" 200 PSI SN:
CODIGO 4120

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

MANOMETRO ANALOGO
WIKA 1\" 200 PSI 5N:
CODIGD 4126

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

MANOMETRO ANALOGO
WIKA 1\" 200 PSI 5N:
CODIGO 4130

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

MANOMETRO ANALOGO
WIKA 11" 200 PSI SN;
CODIGO 4137

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

MANOMETRO ANALOGO
WIKA 1\" 200 PSI SN:
CODIGO 4149

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

MANOMETRO ANALOGO
WIKA 1\" 200 PS| SN:
CODIGO 4151

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

MANOMETRO ANALOGO
WIKA 1\" 200 PSI 5N:
CODIGO 4154

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

MANOMETRO ANALOGO
WIKA 1\" 200 P51 SN:
CODIGO 4155

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

MANOMETRO ANALOGO
WIKA 1\" 200 PSI SN:
CODIGO 4160

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

MANOMETRO ANALOGO
WIKA 1\" 200 PS| 5N:
CODIGO 4163

CENTRAL DE GASES




MANOMETRO ANALOGO
WIKA 1\" 200 PSI SN:
CODIGO 4181

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

MANOMETRO ANALOGO
WIKA 1\" 200 PSI SN:
CODIGO 5002

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

MANOMETRO ANALOGO
WIKA 1\" 200 PSI SN:
CODIGO 5005

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

MANOMETRO ANALOGO
WIKA 1\" 200 PSI SN:
CODIGO 5007

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

MANOMETRO ANALOGO
WIKA 1\" 200 PSI SN:
CODIGO 5009

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

MANOMETRO ANALOGO
WIKA 1\" 200 PSI SN:
CODIGO 5013

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

MANOMETRO ANALOGO
WIKA 1\" 200 PSI SN:
CODIGO 5014

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

MANOMETRO ANALOGO
WIKA 1\" 200 PSI SN:
CODIGO 5018

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

MANOMETRO ANALOGO
WIKA 35 mm/200 psi SN:
CODIGO 4020

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

MANOMETRO ANALOGO
WIKA 35 mm/200 psi SN:
CODIGO 4024

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

MANOMETRO ANALOGO
WIKA 35 mm/200 psi SN:
CODIGO 4056

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

MANOMETRO ANALOGO
WIKA 35 mm/200 psi SN:
CODIGO 4058

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

MANOMETRO ANALOGO
WIKA 35 mm/200 psi SN:
CODIGO 4067

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

MANOMETRO ANALOGO
WIKA 35 mm/200 psi SN:
CODIGO 4072

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

MANOMETRO ANALOGO
WIKA 35 mm/200 psi SN:
CODIGO 4086

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

MANOMETRO ANALOGO
WIKA 35 mm/200 psi SN:
CODIGO 4087

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

MANOMETRO ANALOGO
WIKA 35 mm/200 psi SN:
CODIGO 4088

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

MANOMETRO ANALOGO
WIKA 35 mm/200 psi SN:
CODIGO 4090

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

MANOMETRO ANALOGO
WINTERS 2\" 0 - 160 PSI SN:
CODIGO 4014

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

MANOMETRO ANALOGO
WINTERS 2\" 0 - 160 PSI SN:
CODIGO 4135

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

VACUOMETRO

SIN MARCA

2" 0-30 inHg

EQ-0096

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

VACUOMETRO

SIN MARCA

2" 0-30 inHg

EQ-0097

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

CINI RAADFA
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VACUOMETRO

SIN MARCA

11/2" 0-150 psi

4094

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

VACUOMETRO ROCKAGE 1
1/2\" 0 - 30 in SN: CODIGO
4050

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

VACUOMETRO ROCKAGE 1
1/2\" 0-30in SN: CODIGO
4113

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

VACUOMETRO ROCKAGE 1
1/2\" 0 - 30 in SN: CODIGO
4121

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

VACUOMETRO ROCKAGE 1
1/2\" 0 -30in SN: CODIGO
4124

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

VACUOMETRO ROCKAGE 1
1/2\" 0-30in SN: CODIGO
4133

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

VACUOMETRO ROCKAGE 1
1/2\" 0-30in SN: CODIGO
4153

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

VACUOMETRO ROCKAGE 1
1/2\" 0 - 30in SN: CODIGO
4157

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

VACUOMETRO ROCKAGE 1
1/2\" 0 -30in SN: CODIGO
4161

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

VACUOMETRO SIN MARCA
2\" 0 - 30 inHg SN: CODIGOD
4131

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

VACUOMETRO SIN MARCA
2\" 0- 30 inHg SN: CODIGO
4141

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

VACUCOMETRO SIN MARCA
2\" 0- 30 inHg SN: CODIGO
4142

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

VACUOMETRO SIN MARCA

4144

2\" 0 - 30 inHg SN: CODIGO CENTRAL DE GASES

4143 ACREDITADO POR ONAC
VACUOMETRO SIN MARCA

2\" 0- 30 inHg SN: CODIGOD CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

VACUOMETRO SIN MARCA
2\" 0- 30 inHg SN: CODIGO
4145

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

VACUOMETRO SIN MARCA
2\" 0-30inHg SN: CODIGO
5000

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

VACUOMETRO SIN MARCA
2\" 0- 30 inHg SN: CODIGO
5004

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

VACUOMETRO SIN MARCA
2\" 0 - 30 inHg SN: CODIGO
5015

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

VACUOMETRO SIN MARCA
2\" 0- 30 inHg SN: CODIGO
V2201

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

VACUOMETRO SIN MARCA
2\" 0 - 30 inHg SN: CODIGO
V2301

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

VACUOMETRO SIN MARCA
2\" 0- 30 inHg SN: CODIGO

30in SN: CODIGO 4015

V2401 CENTRAL DE GASES ACREDITADO POR ONAC
VACUOMETRO TECSIS 1

1/2\" 0 - 30 in SN: CODIGO CENTRAL DE GASES

4147 ACREDITADO POR ONAC
VACUOMETRO WIKA 1\" 0 - CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

VACUOMETRO WIKA 1\" 0 -
30 in SN: CODIGO 4062

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

VACUOMETRO WIKA 1\" 0 -
30in SN: CODIGO 4102

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

VACUOMETRO WIKA 1\" 0 -
30in SN: CODIGO 4125

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

VACUOMETRO WIKA 1\" 0 -
30in SN: CODIGO 4127

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC

VACUOMETRO WIKA 1\" 0 -

30in SN: CODIGO 4128

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC




VACUOMETRO WIKA 1\" 0 -

30 in SN: CODIGO 4139

_ CENTRAL DE GASES 1
301in SN: CODIGO 4136 ACREDITADO POR ONAC
VACUOMETRO WIKA 1\ 0 - 1
30in SN: CODIGO 4138 CENTRAL DE GASES ACREDITADO POR ONAC
VACUOMETRO WIKA 1Y 0 - S i

ACREDITADO POR ONAC

VACUOMETRO WIKA 1\" 0 -
30 In SN: CODIGO 4140

CENTRAL DE GASES

ACREDITADO POR ONAC
vm_:uomemo WIKA 1\" 0 CERTHAL DR HSES i
30 in SN: CODIGO 4158 ACREDITADO POR ONAC
VACHOMETRE ";'2‘1‘61 0- CENTRAL DE GASES 1
30in SN: CODIG 2 ACREDITADO POR ONAC
ETRO "0-
:ACU? I"-ncoﬂ ls\';lgﬁo::\ CENTRAL DE GASES 1
0 in SN: COD ACREDITADO POR ONAC
oM Q n\"o-
o N: EZZ:G‘glggm\ ° CENTRAL DE GASES 1
301in SN: ACREDITADO POR ONAC
M WIKA1\"0-
:GAICU;’“_ E;:?Go 5011\ CENTRAL DE GASES 1
NN ACREDITADO POR ONAC
VACUOM (o] \"0-
AGUONIETROWIRA 1110 CENTRAL DE GASES 1
30 in SN: CODIGO 5019 ACREDITADO POR ONAC
VACUOMETRO WIKA 1\" 0 -
CUGMETH A CENTRAL DE GASES 1
30 in SN: CODIGD 5020 ACREDITADO POR ONAC
VACUOMETRO WIKA 1\" 0 -
NTRA 1
30 in SN: CODIGO 5021 FESTRMCDRRACES ACREDITADO POR ONAC
VACUOMETRO WIKA 170 - CENTRAL DE GASES 1
30in SN: CODIGO 5022 ACREDITADO POR ONAC
VACUOMETRO WIKA 1\"0 - CENTRAL DE GASES 1
30 in SN: CODIGO 5023 ACREDITADO POR ONAC
VACUOMETRO WIKA 1\"0 - CENTRAL DE GASES A
30 in SN: CODIGO 5024 ACREDITADO POR ONAC
VACUOMETRO WINTERS
2\" 0 - 30 inHg SN: CODIGO CENTRAL DE GASES 1
4122 ACREDITADO POR ONAC
VACUOMETRO WINTERS
2\" 0 - 30 inHg SN: CODIGO CENTRAL DE GASES 1
4134 ACREDITADO POR ONAC
BALANZA ELECTRONICA  |ECHOINDICATOR [MX CLASSIII 1243 CENTRO DE ACOPIO 1 ACREDITADO POR ONAC
BALANZA ELECTRONICA COMTEC ELECTRONIC SCALE|2014040561 CENTRO DE ACOPIO 1 SCREGITADG POR ONAC
BALANZA MECANICA JADERNA NO REGISTRA IME-EQ-01 CENTRO DE ACOPIO 1 ACREDITADO FOR ONAC
61G- CIRUGIA
FLUJOMETRO GENTEC 15 LPM 2
16050088/149 GENERAL
61G- CIRUGIA
FLUJOMETRO GENTEC 15 LPM 3
16050088/118 GENERAL
61G/16050088/35 CIRUGIA
FLUJOMETRO GENTEC 15 LPM / / 2
2 GENERAL
61G- CIRUGIA
FLUJIOMETRO GENTEC 15 LPM 2
16050088/354 GENERAL
BALANZA DETECTO 140KG CEBOO1 CONSULTA EXTERNA [01855 1 ACREDITADO POR ONAC
BALANZA HEALTH O METER |402KL 4020126283 CONSULTA EXTERNA |01831 1 ACREDITADO POR ONAC
BALANZA HEALTH O METER [402 KL 4020101685 CONSULTA EXTERNA |02466 1 ACREDITADO POR ONAC
BALANZA DETECTO 140KG CEBOO2 CONSULTA EXTERNA 102336 1 ACREDITADO POR ONAC
BALANZA HEALTH O METER |DE PISO 1600006884 CONSULTA EXTERNA z 1 ACREDITADO POR ONAC
BALANZA DIGITAL DETECTO 8450 7FC000167 CONSULTA EXTERNA [02462 1 ACREDITADO POR ONAC
BALANZA DIGITAL HEALTH O METER |844 KL 8440077475 CONSULTA EXTERNA (21471 1 ACREDITADO POR ONAC
BALANZA DIGITAL HEALTH O METER |845KL 8440077476 CONSULTA EXTERNA |21472 1 ACREDITADO POR ONAC
BALANZA MECANICA DETECTO 140KG CEBO04 CONSULTA EXTERNA {01772 1 ACREDITADO POR ONAC
BALANZA MECANICA RICELAKE RL- MPS 2251200372 CONSULTA EXTERNA 02294 1 ACREDITADO POR ONAC
BALANZA MECANICA SECA NO REGISTRA 5700337074554 CONSULTA EXTERNA (18323 1 ACREDITADO POR ONAC
BALANZA MECANICA DETECTO 140KG CEBOOS CONSULTA EXTERNA |01979 1 ACREDITADO POR ONAC
RAI AN7A MECANICA SECA NO REGISTRA 5700337074555 CONSULTA EXTERNA |18278 1 ACREDITADO POR ONAC




BALANZA MECANICA CEBOOZ CONSULTA EXTERNA [16581 1 ACREDITADO POR ONAC
BALANZA MECANICA 220498 CONSULTA EXTERNA |- 1 ACREDITADO POR ONAC
BASCULAS MECANICA 1731410090092 CONSULTA EXTERNA |16576 1 ACREDITADO POR ONAC
BASCULAS MECANICA 1731410090410 CONSULTA EXTERNA |16572 1 ACREDITADO POR ONAC
BASCULAS MECANICA 1731410090303 CONSULTA EXTERNA 16571 1 ACREDITADO POR ONAC
BASCULAS MECANICA 1731407030178 CONSULTA EXTERNA |16573 1 ACREDITADO POR ONAC
BASCULAS MECANICA 1731407030119 CONSULTA EXTERNA 16575 1 ACREDITADO POR ONAC
BASCULAS MECANICA 1731410090011 CONSULTA EXTERNA |16577 1 ACREDITADO POR ONAC
BASCULAS MECANICA 1731410090233 CONSULTA EXTERNA |16578 1 ACREDITADO POR ONAC
BASCULAS MECANICA 1731410090217 CONSULTA EXTERNA |16584 1 ACREDITADO POR ONAC
BASCULAS MECANICA 1731407030034 CONSULTA EXTERNA 16581 i ACREDITADO POR ONAC
BASCULAS MECANICA 1731410090097 CONSULTA EXTERNA |16579 1 ACREDITADO POR ONAC
BASCULAS MECANICA 1731410090084 CONSULTA EXTERNA 16574 1 ACREDITADO POR ONAC
BASCULAS MECANICA 1731407030152 CONSULTA EXTERNA |16580 1 ACREDITADO POR ONAC
BASCULAS MECANICA 1731407030130 CONSULTAEXTERNA | 1 ACREDITADO POR ONAC
BASCULAS MECANICA 1731410090091 CONSULTA EXTERNA |16583 1 ACREDITADO POR ONAC
DESFIBRILADOR 66027129 CONSULTA EXTERNA (021452 2

DESFIBRILADOR 66027131 CONSULTA EXTERNA |021451 b

DOPPLER FETAL FD1PX0361982-13 CONSULTA EXTERNA 2

DOPPLER FETAL FD1PX0363123-13 CONSULTA EXTERNA [18073 2

ELECTROCARDIOGRAFO 14022606 CONSULTA EXTERNA [01882 2

ELECTROCAUTERIO 1920002036 CONSULTA EXTERNA 01835 2

FLUJOMETRO CEFLOO1 CONSULTA EXTERNA 2

FLUJOMETRO CEFLO02 CONSULTA EXTERNA S 2

FLUJIOMETRO CEFLO03 CONSULTA EXTERNA A 2

OXIMETRO DE PULSO 316036-M13104750010 |CONSULTA EXTERNA [18368 2

REGULADOR DE OXIGENO CqVICTOR MEDICAL SN: LOTE 3102 CONSULTA EXTERNA 2

REGULADOR DE VACIO ALLIED HEALTH CAH SN:INV 749 /3092088 [CONSULTA EXTERNA '182_39:. 3 ACREDITADO
REGULADOR DE VACIO ALLIED HEALTH CAH300mmHg VRAQZ60111 CONSULTA EXTERNA 18288 1 ACREDITADO
SUCCIONADOR 7400000629 CONSULTA EXTERNA [01871 2

SUCCICNADOR 79700007216 CONSULTA EXTERNA [18318 2

SUCCIONADOR 100700001751 CONSULTA EXTERNA [04012 2

TENSIOMETRO 71023085035 CONSULTA EXTERNA [01853 1 ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRO 71023084144 CONSULTA EXTERNA = 1 ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRO 30472612 CONSULTA EXTERNA [01958 1 ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRO 11055297 CONSULTA EXTERNA 01789 1 ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRO 71023083343 CONSULTA EXTERNA. [01731 1 ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRO 11055304 CONSULTA EXTERNA 1 ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRO 11055305 CONSULTA EXTERNA 1 ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRO 11055311 CONSULTA EXTERNA 1 ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRO 11055302 CONSULTA EXTERNA 01765 1 ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRO 71022165151 CONSULTA EXTERNA 1 ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRO 70831163754 CONSULTA EXTERNA 1 ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRO 71022200132 CONSULTA EXTERNA fo1895 1 ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRO 70830174447 CONSULTA EXTERNA 1 ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRO 70830164408 CONSULTA EXTERNA [02497 1 ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRO 71022164836 CONSULTA EXTERNA 02234 1 ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRC 71023083131 CONSULTA EXTERNA = b5 ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRO 70903104804 CONSULTA EXTERNA [01411 1 ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRO 71022152940 CONSULTA EXTERNA 1 ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRO 71022165538 CONSULTA EXTERNA 01976 1 ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRO 70807065306 CONSULTA EXTERNA (02477 1 ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRO 11055309 CONSULTA EXTERNA 102317 1 ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRO 11055312 CONSULTA EXTERNA il ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRO 3085213 CONSULTA EXTERNA 021811 1 ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRO 3100386 CONSULTA EXTERNA |021810 : ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRO 2648277 CONSULTA EXTERNA 021809 : 1 ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRO ANEROIDE 150423200995 CONSULTA EXTERNA 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOHIGROMETRO EXTECH INSTRUME TEO031009 CONSULTA EXTERNA S 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOHIGROMETRO TH - 506 CONSULTA EXTERNA 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOMETRO SURE TEMP PLUS 6413112744 CONSULTA EXTERNA :- 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOMETRO SURE TEMP PLUS 6413112748 CONSULTA EXTERNA 1 ACREDITADO POR ONAC




TERVMOMETRODIGITAL | WELCHALLYN  |DESONDA /630 |13112746 CONSULTA EXTERNA 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOMETRO DIGITAL WELCH ALLYN DE SONDA /690 13112747 CONSULTA EXTERNA 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOMETRO DIGITAL  |WELCHALLYN  |DESONDA /630  |13112750 CONSULTA EXTERNA 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOMETRODIGITAL  |WELCHALLYN  |DESONDA /690 |13333178 CONSULTA EXTERNA | 1 ACREDITADO POR ONAC
ShIDADBE OLYMPUS MU-1 7546793 CONSULTA EXTERNA 2

MANTENIMIENTO

S OLYMPUS ESG 100 15008PB004 CONSULTA EXTERNA 2

ELECTROQUIRUGICA

UNIDAD ELECTRCQUIRURGIJSURTRON 50-D 4560208686 CONSULTA EXTERNA 2

UNIDAD ELECTROQUIRURGI{ALSA AB0C-06/07 CONSULTA EXTERNA 2

DESFIBRILADOR NIHON KOHDEN TEC-5521E 1803 CONTRIBUTIVO 03755 2

ELECTROCARDIOGRAFO  |NIHON KOHDEN |ECG-1150 421K CONTRIBUTIVO 18071 2

Flujometro GENTEC 15 Lpm 61G-16070096/529 CONTRIBUTIVO 2

FLUJOMETRO CHEMETRON 15 LPM CTFLOOZ CONTRIBUTIVO 2

FLUIOMETRO CHEMETRON |15 LPM CTFLoos CONTRIBUTIVO 2

FLUJOMETRO AMVEX 15 LPM FIMAQO5300CK CONTRIBUTIVO 2

FLUJOMETRO AMVEX 15LPM FMAQO05901CK CONTRIBUTIVO 2

FLUIOMETRO AMVEX 15LPM FMAGOS810CK CONTRIBUTIVO 2

FLUIOMETRO AMVEX FMADO FMAOQQ5911CK CONTRIBUTIVO 2

FLUJOMETRO AMVEX 15LPM FMACD5934CK CONTRIBUTIVO 2

FLUJOMETRO AMVEX 15 LPM FMADDS935CK CONTRIBUTIVO 2

FLUIOMETRO AMVEX 151PM FMADD7743K) CONTRIBUTIVO 2

FLUJOMETRO AMVEX 150PM FMADD7750K] CONTRIBUTIVO 2

FLUJOMETRO AMVEX 15 LPM FMAQO7751KJ CONTRIBUTIVO 2

FLUJOMETRO AMVEX 15LPM FMAOO7754K] CONTRIBUTIVO 2

FLUJOMETRO AMIVEX 151PM FMACO7775K) CONTRIBUTIVO 2

FLUJOMETRO AMVEX 15 LPM FMAOQ7781K) CONTRIBUTIVO 2

FLUIOMETRO AMVEX 15LPM FMAOO7846K) CONTRIBUTIVO 2

FLUIOMETRO AMVEX 3501 FMACO7B47K) CONTRIBUTIVO 2

FLUJOMETRO AMVEX 15 LPM FMAQO7877KJ CONTRIBUTIVO 2

FLUJOMETRO AMVEX 34-01 FMAQD7886K) CONTRIBUTIVO 2

FLUIOMETRO AMVEX 15 LPM FMAGO7892K] CONTRIBUTIVO 2

FLUIOMETRO CHEMETRON __ |151PM CTFLo01 CONTRIBUTIVO 2

FLUJOMETRO PRECISION MEDICA{15 LPM CTFLOD4 CONTRIBUTIVO 2

FLUJOMETRO CHEMETRON 15 LPM CTFLOOS CONTRIBUTIVO 2

FLUIOMETRO CHEMETRON |15 LPM CTFLO08 CONTRIEUTIVO 2

FLUIOMETRO AMVEX 151PM FMACO7741 CONTRIBUTIVO 2

FLUJOMETRO AMVEX 15LPM FMACOSE94K) CONTRIBUTIVO 2

FLUJOMETRO AMVEX 15 LPM FMAQOD5904CK CONTRIBUTIVO 2

FLUIOMETRO AMVEX 15PM FMACO5828CK CONTRIBUTIVO 2

FLUIOMETRO AMVEX 15LPM FMAOO7744 KJ CONTRIBUTIVD 2

FLUJOMETRO AMVEX 15 LPM FMAOQ7745K]) CONTRIBUTIVO 2

FLUIOMETRO AMVEX 15 LPM FMAG07762K) CONTRIBUTIVO 2

FLUJOMETRO AMVEX 15 LPM FMAC07764K) CONTRIBUTIVO 2

FLUIOMETRO AMVEX 151PM FMACO7774K) CONTRIBUTIVO 2

FLUIOMETRO AMVEX 15 1PM FMAO07780K] CONTRIBUTIVO 2

FLUIOMETRO AMVEX 15LPM FMACO7841K] CONTRIBUTIVO 2

FLUIOMETRO AMVEX 151PM FMAOQ7865K] CONTRIBUTIVO 2

FLUJOMETRO AMVEX 15 1PV FMAO07913K) CONTRIBUTIVO 2

FLUJOMETRO AMVEX 15LPM FMAO16188K) CONTRIBUTIVO 2

FLUJOMETRO GENTEC FMI97B15LCH  |616-17050281529 | CONTRIBUTIVO 2

GRUA PACIENTE TEKVO GTD-150 ke GTDO16 CONTRIBUTIVO 021772 2

GRUA PACIENTE TEKVO STD-250 ke GTDO10 CONTRIBUTIVO 021777 2

MONITOR DE SIGNOS VITAL§NIHON KOHDEN PVM-2705 4371 CONTRIBUTIVO 039”54 2

MONITOR DE SIGNOS VITALY MINDRAY MEC 1200 CC-04112805 CONTRIBUTIVO 103953 2

MONITOR DE SIGNOS VITALf MINDRAY PMS000 84102537 CONTRIBUTIVO 06563 2

OXIMETRO DE PULSO EDAN H100B 316036-M15607400037|CONTRIBUTIVO 21016 2

REGULADOR DE OXIGENO |CONCOA 15 LPM/4000PSI 806-4530 CONTRIBUTIVO 2

REGULADOR DEVACIO  |AMVEX 300 mmHg VRA085831) CONTRIBUTIVO 1 ACREDITADO
REGULADOR DEVACIO  |AMVEX 300 mmHE VRAOB5961) CONTRIBUTIVO 1 ACREDITADO
REGULADOR DEVACIO | AMVEX 300 mmHg VRAOBSO7I! CONTRIBUTIVO 1 ACREDITADO
SUCCIONADOR THOMAS 1130 GLB 704001544 CONTRIBUTIVO 2

SUCCIONADOR THOMAS 1130 GLB 70400001503 CONTRIBUTIVO 2

SUCCIONADOR THOMAS 1630 051400009134 CONTRIBUTIVO 2

SUCCIONADOR THOMAS 1630 051400009215 CONTRIBUTIVO 2

SUCCIONADOR THOMAS 1630 051400009217 CONTRIBUTIVO 2

TENSIOMETRO GMD ADULTO 1059594 CONTRIBUTIVO 1 ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRO WELCH ALLYN 110117211221 CONTRIBUTIVO 1 ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRO PORTATIL WELCH ALLYN 901091 160930091105 CONTRIBUTIVO 1 ACRFNDITARO POR ONAC




TENSIOMETRO PORTATIL  |WELCHALLYN 301081 160930102855 CONTRIBUTIVO 021528 1 ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRO PORTATIL  [WELCHALLYN  |so10e1 161005140895 CONTRIBUTIVO 021530 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMO-HIGROMETRO EXTECH INSTRUME( 445815 TE0031010 CONTRIBUTIVO 03763 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMO-HIGROMETRO EXTECH INSTRUME( 445815 TEOD31011 CONTRIBUTIVO 3 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMO-HIGROMETRO EXTECH INSTRUME| 445815 TE0D31012 CONTRIBUTIVO 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMO-HIGROMETRO EXTECH INSTRUME| 445815 TEQD31026 CONTRIBUTIVO == 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOHIGROMETRO DIGITAKEX RT-182 1146 CONTRIBUTIVO 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOMETRO EXTECH INSTRUME( 401014 TE0031062 CONTRIBUTIVO - 1 ACREDITADO POR ONAC
L Unidad de cuidad
FLUJOMETRO GENTEC 15 LPM 61G s 2
16050088/359 |'ntermedios
61G/17050281- |unidad de cuidad
FLUJOMETRO GENTEC 15 LPM / e 2
084 intermedios
61G/17020270- |uUnidad de cuidad
FLUIOMETRO GENTEC 15 LPM / i e 2
096 intermedios
61G/17050281- idad de cuidad:
FLUJIOMETRO GENTEC 15 LPM / A e s 2
069 intermedios
61G/17050281- (unidad de cuidados
FLUJOMETRO GENTEC 15 LPM / ) © < 2
065 intermedios
61G/16070096- |Unidad de cuidad
FLUJOMETRO GENTEC 15 LPM / [ e EREdhne 2
544 intermedios
61G/16070096- |unidad de cuidad
FLUJOMETRO GENTEC 15 LPM / 2 TR ARt 2
548 intermedios
61G/16070096- [unidad de cuidad
FLUJIOMETRO GENTEC 15 LPM / LCRCL Eelipanes 2
126 intermedios
61G/16070096- |Unidad de cuidad
FLUJOMETRO GENTEC 15 LPM / e pReacar 2
174 intermedios
61G/16070096- |Unidad de cuidad
FLUIOMETRO GENTEC 15 LPM / hiisad dectiinacs 2
087 intermedios
OXIMETRO DE PULSO MINDRAY PM-60 CR-72178417 PENDENCIA 2
61G/16070096-
FLUJOMETRO GENTEC 15 LPM / 146 ESP 5 PISO 2
61G/16070096- |ESP QUIRURGICAS
FLUIOMETRO GENTEC 15 LPM / a 2
170 4PIS
61G/16070096- | ESP QUIRURGICAS
FLUIOMETRO GENTEC 15 LPM / Q ) 2
139 4PIS
61G/16070096- | ESP QUIRURGICAS
FLUJOMETRO GENTEC 15LPM / 2
529 4PIs
BASCULA HEALTH O METER |402 KLWA 402WAD1121 ESPECIALID. QUINTOPISQ 1 ACREDITADO POR ONAC
DESFIBRILADOR CON MONIT|NIHON KOHDEN | TEC 7731K 948 ESPECIALID. QUINTO F|os4os S 2
ELECTROCARDIGGRAFO  |NIHON KOHDEN  |ECG 8020k 14172 ESPECIALID. QUINTOPISO. 2
FLUJOMETRO CHEMETRON 15LPM EQFLO04 ESPECIALID. QUINTO PISO 2
FLUIOMETRO CHEMETRON 15LPM EQFLOOS ESPECIALID. QUINTO PISO 2
FLUIOMETRO CHEMETRON 15LPM EQFLO0G ESPECIALID. QUINTO PISQ 2
FLUJOMETRO CHEMETRON 15LPM EQFLOD7 ESPECIALID. QUINTO PISO 2
FLUIOMETRO CHEMETRON 15LPM EQFLO0S ESPECIALID. QUINTC PISO. == 2
FLUJIOMETRO CHEMETRON 15LPM EQFLO12 ESPECIALID. QUINTO PISD 2
FLUJOMETRO CHEMETRON 15LPM EQFLO13 ESPECIALID. QUINTO PISQ 2
FLUJOMETRO CHEMETRON 15LPM EQFLO1S ESPECIALID. QUINTO FISO 2
FLUIOMETRO CHEMETRON 15LPM EQFLO16 ESPECIALID. QUINTO PISO" 2
FLUJOMETRO CHMEDA 15 LPM A12343 ESPECIALID. QUINTO PIST 2
FLUIOMETRO OHMEDA 15LPM A12352 ESPECIALID. QUINTO FISO' 2
FLUJCMETRO TIMETER 15LPM EQFLO01 ESPECIALID. QUINTO PISO 2
FLUJOMETRO CHEMETRON 151PM EQFL002 ESPECIALID. QUINTO PISO 2
FLUJOMETRO TIMETER 15 LPM EQFLO0S ESPECIALID. QUINTO PISO 2
FLUJOMETRO TIMETER 15LPM EQFLO10 ESPECIALID. QUINTO PISQ 2
FLUJOMETRO TIMETER 15LPM EQFLO11 ESPECIALID. QUINTO P|SO i 2
FLUJOMETRO TIMETER 15LPM EQFLO14 ESPECIALID. QUINTO PISQ 2
FLUIOMETRO AMVEX 15 LPM FMAOD5890CK ESPECIALID. QUINTO P{SO 2
FLUIOMETRO AMVEX 15 LPM FMAQD5305CK ESPECIALID. QUINTO PISO. 2
FLUJOMETRO AMVEX 15LPM FMAQO7732K) ESPECIALID. QUINTO PISQ 2
FLUIOMETRO GENTEC FM197B-15LCH 61G-17050281-146 ESPECIALID. QUINTO H021916 2
GRUA PACIENTE TEKVO GTD-250 kg GTDOOS ESPECIALID. QUINTO H021775 2




MONITOR DE SIGNOS VITALHDRAGER 5514255469 ESPECIALID. QUINTO PISO 2

MONITOR DE SIGNOS VITALANIHON KOHDEN  [PVM-2701 4368 ESPECIALID, QUINTO 17246 2

OXIMETRO DE PULSO EDAN H100B 316036-M 15607400009 |ESPECIALID. QUINTO A21011 2

OXIMETRO DE PULSO EDAN H1008B 316036-M15607400038 | ESPECIALID. QUINTO A21012 2

REGULADOR DE OXIGENO CqLINDE 151PM 112230267 ESPECIALID. QUINTO PISO 2

REGULADOR DE OXIGENO CqCONCOA 15LPM 13 # 16 - COD 4042 ESPECIALID. QUINTO F 17245 2

REGULADOR DE OXIGENO CqCONCOA 15 LPM 14 # 15- COD 4040 ESPECIALID. QUINTO 17287 2

REGULADOR DE OXIGENO CqVICTOR MEDICAL |15 LPM 17419 -4041 ESPECIALID. QUINTO PISO 2

REGULADOR DE OXIGENO CqVICTOR MEDICAL |15 LPM FK31544 / 22 # 10 - COD|ESPECIALID. QUINTO 417249 2

REGULADOR DE OXIGENO CqVICTOR MEDICAL |15LPM JNO8283 / 11 # 20 - COD|ESPECIALID. QUINTO PISO 2

REGULADOR DE OXIGENO CqVICTOR MEDICAL |15 LPM LN 14105 - 4039 ESPECIALID. QUINTO A17244 2

REGULADOR DE OXIGENO CqVICTOR MEDICAL |15 LPM LN14160 - COD 4038  |ESPECIALID. QUINTO 17242 2

REGULADOR DE VACIO ALLIED HEALTH CARVACUTRON EQRVO5 ESPECIALID. QUINTO H17209 1 ACREDITADO
REGULADOR DE VACIO CHEMETRON VACUTRON EQRVO0L ESPECIALID. QUINTO H06446 1 ACREDITADO
SUCCIONADOR THOMAS 1130067 9940001379 ESPECIALID. QUINTO HO8447 2

SUCCIONADOR THOMAS 1130 GLB 10400001405 ESPECIALID. QUINTOPISO. 2

SUCCIONADOR THOMAS 1130 GLB 70400001561 ESPECIALID. QUINTO P]mma 2

SUCCIONADOR THOMAS 1130-067A 119400000323 ESPECIALID. QUINTO PISO 2

SUCCIONADOR THOMAS 1130-067E 0998-00002154 ESPECIALID. QUINTO F06410 2

TENSIOMETRO ALPK2 NO REGISTRA 288529 ESPECIALID. QUINTO PISO 1 ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRO WELCH ALLYN DURASHOCK 130121193334 ESPECIALID. QUINTO PISO 1 ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRO DE PARED  |W.A.BAUM.CO  [DE PARED 8067690 ESPECIALID. QUINTO A06300 1 ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRO DE PARED  [W.A. BAUM.CO  |DE PARED 8067692 ESPECIALID. QUINTO A08209 1 ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRO DE PARED  |W.A.BAUM.CO  |DE PARED 8067693 ESPECIALID. QUINTO F06221 1 ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRO DE PARED  |W.A.BAUM.CO  |DE PARED 11055294 ESPECIALID. QUINTO H06293 1 ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRO DE PARED  |W.A, BAUM.CO  |DE PARED 11055300 ESPECIALID. QUINTO 17170 1 ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRO DE PARED  |W.A.BAUM.CO  [DE PARED 11055301 ESPECIALID. QUINTO H06284 1 ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRO DE PARED  |W.A.BAUM.CO  |DE PARED 11055303 ESPECIALID. QUINTO 08274 1 ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRO DE PARED  [W.A, BAUM.CO  |DE PARED 11055308 ESPECIALID. QUINTO H06228 1 ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRO DE PARED  |W.A.BAUM.CO  |DE PARED 11055313 ESPECIALID. QUINTO H08266 1 ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRO DE PARED  |W.A.BAUM.CO  |DE TRANSPORTE |11056057 ESPECIALID. QUINTO HOB406 1 ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRO DEPARED  |W.A.BAUM.CO  [DE PARED 05042246 ESPECIALID. QUINTO F06256 1 ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRO PORTATIL  |WELCH ALLYN 901091 161005140145 ESPECIALID. QUINTO A021531 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOHIGROMETRO EXTECH INSTRUME| 445815 TE0031016 ESPECIALID. QUINTO PIS@ 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOHIGROMETRO EXTECH INSTRUME(445815 TE0031017 ESPECIALID. QUINTO Flosoqa ACREDITADO POR ONAC
TERMOMETRO EXTECH 401014 TE0031059 ESPECIALID. QUINTO PISO 1 ACREDITADO POR ONAC
BALANZA MECANICA ALTON DE PISO IME-EQ-D2 Ef;iﬂﬁg;s 114339 1 ACREDITADO POR ONAE
DESFRIBILADOR NIHON KOHDEN  |TEC 5531E 00063 Ef;;cl_": 2?@5 14884 2

ELECTROCARDIGGRAFO ~ |MEDIANA YM&01I MD094150600886 ERRECIALID. 20001 2

QUIRURGICAS

FLUJOMETRO CHEMETRON 15LPM 1164 EQSJ;CJ:EIDC.AS 2

FLUIOMETRO CHEMETRON 15LPM 1165 E:}iﬂ':g;s 2

FLUIOMETRO CHEMETRON 151PM 1166 f:’;iﬂ:g:’c'u 2

FLUIOMETRO CHEMETRON 151PM 1167 :f;i:’:z:;s 2

FLUJOMETRO CHEMETRON 15LPM COD 3624-1132 f&iﬂﬁﬁi}\s 2

FLUJOMETRO TIMETER 15LPM COD 2626- 1126 gs:liﬂ:z:i'm 2

FLUJOMETRO TIMETER 151PM CoD 3627 S&iﬂgzh 2

FLUIOMETRO TIMETER 15LPM COD 3629 -1125 Ef:;ﬂﬁg& s 2

FLUJOMETRO TIMETER 15 LPM COD 3630 ?&iﬁgz;s 2

FLUJOMETRO CHEMETRON 15LPM COD 3631-1120 f;:;ﬂ‘:g&s 2

FLUIOMETRO CHEMETRON 15LPM COD 3632 -1121 Ef:liﬂ’:;':;s 2

FLUIOMETRO CHEMETRON 15 LPM COD 3635-1133 EQSLTIE&,I':EEZAS 2

FLUIOMETRO TIMETER 15 LPM COD 3637 ;5: Iiﬂ:zloc‘“ 2

FLUJOMETRO CHEMETRON 15LPM COD 3638 S‘Jﬁ:ﬁ&s 2




ESPECIALID.
FLUJIOMETR! TIMETER 15 LP cop 0
M g B 284 QUIRURGICAS
ESPECIALID.
FLUIOMETRO CHEMETRON 15 LP COD 3641 - 1135
R M B4 QUIRURGICAS
ESPECIALID.
FLUJOMETRO TIMETER 15LPM COD 3642 - 1131
A QUIRURGICAS
ESPECIALID.
FLUJOMETRO CHEMETI 15LP co -1130
JOMETR RON M D 3643-11 STRURGICAS
ESPECIALID.
FLUJOMETRO METRON LP COD 3645
SHEMEIN 15100 D3 QUIRURGICAS
ESPECIALID.
FLUJ c LP cob .11
OMETRO HEMETRON 15LPM 3648 -1119 g
ESPECIALID.
FLUJOM (o] CHEMETRON 15 LPM D 365
ETR M § - ! QUIRURGICAS
ESPECIALID.
GRUA PACIENTE EKVO GTD-150 DO 1773
IEN Tl TD-150 kg GTDO17 57 o 02
ESPECIALID.
MONITOR DE SIGNOS VITALE MINDR UM N- 517
ITOR D S VITALH AY EC10 KN-73006785 pessnin o021
ESPECIALID.
ONITOR DE SIGNOS VITALYMINDRAY C10 73006790 02
M N UME KN-73006 —— 1519
MONITOR DE SIGNOS
S LUTECH DATALYS 760 K5120503010 ESPECIALID. QUIRURGICAS
MONITCR DE SIGNOS -
T LUTECH DATALYS 760 ¥5121207051 ESPECIALID. QUIRURGICAS
MONITOR DE SIGNOS VITALH MINDRAY UMEC 10 KN-73006786 ESPECIALID. 021518
QUIRURGICAS
ESPECIALID.
NITOR DE SIGNOS VITALENIH HD PVM- 148
Mol GNOS VITAl ON KOHDEN ~ |PVM-2701 4362 ——— 74
ESPECIALID.
OXIMETRO DE PULS MINDRAY -50 R-72178418
E PULSO ND PM CR-721 MRS
ESPECIALID.
OXIMETRO DE P! o} MIN| Y PM-60 -72178419
s DRA M-8 - QUIRURGICAS
OXIMETRO DE PULSO MINDRAY PM-60 CR-72178420 ESRECIALD,
QUIRURGICAS
ESPECIALID.
OXIMETRO DE PULSO MINDRAY PM-60 CR-72178
P M e QUIRURGICAS
ESPECIALID.
REGULADOR DE OXIGENG CqVICTOR MEDICAL LPM COD 3652 - INO8320
D oc DICAL |15 652 - JNO83 e s
1ALID.
REGULADOR DE OXIGENO CqVICTOR MEDICAL [15LPM COD3653-IN14126 [T ECIALID 14893
QUIRURGICAS
4 SPECIALID. =
REGULADOR DE OXIGENO CqVICTOR MEDICAL |15 LPM COD 4033 SSEUALD s
QUIRURGICAS :
ESPECIALID. =
REGULADOR DE OXIGENO CqVICTOR MEDI 15 LPM 0D 4034 - LN14159 - z
OR DE o i @ 2 QUIRURGICAS
ESPECIALID.
REGU R DE OXIGENO CqVICTOR M LPM oD -LN14187
LADOR D ENO CqVICTOR MEDICAL |15 COD 4036 - LN1416 AUlRUREIEAS =
ESPECIALID.
EGU V, V|
REGULADORES DE VACIO  [ACARE VRF-004013 760VRF-004004 o IRLIEGA 21351 ACREDITADO
REGULADORES DE VACIO  |ACARE VRF-004013 760VRF-004013 ESRECIALID, 21352
QUIRURGICAS ACREDITADO
REGULADORES DE VACIO  |ACARE VRF-004013 760VRF-004019 FERECIALID. 21353
QUIRURGICAS ACREDITADO
ESPECIALID.
DORES 135.
REGULADORES DE VACIO  |ACARE VRF-004013 760VRF-004022 e 21354 ACREDITADO
ESPECIALID.
REGULADORES DE VACIO  |ACARE VRF-004013 760VRF-004023 i 21355 ACREDITADO
ESPECIALID,
REGULADORES DEVACIO  |ACARE VRF-004D13 760VRF-004027 IR ENEIEAS 21356 ACREDITADO
ESPECIALID,
REGULADORES DE VACIO  |ACARE VRF-004013 760VRF-004031 OHRIREIEHS 21357 ACREDITADO
ESPECIALID.
58
REGULADORES DE VACIO  [ACARE VRF-004013 760VRF-004044 AIRURGICAS 213, ACREDITADO
REGULADORES DE VACIO  |ACARE VRF-004013 760VRF-004068 iy 21359
QUIRURGICAS ACREDITADO
REGULADORES DE VACIO  |ACARE VRF-004013 760VRF-004084 ESPECIALID. 21360
QUIRURGICAS ACREDITADO
ESPECIALID.
S AS le] 1500i 210,
UCCIONADOR THOM 163 41500009709 ARG 22
ESPECIALID.
Ui S 5000 023
SUCCIONADOR THOMA. 1630 41! 05711 QUIRURGICAS 21
ESPECIALID.
018
SUCCIONADOR THOMAS 1630 41500009811 " 21
ESPECIALID.
1 21019
SUCCIONADOR THOMAS 1630 41500009813 SRR
i ESPECIALID.
21024
SUCCIONADOR THOMAS 1630 41500009815 .
ESPECIALID.
S 000 21021
SUCCIONADOR THOMA! 1630 415 05816 QUIRURGICAS 1
ESPECIALID, e
3 14887
SUCCIONADOR THOMAS 1130-067E 89400001055 AUIRURGIES 14887
ESPECIALID.
10N 0 9400001115
SUCCIONADOR THOMAS 113 8940000111 ARORGIGES &
SPECIALID, 35
TENSIOMETRO W.A.BAUM.CO  |PORTATILPISO  [11056059 E e 14873 T




TENSIOMETRO WELCH ALLYN PORTATIL PISO 70830174243 Ef:IERCLll':g?ULS 114874 1 ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRO WELCH ALLYN CE0297 101125062341 Ef:;cuh:z&s 168'.!5 : 1 ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRO WELCH ALLYN SHOCK RESISTANT |111201121452 EQSUPIERT.]).:EEE::AS : ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRO RIESTER BIGBEN 105312104 SS;%’EE'AS 20006 1 ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRO RIESTER BIGBEN 150312105 EQSL:ER?J:ELS 20008 1 ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRO RIESTER BIGBEN 150312107 Ei:iﬂig?c'u 20007 1 ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRO RIESTER BIGBEN 150312108 g&iﬁ:g;s 20005 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOMETRO EXTECH INSTRUME| 401014 TECD31054 ESPECIALID. QUIRURGICAS 1 ACREDITADO POR ONAC
UNIDAD DE CALENAMIENO HWARM TOUCH COWARMTOUCH WTESP16110844 Eij;ﬂ’:z:::ms 021265 2

DOPPLER FETAL MEDIANA Fi0 BEGS0044 21721 2 POR DEFINIR
AGITADOR MAGNETICO THERMOLYNE $47035 610960922218 FARMACIA 03447 2

BALANZA ELECTRONICA SETRA BR 4105 CB5137 FARMACIA 03481 1 ACREDITADO POR ONAC
BALANZA TRIPLE BRAZO OHAUS Ti2611 D5681905 FARMACIA 3480 1 ACREDITADO POR ONAC
BASCULA ELECTRONICA KERN GAB 6K 0,05N WF122882 FARMACIA 1 ACREDITADO POR ONAC
SUCCIONADOR THOMAS 1630 4130008350 FARMACIA 03448 2

TERMOHIGROMETRO KEX GERMANY SH-109 CA122780 FARMACIA 21421 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOHIGROMETRO KEX GERMANY  |SH-109 CA122789 FARMACIA 21425 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOHIGROMETRO KEX GERMANY SH-109 CA122791 FARMACIA 21427 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOHIGROMETRO KEX GERMANY SH-109 CA122795 FARMACIA 21431 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOHIGROMETRO KEX GERMANY SH-109 CA122807 FARMACIA 21442 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOHIGROMETRO KEX GERMANY SH-109 CA122808 FARMACIA 21443 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOHIGROMETRO KEX GERMANY SH-109 CA122809 FARMACIA 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOHIGROMETRO KEX GERMANY SH-109 CA122814 FARMACIA 21449 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOHIGROMETRO JWT HTC2 13070755 FARMACIA 03179 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOHIGROMETRO JWT HTC-2 140816483 FARMACIA 15372 i ACREDITADO POR ONAC
TERMOHIGROMETRO IWT HTC-2 140816525 FARMACIA 15374 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOHIGROMETRO IWT HTC-2 140816303 FARMACIA 15371 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOHIGROMETRO JWT HTC-2 140816909 FARMACIA 15376 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOHIGROMETRO KEX GERMANY SH-109 CA122797 FARMACIA 21432 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOHIGROMETRO KEX GERMANY SH-109 CA122798 FARMACIA 21433 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOHIGROMETRO KEX GERMANY SH-109 CA122799 FARMACIA 21434 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOHIGROMETRO KEX GERMANY SH-109 CA122800 FARMACIA 21435 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOHIGROMETRO KEX GERMANY SH-109 CA122801 FARMACIA 21436 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOHIGROMETRC KEX GERMANY SH-109 CA122802 FARMACIA 21437 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOHIGROMETRO KEX GERMANY SH-109 CA122803 FARMACIA 21438 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOHIGROMETRO KEX GERMANY SH-109 CA122804 FARMACIA 21439 a ACREDITADO POR ONAC
TERMOHIGROMETRO KEX GERMANY SH-109 CA122805 FARMACIA 21440 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOHIGROMETRO KEX GERMANY SH-109 CA122806 FARMACIA 21441 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOHIGROMETRO KEX GERMANY SH-109 CA122810 FARMACIA 21445 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOHIGROMETRO KEX GERMANY SH-109 CA122811 FARMACIA 21446 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOHIGROMETRO KEX GERMANY SH-109 CA122812 FARMACIA 21447 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOHIGROMETRO KEX GERMANY SH-109 CA122813 FARMACIA 21448 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOHIGROMETRO KEX GERMANY S5H-109 CA122815 FARMACIA 21450 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOHIGROMETRO EXTECH 445815 TE0031020 FARMACIA 03460 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOHIGROMETRO EXTECH 445816 TE0031027 FARMACIA 03280 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOHIGROMETRO EXTECH 445817 TE0031028 FARMACIA 03281 i ACREDITADO POR ONAC
TERMOHIGROMETRO ALL FRANCE TH - 514 FARMACIA 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOHIGROMETRO ALL FRANCE TH - 516 FARMACIA 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOHIGROMETRO ALL FRANCE TH - 518 FARMACIA 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOHIGROMETRO ALL FRANCE TH504 FARMACIA = 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOHIGROMETRO ALL FRANCE TH505 i’ARMAC!A = 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOHIGROMETRO |ALL FRANCE TH511 FARMACIA = 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMCHIGROMETRO ALLFRANCE T_H512 FARMACIA = X ACREDITADO POR ONAC
TERMOHIGROMETRO ALL FRANCE ‘TH513 FARMACIA 1 ACREDITADO POR ONAC
T"ERMDHEGROMEI’RU ALL FRANCE TH515 FARMACIA 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOHIGROMETRO ALL FRANCE TH504 FARMACIA 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOHIGROMETRO ALL FRANCE TH505 FARMACIA e 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOHIGROMETRO ALLA FRANCE TH 511 PLACA 21428 FARMACIA 1 ACREDITADO POR ONAC




TERMOHIGROMETRO NR HTC-2 140816418 FARMACIA 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOHIGROMETRO ALLA FRANCE BIOTEMP £Q 0292 FARMACIA 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOHIGROMETRO NR NR 140816631 FARMACIA 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOMETRO BRIXCO TEOD31964 FARMACIA = 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOMETRO BRIXCO TEO031965 FARMACIA 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOMETRO DE PUNZON |BARBEQUE ST206L TEOD31404 FARMACIA 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOMETRO DE PUNZON |BARBEQUE ST206L TEO031447 FARMACIA 1 ACREDITADO POR ONAC
BALANZA MECANICA DETECTO 339 E27310-0110 GINECOBSTETRICIA < 1 ACREDITADO POR ONAC
DESFIBRILADOR BIFASICO  |[NIHON KOHDEN  |TEC-5521E 1805 GINECOBSTETRICIA 2 POR DEFINIR
DOPPLER FETAL MEDIANA F10 BEGS0042 GINECOBSTETRICIA 2

DOPPLER FETAL MEDIANA F10 BEGS0042 GINECOBSTETRICIA 2

ECOGRAFO MINDRAY DC70EXPERT 7K-69000054 GINECOBSTETRICIA  |21751 2

FLUJOMETRO AMVEX 15LPM FAMOO07771KJ GINECOBSTETRICIA 2

FLUJIOMETRO AMVEX 15LPM FMAO05891CK GINECOBSTETRICIA 2

FLUJIOMETRO AMVEX 15LPM FMAO05859CK GINECOBSTETRICIA 2

FLUIOMETRO AMVEX 15LPM FMAQ05907CK GINECOBSTETRICIA 2

FLUIOMETRO AMVEX 15LPM FMAQ05912CK GINECOBSTETRICIA 2

FLUJOMETRO AMVEX 151PM FMAQ05915CK GINECOBSTETRICIA 2

FLUJOMETRO AMVEX 15LPM FMAOD5916CK GINECOBSTETRICIA 2

FLUJOMETRO AMVEX 151PM FMAQ05518CK GINECOBSTETRICIA 2

FLUJIOMETRO AMVEX 151PM FMAO05923CK GINECOBSTETRICIA 2

FLUJIOMETRO AMVEX 15LPM FMAO05924CK GINECOBSTETRICIA 2

FLUJOMETRO AMVEX 15 LPM FMAO05925CK GINECOBSTETRICIA 2

FLUIOMETRO AMVEX 15 LPM FMAOD05926CK GINECOBSTETRICIA 2

FLUJOMETRO AMVEX 15LPM FMAO05927CK GINECOBSTETRICIA 2

FLUJOMETRO AMVEX 15LPM FMAQD5529CK GINECOBSTETRICIA 2

FLUJOMETRO AMVEX 15LPM FMAO053933CK GINECOBSTETRICIA 2

FLUJOMETRO AMVEX 15LPM FMAOO05538CK GINECOBSTETRICIA 2

FLUJOMETRO AMVEX 15 LPM FMAQQ7768K) GINECOBSTETRICIA 2

FLUJOMETRO AMVEX 15LPM FMAQOQ7844CK GINECOBSTETRICIA 2

FLUJIOMETRO CHEMETRON 63110 GINFLOO1 GINECOBSTETRICIA 2

FLUIOMETRO CHEMETRON 63110 GINFLOO2 GINECOBSTETRICIA 2

FLUJOMETRO CHEMETRON 63110 GINFLOO3 GINECOBSTETRICIA 2

MONITOR DE SIGNOS VITALfMINDRAY BENEVIEW T8 CF 43121920 GINECOBSTETRICIA  }01107 2

MONITOR FETAL GENERAL ELECTRIC|COROMETRICS SAS08252255PA GINECOBSTETRICIA  |01420. 2

MONITOR FETAL COMEN STARS00C KH170914003 GINECOBSTETRICIA 2

REGULADOR DE OXIGENO CqVICTOR MEDICAL |15LPM 12003C090 GINECOBSTETRICIA 2

REGULADOR DE OXIGENO CJAIR IMETAN R-215 42359 GINECOBSTETRICIA 2

REGULADOR DE VACIO CHEMETRON VACUTRON 18191 GINECOBSTETRICIA ; 1 ACREDITADO
TENSIOMETRO W.A. BAUM.CO PORTATIL PISO 5063503 GINECOBSTETRICIA  [01187 1 ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRO W.A. BAUM.CO PORTATIL PISO 5063511 GINECOBSTETRICIA  [01278 1 ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRO WELCH ALLYN DE PARED 101028175009 GINECOBSTETRICIA 21343 1 ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRO WELCH ALLYN DE PARED 101028180035 GINECOBSTETRICIA  |21344 1 ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRC WELCH ALLYN DE PARED 101028181853 GINECOBSTETRICIA  |21349 1 ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRC WELCH ALLYN DE PARED 101028181948 GINECOBSTETRICIA  |21345 1 ACREDITADO POR ONAC
TENSICMETRC WELCH ALLYN DE PARED 101028182327 GINECOBSTETRICIA 21348 1 ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRO WELCH ALLYN DE PARED 101028215715 GINECOBSTETRICIA  |21347 1 ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRO WELCH ALLYN DE PARED 101028083038 GINECOBSTETRICIA  |21350 i ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRO DE PARED  |W.A. BAUM.CO DE PARED 11055298 GINECOBSTETRICIA (05148 1 ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRO PORTATIL WELCH ALLYN 201081 160930092715 GINECOBSTETRICIA  |021527 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOHIGROMETRO ANVI ESFERA 140 mm |COD 3253 GINECOBSTETRICIA 4 ACREDITADO POR ONAC
TERMOHIGROMETRO ANVI ESFERA 140 mm  |COD 3254 GINECOBSTETRICIA 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOHOGROMETRO NO REGISTRA ANALOGO 3790 GINECOBSTETRICIA 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOHOGROMETRO NO REGISTRA ANALOGO 3791 GINECOBSTETRICIA 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOMETRO EXTECH INSTRUME|401014 TEOD31060 GINECOBSTETRICIA 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOHIGROMETRO ALLA FRANCE BIOTEMP TH HEMO HEMODIALISIS 1 ACREDITADO POR ONAC
AGITADOR BASCULANTE MRC RUTM 3400 12060182 LABORATORIO CLINICO 2

AGITADOR DE MANZINI INDULAB 7A-09 10044 LABORATORIO CLINIC412592 2

AGITADOR HEMATOLOGICO | TECNIU-IDEART ORBITAL IME-EQ-24 LABORATORIO CLINICq19978 2

BALANZA DE PRESICION ELEqKERN PCB-1 wD100038582 LABORATORIO CLINIC422528 1 ACREDITADO POR ONAC
CENTRIFUGA CLAY ADAMS DYNAC 222028 LABORATORIO CLINICd12450 2

CENTRIFUGA CLAY ADAMS DYNACIII 5180038 LABORATORIO CLINIC{12487 ’ 2




CENTRIFUGA CLAY ADAMS DYNAC Il 5190020 LABORATORIO CLINIC{12486 2
LABORATORIO
CENTRIFUGA BOHECO C-28A 0000287-06 CLINICO 2
CENTRIFUGA SEROFUGA | CLAY ADAMS SEROFUGE II 216269 LABORATORIO CLINICG12412 2
ESTUFA DE SECADO Y ESTER|FANEM 315-SE IME-EQ-15 / AF 12484 |LABORATORIO CLINICq12484 2
HORNO DE CULTIVO |MEMMERT V-50U 760206 LABORATORIO CLINIC] 12479 2
HORNO PARA SECADO HACEB HE-50 27572299 LABORATORIO CLINIC(12485 2
INCUBADORA AGITADOR DE|AWARENESS TECHNSTAT FAX 2200  2200-4139 LABORATORIO CLINIC 2
MICROPIPETA JUSTOR 50uL 9013 LABORATORIO CLINICG 2
MICROPIPETA SIN MARCA 10-100 UL 219360 LABORATORIO CLINICO 2
MICROPIPETA BOECO 100-1000uL 10132258 LABORATORIO CLINIC 5 2
MICROPIPETA BOECO 5-50uL 11031220 LABORATORIO CLINIC( 2
MICROPIPETA BOECO 100-1000uL 11067742 LABORATORIO CLINIC{ 2
MICROPIPETA BOECO 100-1000uL 11067744 LABORATORIO CLINIC( 2
MICROPIPETA BIOHIT 10-100 uL 12598549 LABORATORIO CLINICG: 2
MICROPIPETA BIOHIT 5-50 uL 12614802 LABORATORIO cumcc{ 2
MICROPIPETA BIOHIT 5-50 ul 12614803 LABORATORIC CLINICO: 2
MICROPIPETA BIOHIT PROLINE |10 - 100ul 12626633 LABORATORIC CLINIC! 2
MICROPIPETA BOECO 100-1000uL C 10167290 LABORATORIO CLINIC! 2
MICROPIPETA BICHIT 50ulL HU60251 LABORATORIO CLINIC] 2
MICROPIPETA BIOHIT 5-50 uL IE444696 LABORATORIO CLINIC: 2
MICROPIPETA BOECO 100-1000 UL 1G453674 LABORATORIO CLINICO 2
MICROPIPETA BOECO 100-1000 UL 1G453736 LABORATORIO CLINICO 2
MICROPIPETA BOECO KJ595317 LABORATORIO CLINICO 2
MICROPIPETA BOECO k595388 LABORATORIO CLINICO 2
MICROPIPETA BOECO 10-100 UL HL453613 Lc?&?ggmmo 2
NEVERA IMBERA NEV-VR20 A60180280004 t.:&?ggmﬂlo 2
NEVERA IMBERA NEV-VR21 A60170980094 tﬁﬁ:gmmo 2
TERMOHIGROMETRO EXTECH INSTRUME| 445815 TED031029 LABORATORIO CLINIC _125'5'9 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOHIGROMETRO KEX GERMANY  |SH-108 CA122793 LABORATORIO CLINICd 21429 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOMETRO TAYLOR 1452 P2307 LABORATORIO CLINICG E = 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOMETRO EXTECH INSTRUME|401014 TE0031056 LABORATORIO CLINICG 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOMETRO EXTECH INSTRUME|401014 TE0031057 LABORATORIO CLINICG 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOMETRO INFRAROJO |TERMOSCAN NO REGISTRA T103984 LABORATORIQ CLINICG 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOMETRO INFRAROJO |TERMOSCAN NO REGISTRA 7103985 LABORATORIO CLINICG 7 1 ACREDITADO POR ONAC
BALANZA HEALTH O METER |ADULTO 4020101981 MADRE CANGURO  [02574 1 ACREDITADO POR ONAC
OXIMETRO DE PULSO MINDRAY PM-50 AY-21134612 MADRE CANGURO  |02557 2
PESA BEBE HEALTH O METER |553KI 5530023654 MADRE CANGURO  [21716 2
REGULADOR DE OXIGENO  [LINDE 11223C269 MADRE CANGURO  [01063 2
TERMOHIGROMETRO 2547 N°2286 MADRE CANGURO it 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOMETRO BRIXCO TEOD31963 MADRE CANGURO 1 ACREDITADO POR ONAC
BALANZA DIGITAL KENWELL EK 4150 €12020118569 MEDICINA INTERNA  |05484 1 CREGILRGG POR DRAE
DESFIBRILADOR BIFASICO  [NIHON KOHDEN  [TEC 7731K 00946 MEDICINA INTERNA  [08215 2
ELECTROCARDIGGRAFO INTENIHON KOHDEN  [9022K 0263 MEDICINA INTERNA {05221 2
FLUJOMETRO TIMETER 15LPM FLOD31104 MEDICINA INTERNA
FLUJOMETRO VICTOR 15LPM FLOO31106 MEDICINA INTERNA
FLUJIOMETRO TIMETER 15LPM MIFLO01 MEDICINA INTERNA
FLUJIOMETRO TIMETER 15LPM MIFLOO3 MEDICINA INTERNA




FLUJOMETRO TIMETER 15LPM MIFLOO4 MEDICINA INTERNA
FLUJOMETRO TIMETER 15LPM MIFLOOS MEDICINA INTERNA
FLUIOMETRO VICTOR 15LPM MIFLOOE MEDICINA INTERNA
FLUJOMETRO TIMETER 15LPMm MIFLOO7 MEDICINA INTERNA
FLUJOMETRO TIMETER 15LPM MIFLOO8 MEDICINA INTERNA
FLUJOMETRO TIMETER 15LPM MIFLOO9 MEDICINA INTERNA
FLUJOMETRO VICTOR 15LPM MIFLO10 MEDICINA INTERNA
FLUIOMETRO VICTOR 15LPM MIFLO11 MEDICINA INTERNA
FLUJOMETRO TIMETER 15LPM MIFLO12 MEDICINA INTERNA
FLUJOMETRO TIMETER 15LPM MIFLO13 MEDICINA INTERNA
FLUJOMETRO VICTOR 15LPM MIFLO14 MEDICINA INTERNA
FLUJOMETRO VICTOR 15LPM MIFLO15 MEDICINA INTERNA
FLUIOMETRO TIMETER 15LPM MIFLO16 MEDICINA INTERNA
FLUJOMETRO TIMETER 15LPM MIFLO17 MEDICINA INTERNA
FLUJOMETRO TIMETER 15LPM MIFLO18 MEDICINA INTERNA
FLUIOMETRO TIMETER 15LPM MIFLO19 MEDICINA INTERNA
FLUIOMETRO CHEMETRON 15LPM MIFLO20 MEDICINA INTERNA
FLUJOMETRO TIMETER 15LPM MIFLO21 MEDICINA INTERNA




FLUJIOMETRO VICTOR 15LPM MIFLO22 MEDICINA INTERNA
FLUJOMETRO TIMETER 15LPM MIFLO23 MEDICINA INTERNA
FLUJOMETRO GENTEC FM1978-15LCH 61G-17050281-114 MEDICINA INTERNA
FLUJOMETRO GENTEC FM197B-15LCH 61G-17050281-118 MEDICINA INTERNA
SUCCIONADOR THOMAS 1630 51300008825 MEDICINA INTERNA 2
SUCCIONADOR THOMAS 1630 51300008828 MEDICINA INTERNA 2
SUCCIONADOR THOMAS 1630 51300008829 MEDICINA INTERNA 2
SUCCIONADOR THOMAS 1630 51300008830 MEDICINA INTERNA 2
SUCCIONADOR THOMAS 1130-067 59400000263 MEDICINA INTERNA 2
SUCCIONADOR THOMAS 1130 GLB 70400001504 MEDICINA INTERNA 2
SUCCIONADOR THOMAS 1130-067E 0998-00002029 MEDICINA INTERNA 2
SUCCIONADOR THOMAS 1130-D67E 894-00001113 MEDICINA INTERNA 2
TENSIOMETRO W.A. BAUM.CO PORTATIL PISO 5063504 MEDICINA INTERNA {05445 1
ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRO W.A. BAUM.CO PORTATIL PISO 11056058 MEDICINA INTERNA  [05478 1
ACREDITADO POR ONAC
TERMO-HIGROMETRO EXTECH INSTRUME|401014 TE0031064 MEDICINA INTERNA 1
ACREDITADO POR ONAC
TERMO-HIGROMETRO DIGIT|KEX RT-812 3316 MEDICINA INTERNA 1
ACREDITADO POR ONAC
BALANZA DIGITAL HEALTH O METER |553KL 5530002000 NEONATOS 06741 1 ACREDITADO POR ONAC
BALANZA DIGITAL HEALTH O METER |553KL 5530002119 NEONATOS = 1 ACREDITADO POR ONAC
BLENDER CAREFUSION 10040 BCF10065 NEONATOS e 2
BLENDER CAREFUSION 10040 BEF02834 NEONATOS = 2
BLENDER CAREFUSION 10040 BEF02835 NEONATOS L 2
BLENDER CAREFUSION 10040 BEF02836 NEONATOS 2
BLENDER CON FLUJOMETRO| CAREFUSION 10040 BCFO5856 NEONATOS = z
DI CAIRED ~ARN E1HIENAETENIFARET] ISION 1ANAN RFENSARA REANATNC ARE2T 7




BLENDER CON FLUJOMETRO|CAREFUSION 10040 BCFO1658 NEONATOS

BLENDER CON FLUJOMETRO|CAREFUSION 10040 BCFO5857 NEONATOS 18750===
BLENDER CON FLUJOMETRO|CAREFUSION 10040 BCFO5858 NEONATOS 13758 =
CUNA DE CALOR RADIANTE |MEDIX SM-401 4921-12 NECONATOS

FLUIOMETRO CHEMETRON 15LPM 1176/UCIFLO02 NEONATOS

FLUJOMETRO TIMETER 3LPM 205 - 2001 NEONATOS

FLUJOMETRO TIMETER 15 LPM 606-2002 /30112 NEONATOS

FLUJOMETRO OHMEDA 15LPM A12348 - 3453 NEONATOS

FLUJOMETRO OHMEDA 15LPM AL 2357 NEONATOS

FLUJOMETRO AMVEX 3.5LPM FMAQ24941FH NEONATOS

FLUJOMETRO AMVEX 3.51PM FMAD24344FH NEONATOS

FLUJIOMETRO AMVEX 3.5LPM FMAQ024946FH NEONATOS

FLUJOMETRO AMVEX 151PM FMAO 24942FH - 3452 |NEONATOS

FLUJOMETRO AMVEX 34-01 FMAOD 24347FH - COD 3¢ NEONATOS

FLUJOMETRO AMVEX 3.5LPM FMAQ24943FH NEONATOS

FLUJOMETRO THE TIMETER GROU1 LPM NOO1 NEONATOS

FLUIOMETRO THE TIMETER GROU1LPM NOO2 NEONATOS

FLUJOMETRO TIMETER 1LPM NOO3 NEONATOS

FLUIOMETRO THE TIMETER GROY 1LPM NOO4 NEONATOS

FLUJOMETRO THE TIMETER GROU1LPM NOO5 NEONATOS




FLUJIOMETRO THE TIMETER GROY3LPM NODS NEONATOS 2
FLUIOMETRO TIMETER 1LPM NoO7 NEONATOS 2
FLUJOMETRO TIMETER 15 LPM UNBFLOD1 NEONATOS 2
INCUBADORA ATOM V80 6073999 NEONATOS 2
INCUBADORA DE CALOR RALGIGANTE BA/UTI 03397 BTI NEONATOS 2
|NCUBADORA DE CALOR RA[ DRAGER BABYTHERM 8000 |ARKG-0075 NEONATOS 06689 2
INCUBADORA NEONATAL |ATOM V-80 6077613 NEONATOS 06900 2
INCUBADORA NEONATAL  |ATOM V80 6077615 NEONATOS 06799 2
INCUBADORA NEONATAL  |ATOM V-80 6077616 NEONATOS 2 2
INCUBADORA NEQNATAL |ATOM v 80 6077617 NEONATOS 2
INCUBADORA NEONATAL  |ATOM vao 6077618 NEONATOS 06653 2
INCUBADORA NEONATAL |ATOM INCU 2320152 NEONATOS 2
INCUBADORA NEONATAL |ATOM INCU 2320153 NEONATOS 06683 2
INCUBADORA NEONATAL |ATOM INCU 2320154 NEONATOS 18756 2
INCUBADORA NEONATAL  |ATOM INCU 2330124 NEONATOS 06694 2
INCUBADORA NEONATAL  |FANEM 2286 co13s NEONATOS » 2
INCUBADORA NEONATAL  [FANEM 2286 co139 NEONATOS 2
INCUBADORA NEONATAL  |FANEM 2286 €0 140 NEONATOS 2
INCUBADORA NEONATAL  |FANEM 2286 co141 NEONATOS 5 2
INCUBADORA NEONATAL  [FANEM 2286 c0 142 NEGNATOS 2
INCUBADORA NEONATAL  |FANEM 2286 co 143 NEONATOS 2
INCUBADORA NEONATAL  |ATOM INCU 2350443 NEONATOS 18683 2
INCUBADORA NEONATAL  |ATOM v-80 6077614 NEONATOS 08302 2
INCUBADORA NEONATAL  |ATOM INCU 220184 NEONATOS 06682 2
JERINGA DE INFUSION ATOM 1235N 1484882 NEONATOS 06554 2
LAMPARA DE CALOR RADIANGIGANTE BA/UTI 02348 BTI NEONATOS 06544 2
LAMPARA DE CALOR RADIANMEDIX SM 401 4921-12 NEONATOS 06650 2
LAMPARA DE CALOR RADIANMEDIX SM 401 4923-12 NEONATOS 06690 2
LAMPARA DE CALOR RADIANDRAGER NOREGISTRA  |zP33i11 NEONATOS 2
LAMPARA DE FOTOTERAPIA |MEDIX MEDILED 2008-12 NEONATOS 13000 2
| AMPARA DE FOTOTERAPIA [MEDIX MEDILED 2010-12 NEONATOS 13001 2
LAMPARA DE FOTOTERAPIA |MEDIX MEDILED 202712 NEONATOS 06779 2
LAMPARA DE FOTOTERAPIA | MEDIX MEDILED 2028-12 NEONATOS 2
LAMPARA DE FOTOTERAPIA | MEDIX MEDILED 2030-12 NEONATOS 06520 2
LAMPARA DE FOTOTERAPIA [MEDIX MEDILED 2031-12 NEONATOS 06527 2
LAMPARA DE FOTQTERAPIA |MEDIX MEDILED 2032-12 NEONATOS 06814 2
LAMPARA DE FOTOTERAPIA |MEDIX MEDILED 2034-12 NEONATOS 06530 2
LAMPARA DE FOTOTERAPIA [MEDIX MEDILED 2035-12 NEONATOS 06562 2
LAMPARA DE FOTOTERAPIA |ATOM PIT - 120TL 6100528 NEONATOS 06500 2
LAMPARA DE FOTOTERAPIA [ATOM PIT-120TL 6100529 NEONATOS 06498 2
LAMPARA DE FOTOTERAPIA |ATOM PIT - 120TL 5100530 NEONATOS 2
LAMPARA DE FOTOTERAPIA [FANEM BILITRON GAE43920 NEONATOS 18804 2
MONITOR DE SIGNOS VITALLUTECH DATALIS750P  |K6130116003 NEGNATOS 06760 2
MONITOR DE SIGNOS VITALHLUTECH DATALYS 750 K6130116035 NEONATOS 2
MONITOR DE SIGNOS VITAL{MINDRAY UMEC 10 KN73006392 NEONATOS 2
MONITOR DE SIGNOS VITAL{ MINDRAY UMEC 10 KN73006772 NEONATOS 2
MONITOR DE SIGNOS VITAL MINDRAY UMEC 10 KN73006777 NEONATOS 2
MONITOR DE SIGNOS VITAL{ MINDRAY UMEC 10 KN73006782 NEONATOS 2
MONITOR DE SIGNOS VITALHMINDRAY UMEC 10 KN73006789 NEONATOS 2
MONITOR DE SIGNOS VITAL{MINDRAY MEC 1200 83103545 NEONATOS 306770 2
MONITOR DE SIGNOS VITALMINDRAY MEC 1200 83103565 NEONATOS 06769 2
MONITOR DE SIGNOS VITALHMINDRAY MEC 1200 83103573 NEONATOS 06817 2
MONITOR DE SIGNOS VITALf MINDRAY MEC 1200 83103579 NEONATOS 06565 2
MONITOR DE SIGNOS VITAL{MINDRAY MEC 1200 83103595 NEONATOS |os771 2
MONITOR DE SIGNOS VITAL{ MINDRAY MEC 1200 cC731737 NEONATOS Jos723 2




MONITCR DE SIGNOS VITALHMINDRAY MEC 1200 CC731742 NEONATOS 2

MOCNITOR DE SIGNOS VITALY MINDRAY MEC 1200 CC731763 NEONATOS 2

MONITOR DE SIGNOS VITALEMINDRAY MEC 1200 CC82103247 NEONATOS 2

MONITOR DE SIGNOS VITALEPHILIPS VME UsS12568542 NEONATOS 2

MONITOR DE SIGNOS VITALEPHILIPS VMe US12568943 NEONATOS 2

MONITOR DE SIGNOS VITALHPHILIPS VM6 US12568944 NEONATOS 2

MONITOR DE SIGNOS VITALHPHILIPS VM6 US12568945 NEONATOS |06816 2

MONITCR DE SIGNOS VITALHPHILIPS VMe US12568946 NEONATOS 057?2 = 2

MONITOR DE SIGNOS VITALEPHILIPS VMe US12568947 NEONATOS 06778 2

MONITOR DE SIGNOS VITALHPHILIPS VM6 US12568948 NEONATOS 06818 2

MONITOR DE SIGNOS VITALH PHILIPS VM6 US12568949 NEONATOS 06815 2

NEO PUFF FISHER Y PAYKEL |NO REGISTRA 70719002032 NEONATOS 18748 2

OXIMETRO DE PULSO MASIMO RAD 5 78537 NEONATOS 2

OXIMETRO DE PULSO MASIMO RADS 78544 NEONATOS 20029 2

OXIMETRO DE PULSO MINDRAY PM-60 CR-72178415 NEONATOS 2

REANIMADOR NEONATAL |FISHER & PAYKERL |RD 30045U 150303000561 NEONATOS 2

REGULADOR DE O2 LINDE 15LPM 12222C255 NEONATOS 2

REGULADOR DE VACIO CHEMETRON 300mmHg COD RE003547 NEONATOS |05739 1 ACREDITADO
REGULADOR DE VACIO PAHSCO 0-200 mmHg RE 0031818 NEONATOS 21033 1 ACREDITADO
REGULADOR DE VACIO PAHSCO 0-200 mmHg RE 0031818 NEONATOS 21049 1 ACREDITADO
REGULADOR DE VACIO PAHSCO 0-200 mmHEg RE 0031820 NEONATOS 21050 ) ACREDITADO
REGULADOR DE VACIO PAHSCO 0-200 mmHg RE 0031821 NEONATOS 21036 1 ACREDITADO
REGULADOR DE VACIO PAHSCO 0-200 mmHg RE0031822 NEONATOS 21037 1 ACREDITADO
REGULADOR DE VACIO PAHSCO 0-200 mmHg RE 0031823 NEONATOS 21048 1 ACREDITADO
REGULADOR DE VACIO PAHSCO 0-200 mmHg RE 0031824 NEONATOS 1 ACREDITADO
REGULADOR DE VACIO PAHSCO 0-200 mmHg RE 0031825 NEONATOS 21043 1 ACREDITADO
REGULADOR DE VACIO PAHSCO 0-200 mmHg RE 0031826 NEONATQS 21047 4 ACREDITADO
REGULADOR DE VACIO PAHSCO 0-200 mmHg RE 0031827 NEONATOS 21034 i ACREDITADO
REGULADOR DE VACIO PAHSCO 0-200 mmHg RE 0031828 NEONATOS 21046 1 ACREDITADO
REGULADOR DE VACIO PAHSCO 0-200 mmHg RE 0031829 NEONATOS 21044 b i ACREDITADO
REGULADOR DE VACIO PAHSCO 0-200 mmHg RE 0031830 NEONATOS 21042 1 ACREDITADO
REGULADOR DE VACIO PAHSCO 0-200 mmHg RE 0031831 NEONATOS 21039 1 ACREDITADO
REGULADOR DE VACIO PAHSCO 0-200 mmHg RE 0031832 NEONATOS 21051 a ACREDITADO
REGULADOR DE VACIO PAHSCO 0-200 mmHg RE 0031833 NEONATOS 21038 1 ACREDITADO
REGULADOR DE VACIO PAHSCO 0-200 mmHg RE 0031834 NEONATOS 21032 1 ACREDITADO
REGULADOR DE VACIO PAHSCO 0-200 mmHg RE 0031835 NEONATOS 21045 1 ACREDITADO
REGULADOR DE VACIO PAHSCO 0-200 mmHg RE 0031838 NEONATOS 21040 1 ACREDITADO
REGULADOR DE VACIO PAHSCO 0-200 mmHg RE 0031837 NEONATOS 1 ACREDITADO
SUCCIONADOR THOMAS 1130-067 9940001364 NEONATOS 18832 2

TERMOHIGROMETRO KEX RT-182 COD 3228 NEONATOS 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOHIGROMETRO KEX GERMANY SH-109 CA122792 NEONATOS 21428 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMO-HIGROMETRO SIN MARCA HTC-2 140816386 NEONATOS 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMO-HIGROMETRO DIGIT{EXTECH INSTRUME(| 445815 TE0D31049 NEONATOS 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOMETRO EXTECH INSTRUME|401014 TE0031052 NEONATOS 1 ACREDITADO POR ONAC
VENTILADCOR SLE4000 GENERICO 42824 NEONATOS 2

VENTILADOR SLE SLE 4000 42858 NEONATOS 2

VENTILADOR ACUTRONIC FABIAN + NCPAP  |AN11DB-0233 NEONATOS 2

VENTILADOR NEONATAL SLE 4000N 42386 NEONATOS 2

VENTILADOR NEONATAL SLE S000N 55666 NEONATOS 2

VENTILADOR NEONATAL ACUTRONIC FABIAN 20-00343-5 NEONATOS 2

VENTILADOR NEONATAL ACUTROCNIC FABIAN AN11AD-0861 : NEDNATO§ 2

BASCULA MECANICA DETECTO 500KG 3373 NUTRICION 13757 3 ACREDITADO POR ONAC
BASCULA MECANICA SOEHNLE DE PSIO 3372 - AF 9827 NUTRICION - 1 ACREDITADO POR ONAC
BASCULA MECANICA HEALTH O METER |PEDESTAL 43361 ONCOLOGIA 1 ACREDITADO POR ONAC
BASCULAS MECANICA DETECTO RGTA 200 1731410030204 ONCOLOGIA 16569 1 ACREDITADO POR ONAC
BASCULAS MECANICA DETECTO RGTA 204 1731410090098 ONCOLOGIA 16570 1 ACREDITADO POR ONAC
BASCULAS MECANICA DETECTO RGTA 215 1731410090275 ONCOLOGIA 16585 1 ACREDITADO POR ONAC
DESFIBRILADOR MINDRAY BENEHEARTH D3 |EL55020335 ONCOLOGIA 2

OLLA ESTERILIZADORA ALL AMERICAN 25% 9493 ONCOLOGIA 14577 2

REGULADOR DE OXIGENO |AIR PRODUCTS NO REGISTRA 3102 ONCOLOGIA 05826 2

REGULADOR DE OXIGENO |LINDE 12003C087 ONCOLOGIA = 2




SUCCIONADOR GOMCO 280 H1-7446 ONCOLOGIA 05304 = 2
TENSIOMETRO WELCH ALLYN 0SZ5 201049792 ONCOLOGIA 05757 1 ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRO WELCH ALLYN 0sZ4 201126023 ONCOLOGIA 14571 1 ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRO WELCH ALLYN 0sZ5 201049796 ONCOLOGIA 14540 1 ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRO WELCH ALLYN 0sz5 201049800 ONCOLOGIA 05773 1 ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRO WELCH ALLYN 0sza 201126113 ONCOLOGIA 05911 1 ACREDITADO POR ONAC
BASCULA MECANICA DETECTO NO REGISTRA COD 958 ORTOPEDIA 14912 x, 2 1 ACREDITADO POR ONAC
DESFIBRILADOR NIHON KOHDEN  |TEC-5521E 01802 ORTOPEDIA 04600 2
ELECTROCARDIOGRAFO WELCH ALLYN CP50AP 109200972013 ORTOPEDIA 2
Flujometro Chemetran 15Lpm COD 1175 Ortopedia 2
FLUJOMETRO AMVEX 15LPM FMAOO05909CK Ortopedia 2
FLUIOMETRO AMVEX 15LPM FMAQ05917CK Ortopedia 2
FLUJOMETRO AMVEX 15LPM FMAOOD6505CK Ortopedia 2
FLUIOMETRO CHEMETRON 15LPM ORFLOO1 Ortopedia 2
FLUJOMETRO CHEMETRON 15LPM ORFLO02 Ortopedia 2
FLUIOMETRO CHEMETRON 15LPM ORFLOO3 Ortopedia 2
FLUJOMETRO CHEMETRON 15LPM ORFLOD4 Ortopedia 2
FLUJIOMETRO CHEMETRON 15LPM ORFLOO7 Ortopedia 2
FLUIOMETRO CHEMETRON 15 LPM ORFLOOS Ortopedia 2
FLUIOMETRO CHEMETRON 15LPM ORFLO10 Ortopedia 2
FLUJOMETRO GENTEC FM197B-15LCH 61G-17050281-170 Ortopedia 2
FLUJIOMETRO GENTEC FM197B-15LCH 61G-17050281-139 Ortopedia 2
MONITOR DE SIGNOS VITAL§MINDRAY BENEVIW T8 CF-79100357 ORTOPEDIA 04511 2
REGULADOR DE OXIGENO CqVICTOR MEDICAL [VMG—151LN Fi10182 ORTOPEDIA 2
REGULADOR DE OXIGENO CqVICTOR MEDICAL |15LPM LN14058 / COD 3430 |ORTOPEDIA 2
REGULADOR DE OXIGENO CQAIR IMETAN R-915 44406 ORTOPEDIA 2
SUCCIONADOR THOMAS 1630 4130008389 ORTOPEDIA 04533 2
SUCCIONADOR THOMAS 1130 GLB 70400001520 ORTOPEDIA 4594 2
SUCCIONADOR THOMAS 1130-067E 99800002150 ORTOPEDIA 045§5 2
TENSIOMETRO WELCH ALLYN DE CARRO 121017143725 ORTOPEDIA 54535 1 ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRO WELCH ALLYN DURASHOCK 40830131191 ORTOPEDIA == _ - 1 ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETROQ WELCH ALLYN DE CARRO 121018063135 ORTOPEDIA 1 ACREDITADO POR ONAC
TeDRAALIADARACTOA vew BTioa FARsasa ABTARERIA a e e T




TERMOHIGROMETRO ANVI ANALOGO IME-EQ-28 ORTOPEDIA 04544 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOHIGROMETRO EXTECH INSTRUME| 445815 TE00331015 ORTOPEDIA == 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOHIGROMETRO ALL FRANCE TH -517 ORTOPEDIA 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOHIGROMETRO ANALOGO ESFERA COD 4610 Ortopedia | ACREDITADO POR ONAC
TERMOHIGROMETRO ANALOGO ESFERA COD 4544 Ortopedia 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOMETRO EXTECH INSTRUME| 401014 TEDD31066 ORTOPEDIA = 1 ACREDITADO POR ONAC
UNIDAD DE CALENAMIENO HWARM TOUCH COWARMTOUCH WTHSP16110865 ORTOPEDIA 021266 2

BALANZA MECANICA AVERY MOLASPORT 10 [1108 CIC PATOLOGIA 14035 1 ACREDITADO POR ONAC
BALANZA MECANICA ISHIDA NO REGISTRA 16236 PATOLOGIA 14056 = 1 ACREDITADO POR ONAC
BANO MARIA SAKURA PS-M K165181 PATOLOGIA 14052 2

CENTRIFUGA SEROFUGA  |CLAY ADAMS SEROFUGE 2002 (4340002 PATOLOGIA 14065 2

CITOCENTRIFUGA SHANDON CITOSPIN 3 MAS5672-09V PATOLOGIA 2 2

HORNO DE PARAFINA SAKURA PK-1 45073010 PATOLOGIA 2

HORNO PARAFINA SAKURA PM-401 4605135 PATOLOGIA 2

TERMOHIGROMETRO GENERICO ANALOGO PATTEROOL PATOLOGIA 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOHIGROMETRO KEX GERMANY SH-109 CA122790 PATOLOGIA 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOHIGROMETRO KEX GERMANY SH-108 CA122794 PATOLOGIA 1 ACREDITADO POR ONAC
BALANZA MECANICA AVERY BKG/10G 574-0718 Patologia 1 ACREDITADO POR ONAC
BALANZA DIGITAL HEALTH O METER |553KL 5530007859 QUIROFANO 02723 1 ACREDITADO POR ONAC
BISTURI ARMONICO ULTRAS{ETHICON ENDO-SU|GEN11 1111316732 QUIROFANO 19432 = E 2

CALENTADOR DE FLUIDOS |3M RANGER 245 54845 QUIROFANO 02842 2

CALENTADOR DE FLUIDOS |3M RANGER 245 54850 QUIROFANO 2

CALENTADOR DE FLUIDOS |3M RANGER 245 54892 QUIROFANC 2

CALENTADOR DE FLUIDOS [3M RANGER 245 55282 QUIROFANQ D2666 = 2

CALENTADOR DE FLUIDOS |3M RANGER 245 55288 QUIROFANQO 92700' E = 2

CALENTADOR DE FLUIDOS |3M RANGER 245 55456 QUIROFANO - 2

CALENTADOR DE FLUIDOS |3M RANGER 245 55469 QUIROFANO z 2

CALENTADOR DE FLUIDOS |3M RANGER 245 55848 QUIROFANO 2

CALENTADOR DE SANGRE  |ELLTEC AM-25-58B 7250039 QUIROFANO 02938 2

CALENTADOR DE SANGRE  |ELLTEC AM-25-5B 11260001 QUIROFANO 02937 2

CALENTADOR DE SANGRE  |ELLTEC AM-25-5B 11260007 QUIROFANO 2

CALENTADOR DE SANGRE  |ANIMEC AM-25-5B 11260009 QUIROFANO 029_35 2

CALENTADOR DE SANGRE  |ELLTEC AM-25-5B 11260011 QUIROFANO 2

CALENTADOR DE SANGRE  |ANIMEC AM-25-5B 11260003 QUIROFANO 03101 2

CAPNOGRAFO DRAGER SCIO FOUR ASBM0O125 QUIRCFANO 2

CAPNOGRAFO DRAGER SCIO FOUR ASCB0040 QUIROFANO b 2

CAPNOGRAFO DRAGER SCIO FOUR ASCB0O41 QUIROFAND : = 2

CAPNOGRAFO DRAGER SCIO FOUR ASCBO042 QUIROFANO 2

CAPNOGRAFO DRAGER SCIC FOUR ASCBO128 QUIROFANO 2

CAPNOGRAFO VARTECH MEDICACAPNOCHEX BCl |704796038 QUIROFANO 2

COAGULACION BIPOLAR AESCULAP PB184A GN6O 4058 QUIROFANO 2

DESFIBRILADOR NIHON KOHDEN  |TEC 7731K 934 QUIROFANO 03052 2

DESFIBRILADCR BIFASICO  |NIHON KQHDEN  |TEC-5521FE 1801 QUIROFANO 03052 2

ECOGRAFC EZONO 3000 9100100713 QUIROFAND 2

ELECTROBISTURI COVIDIEN VALLEY L{FORCE TRIAD T3G36325EX QUIROFANO 02651 2

ELECTROBISTURI VALLEY LAB FORCE TRIAD TOK18392E QUIROFANO 02806 2

ELECTROBISTURI COVIDIEN FORCE FX SC 53110353AX QUIROFANO 02727 2

ELECTROBISTUR! COVIDIEN FORCE FX SC S54E13008AX QUIROFAND 02827 2 POR DEFINIR
ELECTROBISTURI COVIDIEN FORCE FX 5C S3E08882AX QUIROFANO 02812 2

ELECTROBISTURI COVIDIEN FORCE FX SC S3E08890AX QUIROFANO 02656 2

ELECTROBISTURI COVIDIEN VALLEY L{FORCE TRIAD T3G36316EX QUIROFANO 2847 2

ELECTROCARDIOGRAFQ NIHON KOHDEN ECG 1150 4203 QUIROFANO 03082 2

ESTIMULACION DE NERVIO HSTIMUPLEX HNS2 4892098 140560 QUIROFANO 02921 2

FLUIOMETRO OHMEDA 15LPM A12340 - 3314 QUIROFANO 2

FLUJOMETRO TIMETER 15 LPM COD 3302 -1158 QUIROFANO 2

FLUIOMETRO TIMETER 15 LPM COD 3303 - 1160 QUIROFANO 2

FLUJIOMETRO VICTOR MEDICAL [15LPM COD 3315 QUIROFANO 2

FLUIOMETRO AMVEX 15LPM FMAOQD7782K] - 3310 QUIROFANO 2

FLUIOMETRO AMVEX 15 LPM FMAOO7760K] - 3308 QUIROFANOD 2

FLUIOMETRO AMVEX 15 LPM FMAOO7767K) - 3311 QUIROFANO 2

FLUIOMETRO AMVEX 15 LPM FMAQO07784K) - 3301 |QUIROFANO 2

FLUJIOMETRO AMVEX 151PM FMAOQO7789K] - 3304 |QUIROFANO 2

FLUJOMETRO AMVEX 15LPM FMAQO7843K) -3305 |QUIROFANO 2

FLUIOMETRO AMVEX 15LPM FMAOO7850K] - 3303 QUIROFANO 2




FLUJOMETRO AMVEX 15 LPM FMAQO7889K] - 3306 QUIROFANO 2
FLUIOMETRO AMVEX 15LPM FMAOD7899K) - 3307 |QUIROFANO 2
FLUIOMETRO AMVEX 15 LPM FMAOO7901KJ QUIROFANO 2
FLUJOMETRO VICTOR MEDICAL (15 LPM COD 1153 QUIROFANG 2
FLUJOMETRO TIMETER 15 Lpm coD 1160 QUIROFANO 2
INCUBADORA DE CALOR RAL DRAGER BABYTHERM 8004 |ARWN-0010 QUIROFANO 02708 2
INCUBADORA DE TRANSPCR|ATOM V-707 2220058 QUIROFANO 06905 2
INFUSOR RIESTER METPAK 71170836 QUIROFANO 2
INFUSOR A PRESION RIESTER METPAK 120936629 QUIRCFANG 2
MANOMETRO WELCHALLYN  |SHOCK RESISTANT |80829071552 QUIROFANO 1 W
MAQUINA DE ANESTESIA OHMEDA EXCEL 210 AMAX - 00527 QUIROFANO 2
MAQUINA DE ANESTESIA | GENRAL ELECTRIC |AVANCE CS2 APKT00269 QUIRCFANO 02876 2
MAQUINA DE ANESTESIA | DRAGER FABIUS CE ARUN-0028 QUIROFANG 2
MAQUINA DE ANESTESIA  |DRAGER FABIUS CE ARUN-0029 QUIROFAND 2
MAQUINA DE ANESTESIA ~ [DRAGER FABIUS GS ARUN-0030 QUIROFANO 2
[MAQUINA DE ANESTESIA  [DRAGER FABIUS GS ARWE-0039 QUIROFANO 2
MAQUINA DE ANESTESIA | DRAGER PRIMUS ASALD022 QUIROFANO 02652 2
MAQUINADE ANESTESIA | DRAGER FABIUS GSPREMIL|ASBM-0358 QUIRGFANO 2
MAQUINA DE ANESTESIA  |DRAGER FABIUS GSPREMIUASBM-0360 QUIRCFANC _ 2
MARCAPASOS EXTERNO OSYPKA PACE 203H 1413119 QUIROFANO 02685 2
MONITOR ANALIZADOR DE dDRAGER VAMOS ARXA -0100 QUIRDFANO 2
MONITOR DE GASES ANESTHCRITICARE 8500GS 404016032 QUIROFANO 02882 2
MONITOR DE GASES ANESTHDRAGER VAMOS ARXA - 0099 QUIROFAND 2
MONITOR DE SIGNOS VITAL CRITICARE POET PLUS 8100 |106125959 QUIROFANG 19395 2
MONITOR DE SIGNOS VITAL] DRAGER VISTA 5515796765 QUIROFANO. 2
MONITOR DE SIGNOS VITAL{ DRAGER VISTA 5515801279 QUIROFANO 2
MONITOR DE SIGNOS VITALf DRAGER VISTA 5515803678 QUIRGFANG 2
MONITOR DE SIGNOS VITALH DRAGER VISTA XL 6002734073 QUIRCFAND 2
MONITOR DE SIGNOS VITALH DRAGER VISTA XL 6003100684 QUIRCFANG 2
MONITOR DE SIGNOS VITALHDRAGER VISTAXL 6003417075 QUIROFANO 2
MONITOR DE SIGNOS VITALADRAGER VISTA XL 6003420472 QUIRCFANO = 2
MONITOR DE SIGNOS VITALFDRAGER VISTA XL 6003521078 QUIRCFANG 2
MONITOR DE SIGNOS VITALE DRAGER INFINITY VISTAXL |6003535865 QUIROFAND 2
MONITOR DE SIGNOS VITALEPHILIPS VIRIDIA VZ4E 4335A29921 QUIROFANO D3ﬁ74 2
MONITOR DE SIGNOS VITALEPHILIPS M1204R 4335A29522 QUIROFANO 03074 2
MONITOR DE SIGNOS VITALY LUTECH DATALIS 750 H7120510001 QUIRGFANO 2
MONITOR DE SIGNOS VITALHLUTECH DATALYS750  |H7120510010 QUIROFAND 2
MONITOR DE SIGNOS VITALHLUTECH DATALYS 750 17120510013 QUIRCFANO 2
MONITOR DE SIGNOS VITALJLUTECH DATALYS 750 H7120510014 QUIROFANO - 2
MONITOR DE SIGNOS VITALH LUTECH DATALYS 750 H7120510016 QUIROFAND 2
MONITOR DE SIGNGS VITALHLUTECH DATALIS 750 H7120510019 QUIRGFANO 2
MONITOR DE SIGNOS VITAL{NIHON KOHDEN ~ [BSM-4111) 64 QUIROFANO 03077 2
MONITOR DE SIGNOS VITAL{NIHON KOHDEN ~ |BSM-3562 850 QUIROFANO 02703 2
MONITOR DE SIGNOS VITALHG.E HEALTHCARE |CARESCAPE B650 |SEW13380167HA QUIROFANO 19441 2
MONITOR DE SIGNOS VITALHNIHON KOHDEN  |PVM-2701 4365 QUIROFANO 02707 2
MONITOR DE SIGNOS VITALHMINDRAY PMS000 WECH 507210 QUIROFANO 03075 2
MONITOR DE SIGNOS VITALEMINDRAY PMS000 W6CH505910 QUIROFANO 02840 2
MONITOR DE SIGNOS VITALHMINDRAY PMS000 W79101279 QUIROFANO &2910 2
MONITOR DE SIGNOS VITALJAGILENT Al US10002393 QUIROFANO 03078 2
:i?:;‘;zsz oE M8 438526 QUIROFANO = 2
REGULADGR DE NITROGENC|LINDE 23615A511 15364 QUIROFANO ( 2
REGULADOR DE 02 VICTOR LH55586 QUIROFANO 2
REGULADOR DE OXIGENO |VICTOR 15 LPM FJ10152 QUIROFANO - 2
REGULADOR DE OXIGENO |BRITISH OXIGEN (4000 PS| 560-M6 QUIROFANO 2
REGULADOR DE OXIGENO CqVICTOR MEDICAL |15LPM CGA-870 QUIROFANO 2
REGULADOR DE OXIGENO CqVICTOR MEDICAL |15LPM/4000PS|  |FI10180 QUIRCFANG 2
REGULADOR DE OXIGENG CAVICTOR MEDICAL |HMG-85Y REC031338 QUIRCFAND 2
REGULADOR DE OXIGENO PRSIN MARCA 400PS! RE003984 QUIROFANG 2
REGULADOR DE VACIO ALLIED HEALTH CAR300mmHg COD RE003453 QUIROFANO 03055 1 ACREDITADO
REGULADOR DE VACIO ALLIED HEALTH CARE COD RE003460 QUIROFANO 1 ACREDITADO
REGULADOR DEVACIO  |ALLIED HEALTH CAY 300mmHg COD 5U003120 QUIROFANO 03058 1 ACREDITADO




REGULADOR DE VACIO CHEMETRON VACUTRON REO03580 QUIROFANO 1 ACREDITADO
REGULADOR DE VACIO ALLIED HEALTH CAH 300mmHg 5U003118 QUIROFANO = 1 ACREDITADO
REGULADOR DE VACIO ALLIED HEALTH CAR 300mmhHg SU0003117 QUIROFANO === 1 ACREDITADO
REGULADORDEVACIO  |AMVEX 300 mmHg VRADSALL QUIROFANO 1 ACREDITADO
REGULADOR DE VACIO AMVEX 300mmHg VRAG86011) QUIROFANO 1 ACREDITADO
REGULADOR DE VACIO AMVEX 300 mmHg VRAQ86051I QUIROFANO 1 ACREDITADO
REGULADOR DE VACIO AMVEX 300 mmHg VRAO86411) QUIROFANO 1 ACREDITADO
REGULADOR DE VACIO AMVEX 300 mmHg VRA086431) QUIROFANO =i 1 ACREDITADO
REGULADCR DE VACIO AMVEX 300 mmHKg VRAD8650L) QUIROFANQ == 1 ACREDITADO
REGULADOR DE VACIO AMVEX 300 mmHg VRAOBE531) QUIROFANO S 1 ACREDITADO
REGULADOR DE VACIO AMVEX 300 mmHg VRADB6611) QUIROFANO = 1 ACREDITADO
REGULADOR DE VACIO AMVEX 300 mmHg VRAOSEE3L QUIROFANO v E 1 ACREDITADO
REGULADOR DE VACIO AMVEX 300mmHg VRA0B6641) QUIROFANO = 1 ACREDITADO
REGULADOR DE VACIO AMVEX 300 mmHg VRAOBE651) QUIROFANO 03059 1 ACREDITADO
REGULADOR DEVACIO  |AMVEX 300 mmHg VRAD86661) QUIROFANO SO 1 ACREDITADO
REGULADOR DE VACIO :Eif?HCME VACUTRON RED032166 QUIROFANG 2

REGULADOR DE VACIO AIR IMETAN G-308 R700100580 QUIROFANQ 2

SUCCIONADOR THOMAS 1240 120800002036 QUIROFANG 02708 2

SUCCIONADOR THOMAS 1630 120800005732 QUIROFANO 02878 2

TENSIOMETRO WELCH ALLYN SHOCK RESITANT 80829161181 QUIROFANO 1 ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETROC WELCH ALLYN SHOCK RESISTANT (8082907152 QUIROFANO 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOHIGROMETRO TECNIK X-14WS 2550 QUIRCFANO 02969 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOHIGROMETRO NO REGISTRA ANALOGO 2552 QUIROFANO 02969 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOHIGROMETRO EXTECH 445815 TEDO31050 QUIROFANO X ACREDITADO POR ONAC
UNIDAD DE CALENTAMIENT{COVIDIEN NO REGISTRA AF 19740 QUIROFANO 19740 2

UNIDAD ELECTROQUIRURGIJOLYMPUS ESG400 15190W140002 QUIROFANO 21398 2

UNIDAD ELECTROQUIRURGIJOLYMPUS UES-40 7036856 QUIRCFANO 2

VENTILADOR DE TRANSPORTDRAGER CARINA ASHC-0140 QUIRCFANG 2

TERMOHIGROMETRO ANALOGO 2657 QUIROFANO/URPA 1 ACREDITADO POR ONAC
BALANZA SECA 750 2750026108951 RADIOLOGIA 06927 1 ACREDITADO POR ONAC
BALANZA SECA 750 2750026108959 RADIOLOGIA 12354 1 ACREDITADO POR ONAC
DESFIBRILADOR NEC NEC SAN 3M16 £0712060 RADIOLOGIA 06882 2

ECOCARDIOGRAFO TOSHIBA XORIO LGE0863985 RADIOLOGIA - 2

ECOGRAFO TOSHIBA NEMIO E2524069 RADIOLOGIA 3 2

EQUIPO DE RAYOS X - CONVITOSHIBA RADREXSUITE1 |W2RO8Y2396 RADIOLOGIA 2

EQUIPO DE RAYOS X PORTATAGFA DX-D100 A5411000386 RADIOLOGIA 2

EQUIPO RX PORTATIL SIEMENS POLYMOBIL il 3073 RADIOLOGIA 12381 3

RAYOS X INTENSIFICADOR D|GENERAL ELECTRIC|EVERVIEW 7500  |F2506017 RADIOLOGIA S 2 POR DEFINIR

RX CONVENCIONAL TOSHIBA DC15KB EG582553 RADIOLOGIA 2 POR DEFINIR
TERMOHIGROMETRO KEX 1118 RADIOLOGIA = 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOHIGROMETRO ALL FRANCE TH - 502 RADIOLOGIA 1 ACREDITADQ POR ONAC
TERMOHIGROMETRQ KEX GERMANY  |SH-109 CA122787 RADIOLOGIA 21424 1 ACREDITADO POR ONAC
TOMOGRAFO TOSHIBA AQUILLION:64 HCA08Y3401 RADIOLOGIA 2

Bascula Kenwell EB9322 AF-18430 Rehabilitacion 1 ACREDITADO POR ONAC
BASCULA DE PISO RECOVERY BELLF MAX 180K  [SIN SERIE REHABILITACION 021505 1 ACREDITADO POR ONAC
BASCULA DE PISO RECOVERY BELLF MAX 180K |SIN SERIE REHABILITACION 021506 1 ACREDITADO POR ONAC
DINAMGMETRO BOSSELINE ESTANDAR 2904431 REHABILITACION 021502 2

DINAMGMETRO BOSSELINE ESTANDAR 2904435 REHABILITACION 021503 2

ELECTROESTIMULADOR ROSCOR MEDICAR [EMS-5.0 5141220841 REHABILITACION 2

ELECTROESTIMULADOR ROSCOR MEDICAR [EMS-5.0 5141220845 REHABILITACION 2

ELECTROESTIMULADOR POR|CHATTANOOGA  [INTELECTTENS ~ |B341297 REHABILITACION 2
ELECTROESTIMULADOR/ULT|CHATTANOOGA  [INTELECT MOBILE |3725 REHABILITACION 2
ELECTROESTIMULADOR/ULT|CHATTANOOGA  |INTELECT MOBILE |4814 REHABILITACION = 2
ELECTROESTIMULADOR/ULT|CHATTANOOGA  |INTELECT ADVANCH4818 REHABILITACION 2

ESTIMULADOR ELECTRICO |DYNATRONICS DINATRON 550 PLU 557458 REHABILITACION 113243 2

FLUIOMETRO CHEMETRON 15 LPM COD 3682 REHABILITACION 2

FLUJOMETRO CHEMETRON 15LPM COD 3683 REHABILITACION 2

FLUJOMETRO CHEMETRON 15 LPM COD 3684 REHABILITACION 2

ULTRASONIDO CHATTANOOGA  |INTELECT MOBILE |14693 REHABILITACION 2

BALANZA DIGITAL HEALTH O METER [553 KL 5530007835 SALA DE PARTOS 05078 1 ACREDITADO POR ONAC
CALENTADCR DE SANGRE  |ANIMEC AM-255B 7250036 SALA DE PARTOS 19135 2

MFSFIRRIIANOR RIFASICO  INIHON KOHDEN I TECS521E 4 SALA DE PARTOS 05073 | 2




DOPPLER FETAL HUNTLEIGH FD1 + FD1PX0358874-13 SALA DE PARTOS 51?5)( 2

DOPPLER FETAL HUNTLEIGH FD1+ FD1PX0360938-13 SALA DE PARTOS 2

FLUJOMETRO OHMEDA 15LPM AL2345 SALA DE PARTOS 2

FLUJOMETRO VICTOR 15LPM SPFLOO1 SALA DE PARTOS 2

FLUJOMETRO VICTOR 15LPM SPFLOO4 SALA DE PARTOS 2

FLUJIOMETRO VICTOR 15LPM SPFLOO6 SALA DE PARTOS 2

FLUIOMETRO TIMETER 15 LPM SPFLOO7 SALA DE PARTOS 2

FLUIOMETRO TIMETER 15LPM SPFLOOS SALA DE PARTOS 2

INCUBADORA ABIERTA DRAGER BABYTHERM ARKK-D016 SALA DE PARTOS 2

MONITOR DE SIGNOS VITALENIHON KOHDEN  |PVM-2702 4363 SALA DE PARTOS 05077 2

MONITOR DESIGNOS VITALELUTECH DATALYS 750 H7_120510002 SALA DE PARTDS_ ] 2

MONITOR DE SIGNOS VITALELUTECH DATALYS750  |H7120510003 SALA DE PARTOS 2

MONITOR DE SIGNOS VITALELUTECH DATALYS 760 MKD140824013 SALA DE PARTQS 2

MONITOR DE SIGNOS VITALH LUTECH DATALYS 760 MKD140824029 SALA DEPARTOS 2

MONITOR DE SIGNOS VITALH LUTECH DATALYS 760 MKD140824064 SALA DE PARTOS 2

MONITOR DE SIGNOS VITALLUTECH DATALYS 760 MKD140824073 SALA DE PARTOS 2

MONITOR DE SIGNOS VITALHLUTECH DATALYS 760 MKD140824091 SALA DE PARTOS 2

MONITOR FETAL GENERAL ELECTRIC|COROMETRICS SAS11387751PA SALA DE PARTOS 5176 2

MONITOR FETAL COMEN STAR 500C S/N KH170914003 SALA DE PARTOS 2

REGULADOR DE VACIO ALLIED HEALTH CAH22-13-11081006 |COD 2492 SALA DE PARTOS 05i§0‘ : 1 ACREDITADO
SUCCIONADOR THOMAS 1240 40100000747 SALADEPARTOS  [05101 2

SUCCIONADOR THOMAS 1130GL 70400001515 SALA DE PARTOS 95090 2

SUCCIONADOR THOMAS 1240 100800002021 SALA DE PARTOS 05064 2

TENSIOMETRO DE PARED  [W.A.BAUM.CO  |DE PARED 11055295 SALA DE PARTOS 05121 1 ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRO DE PARED  [W.A. BAUM.CO DE PARED ‘05052662 SALA DE PARTOS 05120 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOHIGROMETRC KEX RT812 SPT001 SALA DE PARTOS 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOHIGROMETRO GENERICO ANALOGO SPT002 SALA DE PARTOS 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOMETRO EXTECH INSTRUME| 401014 TEOD31055 SALA DE PARTOS 1 ACREDITADO POR ONAC
ALCOHOLIMETRO FIT 112 16040281 SALUD OCUPACIONAL 2

BALANZA DETECTO NO REGISTRA COD 477 SALUD OCUPACIONAL|05200 = 1 ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRO WELCH ALLYN DURASHOCK 80829144443 SALUD OCUPACIONAL 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOHIGROMETRC ALL FRANCE 9100-0030 SISTOO1 SISTEMAS 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOHIGROMETRC ALL FRANCE 9100-0030 SIST002 SISTEMAS 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOHIGROMETRC ALL FRANCE 9100-0030 SISTO03 SISTEMAS 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOHIGROMETRO ALL FRANCE 9100-0030 SISTO04 SISTEMAS 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOHIGROMETRO ALL FRANCE 9100-0030 SISTODS SISTEMAS 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOHIGROMETRO ALL FRANCE 9100-0030 SISTO06 SISTEMAS 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMCHIGROMETRO ALL FRANCE 9100-0030 SISTOO7 SISTEMAS 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOHIGROMETRO ALL FRANCE 9100-0030 SISTO0S SISTEMAS 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOHIGROMETRC ALL FRANCE 9100-0030 SISTO0S SISTEMAS 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOHIGROMETRQ ALL FRANCE 9100-0030 SIST010 SISTEMAS 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOHIGROMETRC ALL FRANCE 9100-0030 SIsTO11 SISTEMAS 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOHIGROMETRO ALL FRANCE 9100-0030 SISTO12 SISTEMAS 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOHIGROMETRO ALL FRANCE 9100-0030 SISTO13 SISTEMAS 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOHIGROMETRC ALL FRANCE 9100-0030 SISTO14 SISTEMAS 1 ACREDITADO POR ONAC
OXIMETRO DE PULSO EDAN H100B 316036-M15607400036 | TERAPIA RESP. 2

OXIMETRO DE PULSO EDAN H100B 316036-M15607400040 | TERAPIA RESP. 21015 2

CALENTADOR DE SANGRE |ANIMEC NO REGISTRA 11260014 ucl T 1 2

CALENTADOR DE SANGRE |ANIMEC NO REGISTRA 11260016 ucl === 2

DESFIBRILADOR BIFASICO  |NIHON KOHDEN  |TEC-5531E 285 uci 04405 2

DESFIBRILADOR BIFASICO  |[NIHON KOHDEN  |TEC-5521E 01804 uci M_ww' 2

DOPPLER FETAL MEDIANA F10 BEG30047 uci 21722 2

ELECTROCARDIOGRAFO NIHON KOHDEN  |ECG-1150 4208 uci 16'723 2

ELECTROCARDIGGRAFO WELCH ALLYN CP-50A 109201030714 ucl 2

Flujometro CONCOA 805 2152 7281 ucl 2

GRUA PACIENTE TEKVO GTD-250 kg GTDO09 ucl 021776 2

GRUA PACIENTE TEKVO GTD-150 kg GTDO15 ucl 021771 2

FLUJOMETRO CONCOA 805 2152 8707053 ucl 2

FLUJIOMETRO CONCOA 805 2152 9707117 ucl 2

FLUJOMETRO CONCOA 8052152 9707179 uci 2




FLUJOMETRO CONCOA 805 2152 9707180 ucl 7
FLUIOMETRO CONCOA 805 2152 9707184 uc 2
FLUIOMETRO CONCOA 8052152 9707192 uci 2
FLUJOMETRO AMVEX 15 LPM FMAOO7740KI ual 2
FLUJOMETRO AMVEX 15 LPM FMAOD7753KI ucl 2
FLUIOMETRO AMVEX 15 LPM FMAQO7755K) ual 2
FLUIOMETRO AMVEX 15 LPM FMAOO7756K) ucl 2
FLUJOMETRO AMVEX 15 LPM FMAQD7757K) ucl 2
FLUJOMETRO AMVEX 15 LPM FMAO07758K) ucl 2
FLUJOMETRO AMVEX 15 LPM FMAQ07761KJ ucl 2
FLUJOMETRO AMVEX 15 LPM FMAQO7763K) uci 2
FLUIOMETRO AMVEX 15 LPM FMAOO7766K) ucl 2
FLUIOMETRO AMVEX 15 LPM FMAQD7769K) uci 2
FLUJOMETRO AMVEX 15 LPM FMAQD7788KI ucl 2
FLUIOMETRO AMVEX 15 LPM FMAQD7912K] ucl 2
FLUIOMETRO AMVEX 15LPM FMAO07934K) uci 2
FLUJOMETRO GENTEC FM197B-15LCH  [61G-17050281-084  |ucl 2
FLUJIOMETRO GENTEC FM1578-15LCH  [61G-17050281-096  |ucl 2
FLUJOMETRO GENTEC FM1978-15LCH  |61G-17050281-063  |ucl 2
FLUJOMETRO GENTEC FM197B-15.CH  |61G-17050281-065  |Uc 2
FLUIOMETRO GENTEC FM157B-15LCH  |61G-17050281-544  |uci 2
FLUJOMETRO GENTEC FM1978-15LCH  |61G-17050281-548  |uCi 2
FLUIOMETRO GENTEC FM1S78-15LCH  [61G-17050281-126  |uCi 2
FLUJOMETRO GENTEC FM1978-15LCH  |61G6-17050281-174  |uCl 2
FLUJOMETRO GENTEC FM197B-15LCH  |61G-17050281-087  |ucl 2
INFUSOR RIESTER METPAK 110920475 ucl 2
INFUSOR RIESTER METPAK 110920485 ucl 2
INFUSOR RIESTER METPAK 120936630 uc 2
INFUSOR RIESTER METPAK 120936670 uct 2
INFUSOR RIESTER METPAK 130730116 ual 2
INFUSOR RIESTER METPAK 120936632 ucl 2
INFUSOR RIESTER METPAK 120936629 ucl 2
INFUSOR RIESTER METPAK 120936658 ucl 2
INFUSOR RIESTER METPAK 120936663 ucl 2
INFUSOR RIESTER METPAK 120936665 ucl 2
INFUSOR RIESTER METPAK 120936673 uct 2
INFUSOR RIESTER METPAK 120936675 uat 2
INFUSOR RIESTER METPAK 130730111 ual 2
INFUSOR RIESTER METPAK 130730114 ual 2
INFUSOR BAXTER GENERICO UCIINFOO1 ucl 2
INFUSOR RIESTER METPAK 120936654 ucl 2
INFUSOR RIESTER METPAK 130730118 uc 2
INFUSOR RIESTER METPAK 120936662 ua 2
INFUSOR RIESTER METPAK 120936636 ual 2
INFUSOR RIESTER METPAK 120936668 uc 2
INFUSOR RIESTER METPAK 120936635 ucl 2
INFUSOR RIESTER METPAK 120936660 ucl 2
INFUSOR RIESTER METPAK 120936650 uci 2
INFUSOR RIESTER METPAK 120936628 ual 2
INFUSOR RIESTER METPAK 120936631 ua 2
MARCAPASO EXTERNO  |MEDTRONIC 5348 PEP003836P ucl 2
MARCAPASO EXTERNO  |MEDTRONIC 5348 PEPO05569P uai 2
MARCAPASOS EXTERNO  [OSYPKA 101H 1547309 uci 2
MARCAPASOS EXTERNG | OSYPKA 101H 1547310 ucl 2
MARCAPASOS EXTERNO | OSYPKA PACE 101H 1547309 uci 2
MARCAPASOS EXTERNO | OSYPKA PACE 101H 1547310 uci 2
MONITOR DE SIGNOS VITALANIHON KOHDEN ~ |BSM-3562 851 ua 2
MONITOR DE SIGNOS VITAL DRAGER INFINITY DELTA  |6002617369 ua 2
MONITOR DE SIGNOS VITALHDRAGER INFINITYDELTA  |6002641467 uc 2
MONITOR DE SIGNOS VITALH DRAGER VISTA XL 6002646863 uc 2
MONITOR DE SIGNOS VITALHDRAGER VISTA XL 6002688862 ucl 2
MONITOR DE SIGNOS ViTALH DRAGER VISTAXL 6002630467 uci 2
MONITOR DE SIGNOS VITALE DRAGER VISTA XL 6002690672 ucl 2
MONITOR DE SIGNOS VITAL] DRAGER INFINITY VISTA XL |6002691368 ugl 2
MONITOR DE SIGNOS VITALH DRAGER VISTA XL 6002693963 ud 2
MONITOR DE SIGNOS VITALHDRAGER INFINITY VISTAXL |6002732075 ucl 2




MONITOR DE SIGNOS VITALH DRAGER VISTA XL 6002732770 uci 2

MONITOR DE SIGNOS VITALH DRAGER VISTA XL 6002735865 ucl 2

MONITOR DE SIGNOS VITALH DRAGER DELTA 6003097170 ual " 2

MONITOR DE SIGNOS VITALHDRAGER DELTA 6003122375 ucl 2

MONITOR DE SIGNOS VITALHDRAGER VISTA XL 6003416771 uel 2

MONITOR DE SIGNOS VITALHDRAGER VISTA XL 6003419964 uci 2

MONITOR: DE SIGNOS VITAL§ DRAGER VISTA XL 5003733368 ucl 2

MONITOR DE SIGNGS VITALDRAGER INFINITY DELTA  |6004408074 ucl 2

MONITOR DE SIGNOS VITALDRAGER INFINITY DELTA  |6004442669 ucl 04278 2

MONITOR DE SIGNOS VITALH DRAGER INFINITY DELTA  |6004447361 uct 2

MONITOR DE SIGNOS VITALHDRAGER INFINITY DELTA  |6004453176 uct = 2

REGULADOR DE OXIGENQ |AIR PRODUCTS  |GENERICO UCIRGOO1 ucl 2

REGULADOR DE OXIGENO CJAIR IMETAN R-915 41616 ucl 2

REGULADOR DE OXIGENO C4GMR 870 17060922 ucl 2

REGULADOR DE OXIGENO C4GMR 870 17060788 ucl 2

REGULADOR DE OXIGENO CqAIR IMETAN R-915 43639 ucl 21174 2

REGULADOR DE OXIGENO CJAIR IMETAN R-915 43652 ucl 2

REGULADOR DE VACIO CHEMETRON VACUTRON RED03847 ucl 16709 1 ACREDITADO
REGULADOR DE VACIO CHEMETRON VACUTRON RE003897 ucl 16453 1 ACREDITADO
REGULADOR DE VACIO CHEMETRON VACUTRON RE003523 ucl 1 ACREDITADO
REGULADOR DE VACIO CHEMETRON VACUTRON RE00833 ucl 14995 1 ACREDITADO
REGULADOR DE VACIO CHEMETRON VACUTRON RED0834 ucl 16682 1 ACREDITADO
REGULADOR DE VACIO CHEMETRON VACUTRON RE00835 ucl 16705 1 ACREDITADO
REGULADOR DE VACIO CHEMETRON VACUTRON RE00836 ucl 16493 1 ACREDITADO
REGULADOR DE VACIO CHEMETRON VACUTRON RE00839 ucl 16693 1 ACREDITADO
REGULADOR DE VACIO CHEMETRON VACUTRON RE00841 ucl 16496 1 ACREDITADO
REGULADOR DE VACIO CHEMETRON VACUTRON RE00DB42 ucl 18964 1 ACREDITADO
REGULADOR DE VACIO AMVEX 300 mmHg VRADS588I) ucl 16481 1 ACREDITADO
REGULADOR DE VACIO AMVEX 300 mmHg VRADS6141) ucl 16489 1 ACREDITADO
REGULADOR DE VACIO AMVEX 300 mmHg VRA086221) ucl 16665 1 ACREDITADO
REGULADOR DE VACIO AMVEX 300 mmHg VRAD86281) ucl 5 1 ACREDITADO
REGULADOR DE VACIO AMVEX 300 mmHg VRAOB6331) ucl 16455 1 ACREDITADO
REGULADOR DE VACIO AMVEX 300 mmHg VRA086461) ucl 16477 A ACREDITADO
REGULADOR DE VACIO AMVEX VRADB6761) ucl 1 ACREDITADO
REGULADOR DE VACIO AMVEX 300 mmHg VRAOS681L ua 16471 1 ACREDITADO
REGULADOR DE VACIO AMVEX 300 mmHg VRAO86821) uci 16697 1 ACREDITADO
REGULADOR DE VACIO AMVEX 300 mmHg VRAO86851 uct 16473 1 ACREDITADO
REGULADORES DE VACIO  |OHIO MEDICAL  |LEGACY 67051224907 ual 021737 1 ACREDITADO
REGULADORES DEVACIO  |OHIO MEDICAL  |LEGACY GFHUO1437 ucl 021734 1 ACREDITADO
REGULADORES DE VACIO  |OHIO MEDICAL  |LEGACY GFHUOD1526 ucl 021736 1 ACREDITADO
REGULADORES DE VACIO  |OHIO MEDICAL  |LEGACY GFHUO1529 ucl 021733 1 ACREDITADO
REGULADORES DEVACIO  |OHIO MEDICAL  |LEGACY GFHUO1556 uci 021735 1 ACREDITADO
TEMOHIGROMETROS KTJ TA318 CA 122784 ucl 021597 1 ACREDITADO POR ONAC
TEMOHIGROMETROS KT TA318 CA123534 ual 021558 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOHIGROMETRO EXTECH INSTRUME| 445814 TEOD31048 ual 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOHIGROMETRO KEX RT-812 UCITHOO1 uci 03390 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOHIGROMETRO KEX RT-812 UCITHOO2 uc 16702 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOHIGROMETRO KEX GERMANY SH-109 CA122785 uci 21423 1 ACREDITADO POR ONAC
UNIDAD DE CALENAMIENO fWARM TOUCH COYWARMTOUCH WT¢gSP16110866 uci 021267 2

VENTILADOR DRAGER EVITA INFINITY VSOIASFL - 0012 uct == 2

VENTILADOR DRAGER EVITAV 500 ASFL-0114 uct 2

VENTILADOR ADULTO DRAGER EVITA XL ARZM - 0195 ucl 2

VENTILADOR ADULTO DRAGER EVITAXL ARZM - 0199 ud 2

VENTILADOR ADULTO DRAGER EVITA4 ARZM-0331 ucl SEe—= 2

VENTILADORADULTO  |DRAGER EVITA 4 ASBC- 0086 ual 2

VENTILADOR ADULTO DRAGER EVITA4 ASBC - 0598 ucl e 2

VENTILADOR ADULTO DRAGER EVITA4 ASBC - 0599 ucl 2

VENTILADOR ADULTO DRAGER EVITA XL ASBC - 0600 ucl 2

VENTILADOR ADULTO DRAGER EVITA 4 ASBC 0358 uc il 2

VENTILADOR ADULTO DRAGER EVITA4 ASBK - 0105 uc se=r 2

VENTILADOR ADULTO DRAGER EVITA 4 ASBN- 0084 ucl 2




VENTILADOR ADULTO DRAGER EVITA 4 ASBN - 0085 uet 2
VENTILADOR ADULTO DRAGER EVITAXL ASCB - 0069 ug 5 2
VENTILADOR ADULTO DRAGER EVITAXL ASCB - 0070 ua 2
VENTILADOR ADULTO DRAGER EVITA XL ASDC - 0209 uci = 2
|VENTILADOR ADULTO DRAGER EVITAXL ASDC-0210 uci 2
VENTILADOR ADULTO DRAGER EVITA XL ASDE -0018 ud 2
VENTILADOR ADULTO DRAGER EVITAXL ASDE -0013 ua 2
VENTILADOR ADULTO DRAGER EVITA XL ASDE - 0020 uci 2
VENTILADOR ADULTO DRAGER EVITAXL ASDE - 0021 ucl 2
VENTILADOR ADULTO DRAGER CARINA SRZN 0024 ucl 2
DESFIBRILADOR MINDRAY D3 EL-67027906 uc 2
ELECTROCARDIOGRAFO WELCH ALLYN CP-50AP 109200860714 ua 021525 2
INFUSOR A PRESION RIESTER MER 120936653 uct = 2
INFUSOR A PRESION RIESTER METPAK 120936664 uci ! 2
MARCAPASO BICAMERAL |MEDTRONIC 53925 DIHO19857P ucl 21275 2
MONITOR DE SIGNOS VITAL MINDRAY UMEC 12 KQ-74003742 ucl 2
MONITOR DE SIGNOS VITALf MINDRAY UMEC 12 KQ-74003743 uc 2
MONITOR DE SIGNOS VITALf MINDRAY UMEC 12 KQ-74003744 ucl 2
MONITOR DE SIGNOS VITAL§ MINDRAY UMEC 12 KQ-74003745 ucl 2
MONITOR DE SIGNCS VITALH MINDRAY UMEC 12 KQ-74003746 uct 2
MONITOR DE SIGNOS VITALHMINDRAY UMEC 12 KQ-74003748 uc 2
MONITOR DE SIGNOS VITALf MINDRAY UMEC 12 KQ-74003749 uci 2
MONITOR DE SIGNOS VITAL§MINDRAY UMEC 12 KQ-74003750 uc 2
MONITOR DE SIGNOS VITALf MINDRAY UMEC 12 KQ-74003751 ucl 2
MONITOR DE SIGNOS VITAL MINDRAY UMEC 12 KQ-74003752 ucl 2
MONITOR DE SIGNOS VITALf MINDRAY UMEC 12 KQ-74003754 uct 2
MONITOR DE SIGNOS VITALA MINDRAY UMEC 12 KQ-74003755 ucl 2
MONITOR DE SIGNOS VITALY MINDRAY UMEC 12 KQ-74003756 ucl 2
SUCCIONADOR SMAF STX-5A L.7.17.101 ucl 021269 2
SUCCIONADOR SMAF STX-5A L7.17.121 ual 021268 2
TERMOHIGROMETRO KEX GERMANY SH-109 CA122783 uci 21422 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOHIGROMETRO KEX GERMANY  |SH-109 CA122792 UCI NEONATAL 1 ACREDITADO POR ONAC
Flujometro GENTEC FM1978-15LCH  |51G-160050088/3s9 |~ "dad de cuidados 2
intermedios
TERMOHIGROMETRO NO REGISTRA HTC-2 1700209209 UNIDAD RENAL 1 ACREDITADO POR ONAC
BALANZA DE PISO DETECTO SLIMPRO 5000000121010555 UNIDAD RENAL 5 PISC¥15203 1 ACREDITADO POR ONAC
BALANZA MECANICA SECA MECANICA CON TA|57 00115103655 UNIDAD RENAL 5 PIS0|19242 1 ACREDITADO POR ONAC
DESFIBRILADOR PHILIPS HEARTH START  |US00578612 UNIDAD RENAL 5 PISO|15078 2
FLUIOMETRO AIR IMETAN 15 LPM 1037 UNIDAD RENAL 5 PISO UC 2
FLUIOMETRO AIR IMETAN 15LFM 1061 UNIDAD RENAL 5 PISO UC 2
FLUJOMETRO AIR IMETAN 15 LPM 1062 UNIDAD RENAL 5 PISO UC 2
MONITOR DE SIGNOS vaALég LUTECH DATALYS 760 MKD140824067 UNIDAD RENAL 5 PISOUC 2
MONITOR DE SIGNOS v:TALEi LUTECH DATALYS 760 MKD140824071 UNIDAD RENAL 5 PISO.UC 2
MONITOR DE SIGNOS vaALEI LUTECH DATALYS 760 MKD140824076 UNIDAD RENAL 5 PISO.UC 2
MONITOR DE SIGNOS VETALEI LUTECH DATALYS760  |MKD140824077 UNIDAD RENAL 5 PISO UC 2
MONITOR DE SIGNOS VITALHLUTECH DATALYS 760 MKD140824082 UNIDAD RENAL 5 PISOUC 2
MONITOR DE SIGNOS VITALELUTECH DATALYS 760 MKD140824093 UNIDAD RENAL 5 PISOUC 2
REGULADOR DE OXIGENO CqAIR IMETAN R-915 32155 UNIDAD RENAL 5 PISO.UC 2
SUCCIONADOR THOMAS 1630 51400009180 UNIDAD RENAL 5 Plsc{wﬂs e 2
TENSIOMETRO LORD ADULTO 1017455 UNIDAD RENAL 5 PISO:UE - 1 ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRQ WELCH ALLYN PORTATIL DE PISO 101028214516 UNIDAD RENAL 5 PISO|19202 1 ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRO WELCH ALLYN PORTATIL DE PISO |101029082133 UNIDAD RENAL 5 PIS0|19240 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOMETRO LORD LD - 00045 IME-EQ-18 UNIDAD RENAL 5 PISO'UC 1 ACREDITADO POR ONAC
BALANZA RICELAKE MECANICA 2291200071 URGENCIAS 1897 1 ACREDITADO POR ONAC
BALANZA HEALTH O METER [412KL 4020126452 URGENCIAS : ACREDITADO POR ONAC
BALANZA RICELAKE MECANICA 4301200137 URGENCIAS 17043 1 ACREDITADO POR ONAC
BALANZA DE BRAZO BASCUL|HEALTH O METER |402 KL 4020042861 URGENCIAS 17369 1 ACREDITADO POR ONAC
BALANZA DE PANAL KENWELL EN4150 BD10044958 URGENCIAS 17378 1 ACREDITADO POR ONAC
BASCULA MECANICA HEALTH O METER |NO REGISTRA 7328 URGENCIAS 07328 1 ACREDITADO POR ONAC
DESFIBRILADCR BEXEN CARIDIO  |R -8000 20030916 URGENCIAS Ehacok 2
DESFIBRILADOR BEXEN CARIDIO  [R-8000 20030917 URGENCIAS I 2
ELECTROCARDIOGRAFO WELCH ALLYN CP50AP-3ES1 109200553612 URGENCIAS 12596 2
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ELECTROCARDIGGRAFO INTENIHON KOHDEN ~ [9020% 8401 URGENCIAS [17285 2
FLUIOMETRO oHIo 15LPM QOBPO4347 URGENCIAS 2
FLUIOMETRO OHIO 15 LPM QOBPO3817 URGENCIAS 2
FLUJOMETRO OHIO 15 LPM QOBPO4725 URGENCIAS 2
FLUJOMETRO OHIO 15 LPM QOBPD4733 URGENCIAS 2
FLUJOMETRO OHIO 15 LPM QOBPD4728 URGENCIAS 2
FLUIOMETRO OHIO 15LPM QOBPO3813 URGENCIAS 2
FLUJOMETRO OHIO 15 LPM QOBPO4704 URGENCIAS 2
FLUJOMETRO AIR IMETAN £M-100 COD 1055 URGENCIAS 2
FLUIOMETRO AMVEX 15LPM FMAO05889CK URGENCIAS 2
FLUIOMETRO AMVEX 151PM FMAOO5896CK URGENCIAS 2
FLUIOMETRO AMVEX 15 LPM FMAQO5897CK URGENCIAS 2
FLUIOMETRO AMVEX 15 LPM FMAOQ5898CK URGENCIAS 2
FLUIOMETRO AMVEX 15 LPM FMADO5902CK URGENCIAS 2
FLUIOMETRO AMVEX 15 LPM FMAOQ5903CK URGENCIAS 2
FLUIOMETRO AMVEX 15 LPM FMAOO5906CK URGENCIAS 3
FLUIOMETRO AMVEX 15 LPM FMAO05913CK URGENCIAS 2
FLUJOMETRO AMVEX 15 LPM FMADDS5919CK URGENCIAS 2
FLUJOMETRO AMVEX 15 LPM FMAD05922CK URGENCIAS 2
FLUIOMETRO AMVEX 15 LPM FMAQO5931CK URGENCIAS 2
FLUJOMETRO AMVEX 15 LPM FMAQO5936CK URGENCIAS 2
FLUJOMETRO AMVEX 15 LPM FMADD7849K) URGENCIAS 2
FLUJIOMETRO AMVEX 15 LPM FMAOO7917K) URGENCIAS 2
FLUIOMETRO AMVEX 15 LPM FMAQD7936K) URGENCIAS 2
FLUJOMETRO AMVEX 15 LPM FMAQ24945FH URGENCIAS 2
FLUJOMETRO AIR IMETAN 15 LPM URFLOO1 URGENCIAS 2
FLUJOMETRO AIR IMETAN 15 LPM URFLO02 URGENCIAS 2
FLUJOMETRO AIR IMETAN 15 LPM URFLOD4 URGENCIAS 2
FLUJOMETRO AIR IMETAN 15 LPM URFLOOS URGENCIAS 2
FLUJOMETRO AIR IMETAN 15 LPM URFLOOG URGENCIAS 2
FLUJOMETRO AIR IMETAN 15 LPM URFLOO7 URGENCIAS 2
FLUJOMETRO AIR IMETAN 15LPM URFLOOS URGENCIAS 2
FLUJOMETRO CHEMETRON 15 LPM URFLO10 URGENCIAS 2
FLUJOMETRO AIR IMETAN 15 LPM URFLO11 URGENCIAS 2
FLUJOMETRO AIR IMETAN 15LPM URFLO12 URGENCIAS 2
FLUIOMETRO AIR IMETAN 15 LPM URFLO13 URGENCIAS 2
FLUJOMETRO AIR IMETAN 15 LPM URFLO15 URGENCIAS 2
FLUJOMETRO CHEMETRON 15LPM URFLO16 URGENCIAS 2
FLUJOMETRO AIR IMETAN 15LPM URFLO17 URGENCIAS 2
FLUJOMETRO AIR IMETAN 15LPM URFLO18 URGENCIAS 2
FLUJOMETRO AIR IMETAN 15LPM URFLO19 URGENCIAS 2
FLUJOMETRO AIR IMETAN 15LPM URFLO20 URGENCIAS 2
FLUIOMETRO CHEMETRON 15LPM URFLO23 URGENCIAS 2
FLUJOMETRO AIR IMETAN 15LPM URFLO24 URGENCIAS 2
FLUIOMETRO AIR IMETAN 15LPM URFLO25 URGENCIAS 2
FLUJOMETRO AIR IMETAN 15LPM URFLOZ6 URGENCIAS 2
FLUJOMETRO CHEMETRON 15 LPM URFLO27 URGENCIAS 2
FLUJOMETRO AIR IMETAN 15LPM URFLO28 URGENCIAS 2
FLUIOMETRO AIR IMETAN 15LPM URFLD30 URGENCIAS 2
FLUJOMETRO AIR IMETAN 15LPM URFLO31 URGENCIAS 2
FLUJOMETRO AIR IMETAN 15LPM URFLO32 URGENCIAS 2
FLUIOMETRO AIR IMETAN 15 LPM URFLO35 URGENCIAS 2
FLUJIOMETRO TIMETER 15LPM URFLO36 URGENCIAS 2
FLUJOMETRO AIR IMETAN 15 LPM URFLO37 URGENCIAS 2
FLUJOMETRO AIR IMETAN 15LPM URFLO40 URGENCIAS 2
FLUJOMETRO AIR IMETAN 15 LPM URFLO41 URGENCIAS 2
FLUJOMETRO AIR IMETAN 15 LPM URFLO43 URGENCIAS 2
FLUJOMETRO AIR IMETAN 15LPM URFLO44 URGENCIAS 2
FLUJOMETRO AIR IMETAN 15 LPM URFLO45 URGENCIAS 2
FLUJOMETRO AIR IMETAN 15LPM URFLO47 URGENCIAS 2
FLUJOMETRO AIR IMETAN 15 LPM URFLO48 URGENCIAS 2
FLUJOMETRO AIR IMETAN 15LPM URFLO49 URGENCIAS 2
FLUJOMETRO AIR IMETAN 15LPM URFLOS0 URGENCIAS 2
FLUIOMETRO AIR IMETAN 15 LPM URFLD51 URGENCIAS 2
FLUJOMETRO AIR IMETAN 15 LPM URFLO52 URGENCIAS 2
FLUIOMETRO AIR IMETAN 15 LPM URFLO53 URGENCIAS 2
FLUJOMETRO AIR IMETAN 15 LPM URFLOS4 URGENCIAS 2
FLUJOMETRO AIR IMETAN 15 LPM URFLOS5 URGENCIAS 2
FLUJOMETRO AIR IMETAN 15 LPM URFLOS6 URGENCIAS 2
FLUJOMETRO AIR IMETAN 15LPM URFLO57 URGENCIAS 2
FLUIOMETRO AIR IMETAN 15LPM URFLOS8 URGENCIAS 2
FLUIOMETRO AIR IMETAN 15 LPM URFLO59 URGENCIAS 2
FLUIOMETRO AIR IMETAN 15LPM URFLOBOD URGENCIAS 2




FLUJOMETRO AIR IMETAN 15 LPM URFLOG2 URGENCIAS 2
FLUJOMETRO AIR IMETAN 15 LPM URFLOG3 URGENCIAS 2
FLUJOMETRO AIR IMETAN 15LPM URFLOSS URGENCIAS 2
FLUJOMETRO AIR IMETAN 15 LPM URFLOG6 URGENCIAS 2
FLUJOMETRO AIR IMETAN 15LPM URFLOG7 URGENCIAS 2
FLUJIOMETRO CHEMETRON 15LPM URFLOBS URGENCIAS 2
FLUJOMETRO OHIO 15 Lpm QOBO03813/21986  |URGENCIAS 2
FLUJOMETRO OHIo 15Lpm QOB0O04733 URGENCIAS 2
FLUJOMETRO OHIO 15lpm QOBO04704/21897  |URGENCIAS 2
FLUJOMETRO OHIO 151pm QOBOD4347/21891  |URGENCIAS 2
FLUJOMETRO OHIO 15 pm QoBO04728/21895  |URGENCIAS 2
INFUSOR RIESTER METPAK 140361877 URGENCIAS = 2
INFUSOR RIESTER METPAK 140361880 URGENCIAS 2
INFUSOR RIESTER METPAK 140361896 URGENCIAS 2
MONITOR DE SIGNOS VITALHLUTECH DATALYS 760 K5121207007 URGENCIAS 2
MONITOR DE SIGNOS VITAL]LUTECH DATALYS 760 k5140225022 URGENCIAS FEE 2
MONITOR DE SIGNOS VITAL§ MINDRAY UMEC 10 KN-73006779 URGENCIAS 021515 2
MONITOR DE SIGNGS VITAL§ MINDRAY UMEC 10 KN-73006395 URGENCIAS 021510 2
MONITOR DE SIGNOS VITALYMINDRAY UMEC 10 KN-73006398 URGENCIAS 021511 2
MONITOR DE SIGNOS VITALEMINDRAY UMEC 10 KN-73006771 URGENCIAS 021509 2
MONITOR DE SIGNOS VITALMINDRAY UMEC 10 KN-73006773 |ureencias 021512 2
MONITOR DE SIGNOS VITALEMINDRAY UMEC 10 KN-73006774 URGENCIAS 021513 2
MONITOR DE SIGNOS VITALEMINDRAY UMEC 10 KN-73006775 URGENCIAS 021208 2
MONITOR DE SIGNOS VITAL§MINDRAY UMEC 10 KN-73006778 URGENCIAS 021514 2
MONITOR DE SIGNOS VITALEMINDRAY UMEC 10 KN-73006781 URGENCIAS 021507 2
MONITOR DE SIGNOS VITALEMINDRAY UMEC 10 KN-73006784 URGENCIAS 021516 2
MONITOR DE SIGNOS VITALHNIHON KOHDEN ~ [PVM-2701 4364 URGENCIAS 16922 2
MONITOR DE SIGNOS VITALYNIHON KOHDEN ~ [PVM-2701 4366 URGENCIAS 2
MONITOR DE SIGNOS VITAL§NIHON KOHDEN ~ [PVM-2701 4359 URGENCIAS 16769 2
MONITOR DE SIGNOS VITAL] DRAGER INFINITY VISTA XL 5516704578 URGENCIAS 2
MONITOR DE SIGNOS VITALE DRAGER VISTA 5516720177 URGENCIAS 2
MONITOR DE SIGNOS VITALYNIHON KOHDEN ~ [PVM-2701 4370 URGENCIAS 16740 2
MONITOR DE SIGNOS VITAL§NIHON KOHDEN ~ [PVM-2701 4372 URGENCIAS 16744 2
MONITOR DE SIGNOS VITAL§ MINDRAY MEC1200 CC-04112803 URGENCIAS 16915 2
MONITOR DE SIGNOS VITAL MINDRAY MEC1200 €C-04112806 URGENCIAS S 2
OXIMETRO DE PULSO CRITICARE 504 DX 206301780 URGENCIAS 05143 2
OXIMETRQ DEPULSO EDAN H100B 316036-M 15607400039 | URGENCIAS 021_0'15 =z 2
OXIMETRO DE PULSO CRITICARE 504 DX 206301751 URGENCIAS 2
OXIMETRO DE PULSO CRITICARE 504 DX 206301784 URGENCIAS == 2
OXIMETRO DE PULSO MINDRAY PM-60 CR-72178409 URGENCIAS 2
OXIMETRO DE PULSO MINDRAY PM-60 CR-72178410 URGENCIAS 2
OXIMETRO DE PULSO MINDRAY PM-60 CR-72178411 URGENCIAS 2
OXIMETRO DE PULSO MINDRAY PM-60 CR-72178412 URGENCIAS 2
OXIMETRO DE PULSO MINDRAY PM-60 CR-72178413 URGENCIAS 2
REGULADOR DE 02 VICTOR MEDICAL |15 LPM 3437 URGENCIAS 2
REGULADOR DE 02 VICTOR 3457 URGENCIAS 2
REGULADOR DE 02 VICTOR MEDICAL |15 LPM 4043 URGENCIAS - 2
REGULADOR DE 02 VICTOR MEDICAL |15 LPM LN14175 URGENCIAS 2
REGULADOR DE OXIGENO  [AIR IMETAN 15 LPM/400PSI  |32117 URGENCIAS 2
REGULADOR DE OXIGENO  [AIR PRODUCTS  |15LPM 104451 URGENCIAS 2
REGULADOR DE OXIGENO CAIR IMETAN 151PM/400PSI  [35343 URGENCIAS 2
REGULADOR DE OXIGENO CAIR IMETAN 151PM/400PSI  |35369 URGENCIAS 2
REGULADOR DE OXIGENO CqAIR IMETAN R-915 21471 URGENCIAS 2
REGULADOR DE OXIGENO CqAIR IMETAN 15LPM/400PSI  |35348 URGENCIAS 2
REGULADOR DE OXIGENO CqAIR IMETAN 15LPM/400PSI  |35351 URGENCIAS 2
REGULADOR DE OXIGENO C{RESPONSIVE RESPIH120-1060C 7136087 URGENCIAS 2
REGULADOR DE OXIGENO CqVICTOR MEDICAL |15 LPM COD 4044 URGENCIAS 2
REGULADOR DE OXIGENO CAIR IMETAN 15LPM FO6131 URGENCIAS 2
REGULADOR DE OXIGENO CqVICTOR MEDICAL [15LPM FK31325 URGENCIAS 2
REGULADOR DE OXIGENQ CqVICTOR MEDICAL |15 LPM LN14163 - 3462 URGENCIAS = 2
REGULADOR DE OXIGENO CVICTOR MEDICAL |15 LPM LN4174 - 3470 URGENCIAS 2
REGULADOR DE VACIO ALLIED HEALTH CAHVACUTRON 663 URGENCIAS 1 ACREDITADO
REGULADOR DE VACIO TECHNOLOGIE MERUTM 3 400 12021159 URGENCIAS 1 ACREDITADO




REGULADOR DE VACIO TECHNOLOGIE ME[JRUTM 3 400 12080757 URGENCIAS 17950 1 ACREDITADO
REGULADOR DE VACIO TECHNOLOGIE MEJRUTM 3 400 12080763 URGENCIAS 17949 1 ACREDITADO
REGULADOR DE VACIO TECHNOLOGIE MELJRUTM 3 400 12080781 URGENCIAS 1 ACREDITADO
REGULADOR DE VACIO TECHNOLOGIE MELJRUTM 3 400 12080782 URGENCIAS 17947 1 ACREDITADO
REGULADOR DE VACIO TECHNOLOGIE MERUTM 3 400 12080785 URGENCIAS 17948 1 ACREDITADO
REGULADOR DE VACIO TECHNOLOGIE ME[JRUTM 3 400 12080789 URGENCIAS 17958 1 ACREDITADO
REGULADOR DE VACIO TECHNOLOGIE ME[JRUTM 3 400 12080800 URGENCIAS 17496 1 ACREDITADO
REGULADOR DE VACIO TECHNOLOGIE MELRUTM 3 400 13011871 URGENCIAS 17955 1 ACREDITADO
REGULADOR DE VACIO TECHNOLOGIE ME[RUTM 3 400 13011872 URGENCIAS 17952 1 ACREDITADO
REGULADOR DE VACIO AMVEX RVTM3 14010560 URGENCIAS 1 ACREDITADO
REGULADOR DE VACIO TECHNOLOGIE MEQRVTM3 14010566 URGENCIAS 17960 1 ACREDITADO
REGULADOR DE VACIO TECHNOLOGIE MEC|RVTM3 14010567 URGENCIAS 17956 1 ACREDITADO
REGULADOR DE VACIO TECHNOLOGIE MECJRVTM3 14010568 URGENCIAS = 1 ACREDITADO
REGULADOR DE VACIO AMVEX 300 mmHg VRAOB6001) URGENCIAS 16787 1 ACREDITADO
REGULADOR DE VACIO AMVEX 300 mmHg VRAOB6E031) URGENCIAS 17209 1 ACREDITADO
REGULADOR DE VACIO AMVEX 300mmHg VRAOBE04!) URGENCIAS 17291 1 ACREDITADO
REGULADOR DE VACIO AMVEX 300 mmHg VRADB6151) URGENCIAS 16846 1 ACREDITADO
REGULADOR DE VACIO AMVEX 300 MMHg VRADB6261) URGENCIAS 18511 1 ACREDITADO
REGULADOR DE VACIO AMVEX 300 mmHg VRAOBE38I URGENCIAS 1 ACREDITADO
REGULADOR DE VACIO AMVEX 300 mmHg VRAOB6471) URGENCIAS 16986 1 ACREDITADO
REGULADOR DE VACIO AMVEX 300 mmHg VRAO865111 URGENCIAS 16931 1 ACREDITADO
REGULADOR DE VACIO AMVEX 300 mmHg VRAOB6521) URGENCIAS 17282 1 ACREDITADO
REGULADOR DE VACIO AMVEX 300 mmHg VRAOB6581) URGENCIAS 16792 1 ACREDITADO
REGULADOR DE VACIO AMVEX 300 mmHg VRAO86621) URGENCIAS 16741 1 ACREDITADO
REGULADOR DE VACIO AMVEX 300 mmHg VRAO86751! URGENCIAS 16839 1 ACREDITADO
REGULADOR DE VACIO AMVEX 300 mmHg VRAO8688I) URGENCIAS 17004 1 ACREDITADO
REGULADOR DE VACIO TECHNOLOGIE RVTM3 14010560 URGENCIAS 2
MEDICALE

SUCCIONADOR THOMAS 1130-GL 10400001403 URGENCIAS 2

SUCCIONADOR THOMAS 1130-067 89400001114 URGENCIAS == 2

SUCCIONADOR THOMAS 1130-067 594000000321 URGENCIAS l14371 2

SUCCIONADOR DEVILBISS NO REGISTRA DD148928 URGENCIAS = 2

TEMOHIGROMETROS KTJ TA318 CA122781 URGENCIAS 021595 1 ACREDITADO POR ONAC
TEMOHIGROMETROS KT) TA318 CA122782 URGENCIAS 021596 1 ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRO SPEIDEL Y KELLER |DE PARED 93285 URGENCIAS 17067 1 ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRO W.A BAUM CO DE PARED 11055307 URGENCIAS 17057 1 ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRO 'WELCH ALLYN DE PARED 90722110720 URGENCIAS :17052 1 ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRO 'WELCH ALLYN PORTATIL DE PISO |101007082320 URGENCIAS 1 ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRO WELCH ALLYN PORTATIL DE PISO 101124210625 URGENCIAS 00183 1 ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRO WELCH ALLYN PORTATIL DE PISO |101125145957 URGENCIAS 1 ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRO WELCH ALLYN PORTATIL DE PISO [110110165124 URGENCIAS 17324 1 ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRO WELCH ALLYN PORTATIL DE PISO |130523124166 URGENCIAS 1 ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRO 'WELCH ALLYN PORTATIL DE PISO |130523204206 URGENCIAS 1 AACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRO WELCH ALLYN PORTATIL DE PISO |130528171166 URGENCIAS 14386 1 ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRO WELCH ALLYN PORTATIL DE PISO |130610092236 URGENCIAS 16881 1 ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRO WELCH ALLYN PORTATIL DE PISO |130610093066 URGENCIAS 16780 1 ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRO WELCH ALLYN PORTATIL DE PISO |130610133326 URGENCIAS 17111 1 ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRO WELCH ALLYN DE PISO 150428070585 URGENCIAS 16620 1 ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRO WELCH ALLYN PORTATIL DE PISO |130610222016 URGENCIAS 1 ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRO WELCH ALLYN PORTATIL DE PISO |130611071176 URGENCIAS : = 1 ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRO WELCH ALLYN DE CARRO 130611121236 URGENCIAS 18359 1 ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRO BOKANG PORTATIL DE PISO |001 URGENCIAS 14381 1 ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRO BOKANG PORTATIL DE PISO |002 URGENCIAS 14382 = i ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRO BOKANG PORTATIL DE PISO |003 URGENCIAS : 1 ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRO BOKANG PORTATIL DE PISO |004 URGENCIAS ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRO BOKANG PORTATIL DE PISO |005 URGENCIAS 1 ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRO BOKANG DE CARRO 006 URGENCIAS 1 ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRO TENSOMED DE PARED COD 12941 URGENCIAS 1 ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRO WELCH ALLYN PORTATIL DE PISO |101124211250 URGENCIAS 1 ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRO WELCH ALLYN PORTATIL DE PISO |120215134554 URGENCIAS 1 ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETRO ANEROIDE  |WELCH ALLYN PORTATIL 150423160885 URGENCIAS 17964 1 ACREDI AL POR DNAG




TENSIOMETRO ANEROIDE  |WELCH ALLYN

PORTATIL

150428080685

URGENCIAS

16621

-

ACREDITADO POR ONAC
TERMOHIGROMETRO ALL FRANCE TH-501 URGENCIAS 21366 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOHIGROMETRO ALL FRANCE TH - 510 URGENCIAS 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOHIGROMETRO D!GI‘!':# SIN MARCA DIGET_AL 3246 URGENCIAS 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOMETRO EXTECH INSTRUME(|401014 TE0031065 URGENCIAS 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOMETRO WELCH ALLYN SURETEMP PLUS [14432887 URGENCIAS 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOMETRO WELCH ALLYN SURETEMP PLUS  |14432893 URGENCIAS 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOMETRO WELCH ALLYN SURETEMP PLUS  |14432898 URGENCIAS 16641 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOMETRO WELCH ALLYN SURETEMP PLUS  |14484091 URGENCIAS 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOMETRO WELCH ALLYN SURETEMP PLUS  |14484083 URGENCIAS 16626 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOMETRO WELCH ALLYN SURETEMP PLUS  |14484088 URGENCIAS 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOMETRO WELCH ALLYN SURETEMP PLUS  |14484095 URGENCIAS 16631 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOMETRO WELCH ALLYN SURETEMP PLUS  [14484132 URGENCIAS 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOMETRO WELCH ALLYN SURETEMP PLUS |15032232 URGENCIAS 16639 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOMETRO WELCH ALLYN SURETEMP PLUS 15072230 URGENCIAS 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOMETRO WELCH ALLYN SURETEMP PLUS |15072234 URGENCIAS 16628 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOMETRO WELCH ALLYN SURETEMP PLUS |15072235 URGENCIAS 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOMETRO WELCH ALLYN SURETEMP PLUS |15072236 URGENCIAS A ACREDITADO POR ONAC
TERMOMETRO WELCH ALLYN SURETEMP PLUS |15072238 URGENCIAS 16636 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOMETRO WELCH ALLYN SURETEMP PLUS |15072239 URGENCIAS 18965 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOMETRO WELCH ALLYN SURETEMP PLUS [15072240 URGENCIAS 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOMETRO 'WELCH ALLYN SURETEMP PLUS  |15113478 URGENCIAS 16634 3 ACREDITADO POR ONAC
TERMOMETRO WELCH ALLYN SURETEMP PLUS  [15113483 URGENCIAS I ACREDITADO POR ONAC
TERMOMETRO WELCH ALLYN SURE TEMP PLUS |14484091 URGENCIAS 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOMETRO DIGITAL WELCH ALLYN SURETEMP PLUS 11181093 URGENCIAS 1 ACREDITADO POR ONAC
VENTILADOR ADULTO DRAGER CARINA ASEDOO81 URGENCIAS 2
VENTILADOR MECAiJlrxJ DRAGER CARINA SYSTEM  |ASDK0D22 URGENCIAS 2
VENTILADOR MECANICO DRAGER CARINA ASDK0027 URGENCIAS = 2
Bascula Adulto Pediatrico  |Health o Meter 233KGS AF 17064/043925 Urgencias 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOHIGROMETRO ALLA FRANCE BIOTEMP TH 510 URGENCIAS 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOHIGROMETRO ALLA FRANCE TH 501 PLACA 21366 URGENCIAS 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOHIGROMETRO ALLA FRANCE BIOTEMP TH 509 URGENCIAS 1 ACREDITADO POR ONAC
REGULADOR DE OXIGENO CqAIR IMETAN R-915 42185 2
REGULADOR DE OXIGENO CqAIR IMETAN R-915 42188 2
REGULADOR DE OXIGENO CqAIR IMETAN R-815 42314 2
REGULADOR DE OXIGENO CqAIR IMI:'TAN R-915 42336 2
REGULADOR DE OXIGENO CJAIR IMETAN R-915 42676 S 2
REGULADOR DE OXIGENO PHAIR IMETAN R-401 122963 2
REGULADOR DE OXIGENO PHAIR IMETAN R-401 123067 2
TENSIOMETRO WELCHALLYN ANEROIDE 130523120466 1 ACREDITADO POR ONAC
TENSIOMETROPEDIATRICO |WELCH ALLYN SUPERSCHOK RESIS{ 14212014327 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOHIGROMETRO TE0D032104 = 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOHIGROMETRO TEO032106 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMO!—](GROME‘I‘RO TE0Q32107 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMCHIGROMETRO TEDO32108 1 ACREDITADO POR ONAC
TERMOHIGROMETRO EXTECH 445815 PLACA 03323 1 ACREDITADO POR ONAC







