EVALUACION TECNICA DE PROPUESTAS PRESENTADAS DENTRO DE LA SOLICITUD SIMPLE DE OFERTAS NO. FAR—SP 055 2020 Fecha. 03
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CERTCFIX TRIO V720
CATETER SUBCLAVIO CATETERES \
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CMS
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El producto cotizado QU}NT ON
BILUMEN CON FICHA TECNICA DE
BAXTER KENDALL no es exactamente ¢!
que el Hespital regulere; sin embarge
tras realizar la consuita con el
Especiaiista en Nefrologfa, manifiesta
KIT CATETER que de manera temporal, para resoiver
KIT CATETER M-HK
151802MQG010674 PRECURVADO 13.5Fr, * | SO TON BILUMEN kit kit CumpLe |°€ Puede comprar unas unidades de
13.5¢sm (Ref. 8888135133) PRECURVADO 13.5FR esta referancia (ver anexo concepte
' ’ X 13.5CM técnlco Cateter Hemodidlisls).”Otra cosa
que se observa es que el registro
sanitario es del Mahurkar-Covidien {el
que se requiere) Ref. 8888135133, pero
la ficha técnica allegada corresponde al
de Kendal, se solicita aclaracién sobre €l
progucto ofertado,
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10 m (B2) 15CMS*10MTS ROLLO
POLIESTER BLANCO NO
151802MS€010020 TENDO (FIXUMUL) 15 x gf?:igl':",lf RETCH 15 UNIDAD Sﬁ]{;}:\?& < CUMPLE
E‘g[? SO BLAMCO NO
ESTER
151802MSC010020 TEJIDO (FIXUMUL) 15 X EE(?(P-;L;L;?FRETCH 15 UNIDAD 6?4}13);?55 CUMPLE
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B Braun Cumple Cumple Mo aplica Cumple Cumple
Cobo Medical . Cumple Cumple No aplica Cumple Cumple
Fuertes Mejia Cumgle Ne aplica Mo aplica No aplica Cumple
] ! COTIZAN FIXOMULL® TRANSPARENT - PELTCULA
Life suministros
Cumple Cumple No aplica Cumple Cumple TRANSPARENTE EN ROLLO Y SE SOLICITA BLANCO
El producto cotizade QUINTON BILUMEN CON FICHA TECNICA
DE BAXTER KENDALL no es exactamente el que el Hospital
requiere; sin embargo tras realizar la consulta con el
Especialista en Nefrologia, manifiesta que de manera temporal,
para resolver se puede comprar unas unidadesv de esta
Discolmedica SAS referencia (ver anexo concepto técnico Cateter Hemodialisis).
Cumple . Cumple No aplica Cumple Cumgle Otrz cosa que se observa es gue ef registro sanitario es del
tahurkar-Covidien (el que se requiere) Ref. 8888135133, pere
la ficha técnica aliegada corresponde al de Kendal, se sollcita
aclaracion sobré el producto ofertado. Cotizan el cateter central
DUO pero el Hospital requiere el de tres ldmenes, El registro
sanitario no coeresponde con lo cotizado,
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San Juan de Pasto, Junio 3 de 2020

Dra: Jenny Marcela Cerén Burgos
Quimica Farmacéutica .
Programa de Uso Racional de Antibidticos
Jefe de Control de Calidad, Central de Gases Medicinales.
Hospital Universitario Departamental de Narific E.S.E.

Cordial saludo,

Ref. Concepto técnico Catéter Hemodidlisis.
Oficio: 001

Por medio de la presente y revisado la ficha técnica del proveedor del motivo en
referencia, me permito manifestar lo siguiente:

Tenemos muy buen experiencia y resultados clinicos con el catéter: Kit Catéter
Mahurkar marca Coviden, 2 lumen precurvado de alto flujo, 13.5fr x 13.5 cm.

El catéter ofertado por el proveedor Baxter, denominado: Kit Catéter marca
Kendall 2 lumen extra curva, 11.5 fr x 13,5 cm, con nimero de registro: 2008DM-
0003614, Codigo 13817009, tiene especificaciones diferentes en disefio y flujo
para hemodialisis.

Por lo anterior y teniendo en cuenta la premura en su adquisicién durante éste
periodo de Pandemia por COVID-19, cumple con la necesidad para lo cual fue
disefiado, sinembargo, una vez esté disponible nuevamente el catéter Mahurkar
de Coviden, por favor volver a adquirir éste producto por ser mascémodo para los
pacientes, se moviliza menos en localizacién yugular lo cual disminuye el riesgo
de infeccion y da mayor flujo por tener un diametro superior.

Atte.
Alentamente:
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Jaime Arturo Jojoa, MD.

Director Médico, Nefrologo Dialisur - HUDN.
Tel: 310 405 69 53

Email: jaimearturojojoa@gmail.com



