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ESPARADRAPO MICROPORE MICROPORE HOSP.BLANCO 1 1530 ] CAIAX 12 COBO MEDICAL
151802MSC010112 BLANCO 1" REF. 1530 1 CIX1ZUND 2017DM-0016689 |Unidad UND SAS VIGENTE SI CUMPLE
AGUJA HIPODERMICA
AGUJA HIPODERMICA 18GX1  |2013DM- YANETH PATRICIA
¥~
151802MQG010009 WMMMM@%WHNW_N 1 1/2 CJAX100 UND LIFE CARE  |0010773 Unidad CAJA X 100 FUERTES MEJIA VIGENTE SI CUMPLE
AGUJA HIPODERMICA AGUJA HIPODERMICA 20X1 1/2 | 2013DM- . YANETH PATRICIA
151802MQGO10010 | yecrcyiai k 20%1(25%0.9mm) | CIAX100 UND LIFE CARE 0010773 Unidad CAJA X 100 FUERTES MEJIA VIGENTE St CUMPLE
AGUJA HIPODERMICA AGUJA HIPODERMICA 21GX1  |2013DM- YANETH PATRICIA
E
151802MQG010012 DESECHABLE 21%1(25%0.8mm) | 1/2 CJAX100 UND LIFE CARE 0010773 Unidad CAJAX 100 FUERTES MEJIA VIGENTE SI CUMPL
Concepto NO FAVORABLE por la especialidad informan
Cateter venoso central 2 L No. 7 lo siguiente: El producto no ha sido evaluado en la
151802MQG010103 [SATSTER SUBCLAVIOROSYIAS |y 56 ey aguia ntroductora (20000 - {Unidad Unidad  |Unidad  |LMINSTRUMENTS | VIGENTE | NO | oo, [institucion, los cateteres que se vienen utilzando en la
en Yy gufa en nitinol institucion tienen excelente desempefio, se sugiere una
prueba de campo previa antes de sugerir cambio.
Concepto NO FAVORABLE por la especialidad informan
Catéter Venoso central 3 L de 7 lo siguiente: El producto no ha sido evaluado en la
151802MQG010104  |ATETER SUBCLAVIODOSVIAS - 50 ¢ con aguja mwwww%-a Unidad Unidad  |Unidad  [LM INSTRUMENTS | VIGENTE NO | gumes [Institucion, los cateteres que se vienen utilizando en fa
introductora en Y institucion tienen excelente desempefio, se sugiere una
prueba de campo previa antes de sugerir cambio.
Concepto NO FAVORABLE por la especialidad informan
catéter venoso central 1 L No. lo siguiente: El producto no ha sido evaluado en la
151802MQG010107  |CATSTER SUBCLAVIOTRES VIAS 46 3 5 50 cm aguja gy |unidad Unidad  |Unidad  |LMINSTRUMENTS | VIGENTE | NO | oo, [institucion, los cateteres que se vienen utiizando en la
introductora y guia en nitinol institucion tienen excelente desempefio, se sugiere una
prueba de campo previa antes de sugerir cambio.
CINTA TRANSPARENTE FIXOMULL TRANSPARENTE . COBO MEDICAL
151802MQG018519 (FIXUMUL) 10 x 10m 10MX10CM 2015DM-0014045 |Unidad UNIDAD SAS VIGENTE SI CUMPLE
CINTA TRANSPARENTE FIXOMULL TRANSPARENTE
151802MQG018520 (FIXUMUL) 15 x 10m 10MX15CH 2015DM-0014045 |Unidad UNIDAD COBO MEDICAL SAS VIGENTE SI CUMPLE
Concepto NO FAVORABLE por la especialidad informan
CONECTOR ONE LINK DE FLUJO | TAPON INTERMITENTE NF(NEEDLE y N Caja x 100 LABORATORIOS NO e .
151802MQG010754 NEUTRO Ref 7N8371 FREE) 00403402 2017DM-0016989 |Unidad unidades GOTHAPLAST VIGENTE NO sussana [due No cumple con las especificaciones tecnicas
: requeridas por la especlalidad
151802MG010754  {CONECTOR ONE LINK DE FLUIO nmun mﬂ_,nm_wn”ﬂw_w%: umm_w_mm_w 2012DM-0009391 | Unidad - [emoaaue LABORATORIOS VIGENTE st CUMPLE :
NEUTRO Ref 7N8371 N Y meed 1 lindividual BAXTER |
CONECTOR ONE LINK DE FLUJO |ONE- LINK NON-DEHP STANDARD y . Empaque LABORATORIOS
151802MQGO10712 | \ri;rre Ref 7NE378 BORE CATHETER EXTENSION SET [ 2012PM-0009391 [Unidad yn i o BAXTER VIGENTE St CUMPLE !
EQUIPO DE MACROGOTEO CON  |EQUIPO VENOCUSIS MACROGOTEO {2017DM-0001175- YANETH PATRICIA .
151802MQG010372 |1ty DE SEGURIDAD S/AGUJA COD 81-023 GLOBAL Rt Unidad Caja x 50 FUERTES MEJIA VIGENTE St CUMPLE
EQUIPO DE MACROGOTEO CON  |EQUIPO DE MACROGOTEO SIN y Paquete x LABORATORIOS
151802MQG010372 | g1crema DE SEGURIDAD AGUA CON Y 100700 2018DM-0018182 fUnidad 100 unidades GOTHAPLAST VIGENTE S CUMPLE
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EQUIPO DE MACROGOTEO CON | -EXITRON ® EQUIPO PARA 2015DM-00718- Mw_ou” de LABORATORIOS
151802MQG010372 [ ADMINISTRACION DE SOLUCIONES |2 Unidad o e VIGENTE st CUMPLE
MACROGOTEO SIN AGUIA, olucton
Sin aguja
, Equipo en "y"
EQUIPO EN TUR EQUIPO EN "Y" TUR PARA 2015DM-00718- LABORATORIOS
151802MQGO10162 | SMINISTRACION DE GLICINA |IRRIGACION R3 Unidad Mﬁwﬂ: BAXTER VIGENTE St CUMPLE
EQUIPO EXTENSION ANESTESIA |EQUIPO DE EXTENSION DE 5 ML ! Cajax 25 LABORATORIOS
151802MQG010163 | =2 770 TERS R N LER LOCK 0108 2017DM-0017035 |Unidad o T pLAST VIGENTE st CUMPLE
Equipo
EQUIPO EXTENSION ANESTESIA |PLEXITRON (R) EQUIPO DE 2015DM-00718- | LABORATORIOS
151802MQGO10163 | 473 - per, s1020 EXTENSION PARA ANESTESIA  [R3 Unidad Sxtenston BAXTER VIGENTE L | CUMPLE
EQUIPO PARA ADMINISTRACION |EQUIPO DE TRANSFUSION DE ] ! Paguete x50 LABORATORIOS
151802MQGO10166 |2 Lre ) porravedad | |SANGRE 100531 2011DM-0007514 |Unidad s it VIGENTE st CUMPLE
EQUIPO PARA ADMINISTRACION | EQUIPO DE MICROGOTEO SIN ] ! Paquete x LABORATORIOS
151802MQG010165 | 5¢ 50 iCION -MICROGOTEO | AGUJA 264000 2018DM-0018182 {Unidad 100 unidades GOTHAPLAST VIGENTE S| cuMpLE
Bolsa de
palietileno de
baja
EQUIPO PARA IRRIGACION PLEXITRON (R) EQUIPO PARA o !
151802MQGO10684  |URINARIO CON CAMARADE  |IRRIGACION CON CAMARA DE Mmcz 00718 1\nidad M”a_wa ° %wqo%qoao,n. VIGENTE st CUMPLE
GOTEO - Ref. ARC4002P GOTEO pe
pouch (papel
grado
medico)
ESPARADRAPO TIPO TELA - Tubo | LEUKOPLAST HOSP COBO MEDICAL
151802M5C010018  [= N e priviriiepdipye 2011DM-0006944 |Unidad UNIDAD sAS VIGENTE st CUMPLE
ESPARADRAPO TELA HOSPITAL TUBO X5
151802M5C010018 | ARADRAPO TIPOTTELA - Tubo Lrp iy o 16 SURTIDO CUREBAND [2017PM-0000931- )i ROLLOS YANETH PATRICIA |\ core st CUMPLE
por 5 rollos surtido R3 FUERTES MEJIA
TEC SURTIDOS
151802MQG010537  [1RNGA PARA MUESTRA DE Hﬁw”mmmm_ﬁﬁw Joma e |2011DM-0007031 [Unicad Unidad  |Unidad LM INSTRUMENTS VIGENTE st | cumpe
JERINGA 10ML 21GX1 1/2 C/AGUIA ) YANETH PATRICIA
151802MQG010209 | JERINGAS DESECHABLES DE 10cc [(ASVOR 1OMLE 210K 2013DM-0009855 |Unidad CAIAX 100 FUERTES MENTA VIGENTE st CUMPLE
JERINGA SML 21GX1 1/2 C/AGUIA ] ) YANETH PATRICIA
151802MQGO10213 | JERINGAS DESECHABLES DE 5cc [1EA0OASHLZIGH 3/2 O 2013DM-0009855 | Unidad CAIAX 100 FORRTS MEMA VIGENTE s1 CUMPLE
PARCHE TEGADERM 10cm*12cm | TEGADERM 1626W ! COBO MEDICAL
151802M5C010029 (AR SE 10CMXL2CM(CXS0) 2015DM-0013141 |Unidad CAJAX 50 sAS VIGENTE st CUMPLE
PARCHE TEGADERM FILM Ref. | TEGADERM 1624W 6CMx ) COBO MEDICAL
151802MQG010571 [y B JEM(EX100) 2015DM-0013141 | Unidad CAJAX 100 AS VIGENTE st CUMPLE
PARCHE TEGADERM 1V 1685 .
151802MQGO10666 | ADVANCED DE 8.5*11.5cm(para M_wm”wmmﬂ%ww% 20150M-0013141 |Unidad CAJAX 50 mmeO MEDICAL VIGENTE s1 CUMPLE
. fijacion de cateter subclavio) . : !
PARCHE TEGADERM 1V 1685 . Concepto de la especialidad NO FAVORABLE, no cumple
CURAFIX LV XONTROL ESP DEFTJ, ) Caja x 50 LABORATORIOS NO °
151802MQG010666  |ADVANCED DE 8.5%11.5cm(para - 2015DM-0013684 |Unidad VIGENTE NO con el tamafio adecuado para cobertura de cateter
fincicn de cateter subsimyip) - |PE CANULAS, 56 COM 30200 Unidades GOTHAPLAST SUBSANA | e !
PARCHE TEGADERM IV ADVANCE
TEGADERM 1683 ) COBO MEDICAL
151802MQG010687 MMWMMM.S 6.5cmx 7 cm V(6 SXTCM)ADVANCED(Cxtony | 2015DM-0013141 [Uridad CAJAX 100 sAS VIGENTE sI CUMPLE
POLIESTER BLANCO NO TEJIDO 2016DM-0000273- COBO MEDICAL
151802MSCO10019 ety o o mxoqéF STRETCH 10cMxtomrs |29 Unidad UNIDAD sAS VIGENTE st CUMPLE
POLIESTER BLANCO NO TEJIDO 2016DM-0000273-|, COBO MEDICAL
151802MSC010020 ity S0 m FIXOMULL STRETCH 15CHx1OMTS [0 Unidad UNIDAD SAS  VIGENTE st CUMPLE
ITAPON PARA ACCESO EQUIPO PARA ADMINISTRACION § ! Empaque LABORATORIOS
151802MQGO10087  |orererrico de flujo neutro |DE SOLUCIONES ONE LINK SysTEM |2012DM-0009361 |unidad Individual BAXTER VIGENTE st CUMPLE
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COBO MEDICAL SAS CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE
YANETH PATRICIA
FUERTES MEJIA CUMPLE NO APLICA NO APLICA NO APLICA | CUMPLE
Los productos CATETER SUBCLAVIO DOS VIAS S513, CATETER SUBCLAVIO DOS VIAS V720, CATETER SUBCLAVIO TRES VIAS V720, Concepto NO
LM INSTRUMENTS CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE CUMPLE |[FAVORABLE por la especialidad informan lo siguiente: El producto no ha sido evaluado en la institucion, los cateteres que se vienen utilizando en la
institucion tienen excelente desempefio, se sugiere una prueba de campo previa antes de sugerir cambio.
. Los productos CONECTOR ONE LINK DE FLUJO NEUTRO Ref 7N8371, Concepto NO FAVORABLE por la especialidad informan que No cumple con
LABORATORIOS las especificaciones tecnicas requeridas por la especialidad.
GOTHAPLAST LTDA NO APLICA CUMPLE NOAPLICA | CUMPLE | CUMPLE |p. o) hroducto PARCHE TEGADERM 1V 1685 ADVANCED DE 8,5%11.5cm(para fijacién de cateter subclavio), Concepto de la especialidad NO
FAVORABLE, no cumple con el tamafio adecuado para cobertura de cateter venoso central.
LABORATORIOS CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE CUMPLE
BAXTER
7
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