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ESTUDIO PREVIO

DESCRIPCION DETALLADA DE LA NECESIDAD A CONTRATAR: Se procede a realizar el presente estudio previo, teniendo
en cuenta que el Hospital Universitario Departamental de Narifio E.S.E., considera necesario y oportuno contratar los
servicios de Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos y consumibles de la Central de Gases Medicinales
del Hospital, para las dreas de: Sistema de Produccién de Aire Medicinal, Sistema de Vacio Medicinal, Sistema de
Produccién de Aire Industrial, Sistema de Distribucién de Gases Medicinales y Aire Industrial. Asi como también Ja
Calificacion y Validacién del Sistema de Produccién de Aire Medicinal ¥ la verificacién del cumplimiento en Buenas
Practicas de Manufactura - BPM para la produccién de aire medicinal, en el marco de la normatividad vigenie en BPM
que deben cumplir los gases medicinales en los procesos de fabricacion, control de calidad y comercializacién por
parte de la industria y de las instituciones prestadoras de salud, con el fin de proteger la vida y la'salud humana.

El proceso de produccién y suministro de Aire Medicinal y demas Gases Medicinales es transversal a todos 1os servicios
asistenciales del Hospital, por lo cual es de vital importancia que se lleven a cabo todas las actividades que garanticen
la operatividad de los equipos de la Central de Gases Medicinales y mantener la condicion de institucion certificada
otorgada por INVIMA mediante la Resolucién No 2021035537 del 20 de Agosto de 2021 De lo contrario el Hospital
incurrird en alto riesgo de no suministrar Aire Medicinal y los demas Gases Medicinales con éspecificaciones de calidad
a los servicios asistenciales que conducirdn a eventos adversos Yy sanciones de tipo pecuniario por las respectivas
entidades de inspeccidn, vigilancia y control (IVC).

OBJETO A CONTRATAR: Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos y consumibles de [a Central
de Gases Medicinales del Hospital Universitario Departamental de Narific E.S.E, para las areas de: Sistema de
Produccién de Aire Medicinal, Sistema de Vacio Medicinal, Sistema de Produccién de Aire industrial, Sistema de
Distribucién de Gases Medicinales y Aire Industrial, su correspondiente Calificacion y Validacion del Sisterma de

Produccidn de Aire Medicinal y la verificacién del cumplimiento en Buenas Practicas de Manufactura (BPM) para la
produccion de aire medicinal.

BIENES A CONTRATAR (Diligencie Gnicamente para e! caso de contratacion de bienes)

DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

El objeto contractual se enmarca dentro del siguiente cédigo del clasificador de bienes y servicios:

CODIGO DESCRIPCION : :
72154100 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPQ
DE SISTEMAS DE DISTRIBUCION Y ACONDICIONAMIENTO

72154100 Toma de Aire Cambio Polisombra N/A :
Cambio de Filtres de Aire (Trimestral) Marca: Atlas Copco No. Pieza:
1622065800 - :
Cambio de Valvulas Cheque Marca: Atlas Copco B8
(Cuatrimestre) No. Pieza: 2236043880
Lubricacién de Rodamientos Scroll Marca: Atlas Copco No. Pieza: 4
2892610020 B
Compresor de Aire Cambio Kit de Correas Marca: Atlas Copco No. Pieza: 4
MARCA ATLAS COPCO 2903102142 :
2 72154100 -
Mo?!\fll-e%igéi e Cambio Kit Trampa de Condensado x‘:rg?e;t:laz;gi%% 0069 " i
Cambio Kit de Sellos Unidad Seroll Marca: Atlas Copeo No. Pieza 4
3001170210 - :
Cambio Empaques de Admision Marca: Atlas Copco No, Pieza 4
2236009600
Cambio Tubo de Salida Scroll Marca: Atlas Copeo No, Pieza 4
2901139700 - 31
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Cambio Rodamiento Motor Principal Marca: Atlas Copeco No. Pieza 4
1280627473
Cambio Rodamiente Motor Principal Marca: Atlas Copco No. Pieza 4
1280627474
Cambio Mangueras Marca: Atlas Copco 4
No. Pieza 2901990925
Sensor de temperatura scroll - Tempe. Marca: Atlas Copco 1
sensor Lw3810 ) Ne. pieza: 1082057465
Contactor MARCA: Atlas Copco No. Pieza: (3
: Cambio Kit Trampa de Tanque EWD50 Marca Atlas Copeo L
n Tanque Puimén Marca: No, Pieza: 2901067300
= 72454100 = Diequipos Cambio de Valvula de Alivio N/A 1
: Verificacion corrosion interna del tanque N/A 3
© Secador de Aire ;ﬂzaé%aoé-\ ;I;xzo(:opco No. Pieza; 2
-+ Medicinal (2) MARCA | Kit B de 24.000 horas de funcionamiento Wiara: Atlas Copeo No. Pieza: 5
4 72154100 | ATLAS COPCO MODELO : ) "
| cD245/APIW22981 : 2004150261 ,
S/APIW23418 Cambio de Elemento Pre filtrante- Filtro de | Marca: Aflas Copco No. Pieza: 2
Red PD35+ 2901300103
Cambio de Filtros Coalescentes- Filtro de Marca: Atlas Copco No, Pieza: 2
Lineas de Filtracién Red D.DSO+ - 2 2901300004 -
Filtro de Red Marea Cambio de Filtros Coalescentes- Filtro de Marca: Atlas Copco No. Pieza: 2
5 72154100 Atlas Copco DDS0 (2) - Red PD5S0+ 2901300104
PD50 (2) QD50 (2) Carnbio de Filtros Coalescentes- Filtro de Marca: Atlas Copco No. Pieza:
' Red 2901200503 2
QD50+
o rs e Marca: Donalson Elemento Filtrante de
6 | 72154100 F‘“Rfi’s Bacieriolosicos | cambio de Filtros Bacterioldgicos Profundidad Estéril ULTRADEPTH No. 2
arca Donalson Pieza: PSRF 04,20
“Analizador de Mondxido | Metrologia: Calibracién Ceida de Monaxide | Minimo utilizande 2 gases Patrén con 3
‘de Carbono (C0) y Punto | de Carbone su respectivo certificado de calidad
7 72154100 ':' de R_oflcém%rMARCA' Celda de Mondxido de Carbono hq:r:?éz?:g%zsuoo 1
-MODELO:MEDAIR 2200 [Ceida de punto de rocio (DP I 1
" SERIE: 1000263 n (OF) Marca: No. Pieza:
- Reglstrador de Datos: | Tarjeta de memoria SD 1
 Monéxido de Carbono Marca: YOKOWAGA
8 | 72154200 1\ o6y y Punto de Rosio No. Pieza: BB7T06NK
(PR} Marca: Yokowaga
Mano de Obra Sisterna de Aire Medicinal {Incluye todas las rutinas de inspeccian mensual a cada uno de 10
9 72154100 | equipos.que conforman el Sistema {7 visitas), Todas la visitas tipe Ay C, y mano de obra por servicio de 1
cambio de elementos o reparaciones)
: SISTEMA DEVACIQ Kit L000HRS GV150 Marca: Atlas Copceo No. Pieza: 1
10 72154100 |" MARCA ATLAS COPCO 2902040200
:MODELO GV130 SERIAL | Vacuum Vane Fluid 1.00 (10) Marca: Atlas Copco No, Pieza: 3
VAC1331659 (1 PUM) 1630204901,
: S Mano.de Obra Sistema de Vacio Medicinal {Incluye todas las rutinas de inspeccion mensual a cada uno de los
1L 72154200 | Equipos que-conforman el Sistema /7 visitas), la visita tipe B, y mano de obra por servicio de cambio de 1
° |'elementos o reparaciones),
B . Gambio de Aceite Sintético Marca ALUP 2
Compresor de Aire Camnbio de Filtro de Aceite Marca ALUP 1
- industrial Marca: ALUP | Cambio de Filtro de Aire Marca ALUP 1
12 | 72154100 | viodelo VARIATR 7.5 [Cambio de Filtro Soparads 1
- Serial 2532840002 Cambio de Correas Marca ALUP 2
Cambio de Espuma de fonizacion Marca ALUP 1
Secadores de Aire
. Industrial Marca Atlas .
13 | 72154100 |° Copco Modelo FX3 | Cambio Kit Wear LD2 z';é;a;c’;‘ztg‘:?c"p“ No. pieza 2
. Sseriales AlIG53742 y
CAI668269
‘Mano de Obra Sistema de Aire Industrial (Incluye todas las rutinas de inspeccidn mensual a cada uno de los
14 72154100 | Equipeos que conforman el Sistema (7 visitas), Visita tipo A y mano de obra por servicio de cambio de elementos 1
0 reparaciones)
Mantenimiento Preventivo Sistema de Distribucion de Gases Medicinales (Dos visitas a todos los servicios del 1
15 72154100 |: . . y
hospital durante la vigencia del contrato)
16 72154100 | Mantenimiento Correctivo “Bolsa de Repuestos” Sistema de Distibucion Gases Medicinales e Industriales 1
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17 72154100 | Prueba de Presion Hidrostatica cilindros propiedad del HUDN 20
18 72154100 | Camblo de valvulas y reparacién cilindros propiedad del HUDN 20
19 72154100 | Verificacién en el cumplimiento de Buenas Practicas de Manufactura-BPW 1
20 72154100 | Calificacion y Validacion del Sistema de Produccian de Aire Medicinal L

ASPECTOS A TENER EN CUENTA:

1. MANTENIMIENTO SISTEMA DE PRODUCCION DE AIRE MEDICINAL: Lievar a cabo ias rutinas de mantenimiento de
cada equipo que conforma el Sistema de Produccion de Aire Medicinal, de acuerdo a las siguientes descripciones
(tomadas de los manuales de los fabricantes y el instructivo IRFAR-022 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E
INSTALACIONES DE LA CENTRAL DE GASES MEDICINALES) con su respectivo reporte de mantenimiento donde se
registre fecha de intervencién y/o préxima visita sugerida. Se identifica marca y niimero de parte y/o referencia en la
descripeion técnica, porgue los equipos en los cuales van a ser instalados los consumibles y/o repuestos, son de

marcas especificas que por compatibilidad y garantizar la operatividad de los mismos se re

originales, nuevos y no remanufacturados.

quiere que sean de marca,

Toma de Aire

CT D

Visita de Inspeccién () (Mensual):
Realizacién y Verificacién de Limpieza de la Malla Filtrante
y Polisombra

Realizacién de Limpieza Externa de la Toma de Aire
Verificacién de Dahos de la Toma de Aire (En caso de
presentarse daiios, realizar el respective mantenimiento
correctivo)

Nota: Se Incluye dentro de la Mano de Obra Sistema de Alre
Medlcinal

N/A

Visita Tipo C (Anual)
Cambic polisombra

N/A .

Compresor de Aire
MARCA ATLAS
COPCO MODELO
SF15-S/
AlB6S1651

Visita de Inspeccion () (Mensual):

Limpieza general del equipo y de intercambiadores
Estado General: Verificacion de fugas, mangueras, filtros de
aire, anti vibratorios, trampa de condesando, sistema
antiretorno, puertas, ventilacién

Unidades Scroll: Verificacidn del estado del motor ¥ sus
correas, verificacién de horas de marcha y temperatura de
salida por unidad, Vilvulas de seguridad, empaques de
admision

Modulo de Control: Verificacién presién de salida, horas de
medule, horas de marcha, arranques de los motores,
presién de encendido y apagado

Sistema Eléctrico: Verificacion de voltajes, corriente,
estado del cableado de potencia y contrel, ajuste de
conexiones y corriente a tierra

Nota: Se incluye dentro de la Mano de Obra Sisterna de
Alre Medicinal

N/A

Visita Tipo A

Cambio de Filtros de Aire (Trimestral) (Un filtro por
cada unidad de scroll, en total 4 unidades)

Marca: Atlas _Coﬁéo ;
No. Pieza: 1622065800

Cambio de Valvulas Cheque (Cuatrimestre) (Una
valvula cheque por cada unidad de seroll, en total 4
unidades)

Marca: Atlas Copec
No. Pieza: 2236043880

Visita Tipo C (Anual)

Lubricacion de Rodamientos Scroll {Una
lubricacién por cada unidad de scroll, en total 4 unidades)

Marca: Atlas Copco
No. Pieza: 2892610020

Cambio Kit de Correas (Un kit por cada unidad de
scroll, en total 4 unidades)

Marca: Atlas Copco -
No. Pieza: 2903102142

Cambio Kit Trampa de Condensado

Marca Atlas Copo _
No. Pieza 2804500069

Cambio Kit de Sellos Scroll (Un kit por cada unidad
de scroll, en total 4 unidades)

Marca: Atlas Copco

4
4
1
4

No. Pieza 3001170210
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Cambio Empaques de Admision (Un empaque por | Marca: Atlas Copco 4
cada unidad de scroli, en total 4 unidades) No. Pieza 2236009600
Cambio Rodamiento Motor Principal (un | Marca: Atlas Copco 4
rodamiento por cada motor, en total 4 unidades) No. Pieza 1280627473
Cambio Rodamiento Motor Principal (un | Marca: Atlas Copco 4
redamiento por cada motor, en total 4 unidades) No. Pieza 1280627474
Cambio Mangueras (Una manguera por cada unidad | Marca: Atlas Copco 4
‘de scroll, en total 4 unidades) No. Pieza 2901990925
Cambio Tubo de Salida Scroll (Un tubo por cada | Marca: Atlas Gopco 4
unidad de scroll, en total 4 unidades) No. Pieza 2901139700
Condicion Actuai (En caso de Danos o Fallos)
Sensor de temperatura scroll - tempe.sensor | Marca: Atlas Copco
L=3810 No. pieza: 1089057465 1
: Marca: Atlas Copco
Contactor 1
‘Visita de Inspeccion () (Mensual)
Limpieza General
Verificacién de Presién de Ecualizacidn, Fugas, Trampa de 7
-Condensado
. :Nota: Se Incluye dentro de la Mano de Obra Sistema de Alre
Tanque Pulmén Mediclnal
Marca: Di equipos | Visita Tipo C (Anual)
' -Cambio de Valvula de Alivio 1
.. Marca Atlas Copco
Cambio Kit Trampa de Tangue EWD50 No. Piera: 2901067300 1
Verificacion de corrosion interna del tanque 1
:Visita de inspeccion (1) (Mensual)
- Limpieza General, Verificacion Fugas de Aire, Temperatura
zde Secado, Ciclo de Regeneracidén, Caida de Presidn, 7
. Drenaje Automdtico, Limpieza de los silenciadores
Secad_or de Aire . Nota: Se inciuye dentro de [z Mano de Obra Sistema de Alre
Medicinal (2) Medicinal
MARCA ATLAS  |"Visita Tipo C (Anual)
COPCO MODELG  |"Cambio de Elemento Pre filtrante- Filtro de Marca: Atlas Copco o
CD24 Red PD35+ (1 por cada secador) No. Pieza: 2901300103
S/APIW22981  Visita Tipo G (A Ios 4 y 8 anos)
S/APIW23418 Marca: Atlas Copco 5
Kit B de 24.000 horas de funcionamiento (1 por | No. Pieza: 2230004010
cada secador) Marca: Atlas Copco >
No. Pieza: 3001150261
-Visita de Inspeccién (1) (Mensual)
Lineas de - \I;'::fp'gaé de Fugas y Estado General General 7
. .o . -Verificacién de Fu y era
Filtracion Filtro.de | Nota: Se Incluye dentro de la Mano de Obra Sistema de Alre
Red Marca Atlas ' Medicinal
Copco DD5C (2)- ['Visita Tipo C (Anual)
PD50 (2)-QDS0 [ "Cambio de Filtros Coalescentes- Filtro de Red | Marca: Atlas Copco 5
(2} DD50+ No. Pieza: 2901300004
Cambio de Filtros Coalescentes- Filtro de Red Marca: Atlas Copco 2
. PD50+ No. Pieza: 2901300104
Filtros “Cambio de Filtros Coaiescentes~ Filtro de Red | Marca: Atlas Copco 2
Bacteriologicos QD50+ o No. Pieza: 2901200503
Marca Donalson . . L Marca: Donalson
2) -Cambio de Fiiltros Bacterioldgicos No. Pieza: PSRF 04/20 2
Analizador de | Visita de Inspeccion (i) (Mensual)
P “Limpieza General
Monoxido de Verificacion de Estado General ¥ Registro de Medida de CO 7
Carbone (CO)y y DP

Identificacion del ECO



ESTUDIO PREVIO (ECO) | CODIGO: FECHA DE FLABORACION:
zg:ﬂ:& %‘;Nnﬁu gg'zg FRIUR.007 | 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
A 0 IGUALES A 1000‘ ] FECHA DE ACTUALIZACION:
ENI’OVERPS;TEQ& SMLV Y CONTRATACION VERSION: 23 DE JULIC DE 2020 .mmmﬂo
ReANE ot £ak DIRECTA 06 HOJA: 5 DE:24

Punto de Rocio Nota: Se Incluye dentro de la Mano de Obra Sistema de
PD) MARCA: Alre Medicinal
( E)NM ET Visita Tipo A (Trimestral)
MODELO:MEDAIR | Metrologia: Calibracién Celda de Monéxido de | 2 £ases Patron con su
respectivo certificado d 3
2200 SERIE: Carbono calidad .
1000263 Visita tipo C (cada dos anos)
Celda de punto de rocio (DP) w:r;?;;'ﬁ'g;’:a&s 1
Condicién Actual (En caso de Fallo)
Celda de Mondxido de Carbono g“:';‘;;;’f”g%zslzoo 1
Visita de Inspeccién () (Mensual)
Limpieza General
Registrador de Verificacion de Estado General y Registro de Medida de CO -
. Avi y DP '
dDaéostonOé(gj 0 Ajuste de valores del registrador con respectivo patrones N/A 7
e Carbono ( _) Y | en caso de desajuste con respecto al analizador
Punto de Rocio | Nota: Se Incluye dentro de la Mano de Obra Sisterna de
(PD) Marca: Alre Medicinal .-
Yokowaga Marca: Yokowaga
Tarjeta de memoria SD No. Pieza: MCF10P- 1
128MS
Visita de Inspeccion (1) (Mensual)
Limpieza General
Verificacion de Estado General o
El sivul Verificacidn de Activacién Electrovilvula de acuerdo los N/A 7
ectrovalvula o ores méximos permitidos de CO (10ppm) y DP (39°F)
Marca: Danfoss Nota: Se Incluye dentro de la Mano de Obra Sistema de
Modelo: EV220B | Alre Medicinal
15-50 Visita Tipo A (Trimestral)
Verificacion de Activacién Electrovalvula de
acuerdo los valores maximos permitidos de CO N/A 3
(10ppm) y DP (39°F) : .
Mano de Obra Sistema de Aire Medicinal (Incluye todas las rutinas de inspeccion mensual a
cada uno de los equipos que conforman el Sistemna, Todas la visitas tipo A y C, y mano de obra 1
por servicio de cambio de elementos o reparaciones) '

2. MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE VACIO MEDICINAL: Lievar 2 cabo las rutinas de mantenimiento de cada equipe
que conforma el Sistema de Vacio Medicinal, de acuerdo a las siguientes descripciones (tormadas de:los manuales de
los fabricantes y el instructivo IRFAR-022 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES DE LA'CENTRAL DE GASES
MEDICINALES) con su respectivo reporte de mantenimiento donde se registre fecha de intervencidn y/o préxima visita
sugerida. Se identifica marca y nimero de parte y/o referencia en la descripcion técnica, porque los equipos en los
cuales van a ser instalados los consumibles y/0 repuestos, son de marcas especificas que por compatibilidad vy
garantizar operatividad de los equipos se requiere que sean de marca, originales, nuevos y ho remanufacturados.

isita de Inspeccion (1) (Mensual)
Limpieza General del Equipo

SISTEMA DE Inspeccién Mecdnica de Bombas: Verificacién de Fugas,
Mangueras, Filtros de Aire y Aceite, Antivibratorios,
VACIO MARCA Sistema Antiretorno, Puertas, Ventilacion, Nivel de : :
RIETSCHLE aceite, Inspeccion de Paletas, Inspeccisn de Soportes N/A : 7
MODELO vC200 Inspeccidn de Tablero: Verificacién Presién de Salida, : .
1025660300 (2 Horas de Marcha de las unidades, Presién de Encendido
PUMS) ¥ Apagado.

Sistema Eléctrico: Verificacién de Voltajes, Corriente,
Estado def Cableado de Potencia y Control, Ajuste de
conexiones y Corriente a Tierra

' Identificacién del £CO
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Nota: incluye dentro de [a Mano de Obra Sistema de
Vacio Medicinal
Visita de Inspeccion (i) (Mensual)
‘Limpieza General del Equipo, Inspeccion
SISTEMA DE ‘Nivel y Estado del Aceite, Revision de N/A 12
VACIO MARCA .Conexiones, Revisién Elementos Filtrantes
ATLAS COPCO | Nota: Incluye dentro de la Mano de Obra Sistema de
MODELO GV150 | Vacio Medicinal
SERIAL - Visita Tipo B (anual)
VAC1331659 . Marca: Atlas Copco
@pumy | Nit1000HRS Gv150 No. Pieza: 2902040200 1
Vacuum Vane Fluid 100 (1L) R"i"é?éﬁfi%%‘é‘;%"mm 3

Mano de Obra Sistema de Vacio Medicinal (Incluye todas las rutinas de inspeccién mensual a

cada uno de los Equipos que conforman el Sistema, la visita tipo B, y mano de obra por servicio 1
de cambio de elementos o reparaciones)

3. MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PRODUCCIGN DE AIRE INDUSTRIAL: Llevar a cabo las rutinas de mantenimiento
de cada equipe que conforma el Sistema de Aire Industrial, de acuerdo a las siguientes descripciones (tomadas de ios
manuaies de los fabricantes y el instructive IRFAR-022 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES DE LA
CENTRAL DE GASES MEDICINALES) con su respectivo reporte de mantenimiento donde se registre fecha de
intervencion y/o proxima visita sugerida. Se identifica marca y nimero de parte y/o referencia en la descripcion
técnica, porque los equipos en los cuales van a ser instalados los consumibles y/0 repuestos, son de marcas especificas

que por compatibilidad y garantizar operatividad de los equipos se requiere que sean de marca, originales, nuevos y
ne remanufacturado_s.

“Visita de Inspeccion (1) (Mensual)
‘Limpieza General del Equipo
“Estado General: Verificacion Nivel y Calidad del Aceite,
‘Limpieza def Prefiltro, Estado y Tensado de las Correas,
“Fugas, Ventilacién, Motores, puertas
“Modulo de Controi: Verificacién Presidn de Salida, Horas
~te Modulo, Horas de Marcha, Arrangues de los motores, N/A 7
-Presidén de Encendido y Apagado
Compresor de Aire | Sistema Eléctrico: Verificacion de Voltajes, Corriente,
. . ‘Estado del Cableado de Potencia y Control, Ajuste de
Industrial Marca: conexiones y Corriente a Tiemra

ALUP Modelo :Nota: Incluye dentro de la Mano de Obra Sistema de
VARIATR 7.5 “Producelén de Alre Industrial
Serial “Visita Tipo A {Semestral)
2532840002 -Cambio de Aceite Sintético (1 Gaion) Marca: ALUP | 2
Visita Tipo C (Anual)
Cambio de Filtro de Aire Marca ALUP 1
Cambio de Filtro de Aceite Marca ALUP 1
=Cambio de Filtro Separado Marca ALUP 1
‘Cambio de Correas Marca ALUP 2
Cambio de Espuma de lonizacién N/A i
Visita de inspeccion (1) (Mensual)
. Limpieza General
Compresor de Aire | Verificar funcionamiento de la trampa de condensado y
Industrial Marca realizar limpieza de la misma
Verificar Nivel de aceite :
Atlas Copco, Verificar la banda de presién en la que trabaja el equipo N/A v
Mc'deio GX5, dentro de ia bateria de compresores
Seriai CAIB18209 | veriticar conexiones eléctricas
Verificar recubrimientos térmicos y las espumas de
ionizacion - ' .
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Verificar que no exista paso de aceite (limpiar linea de
barride)

Verificar si se accionan las protecciones eléctricas
Verificar el sistema de transmisidn de potencia (Acoples,
corras, directo)

Verificar y detectar fugas en los circuitos de aire, aguay
aceite

Verificar y revisar el sistema de regulacién

Verificar e! estado de las aspas y el sentido de giro de!
ventilador principal

Verificar harness y sensores de proteccién

Nota: Incluye dentro de la Mano de Obra Slstema de
Produccién de Alre Industrlal

Secador de Aire
Industrial (2)

Visita de Inspeccién (I} (Mensual)

Revisar y limpiar el condensador

Verificar los recubrimientos Térmicos y las espumas de
insonorizacion

Medicién de temperaturas de entrada y salida de aire

N/A

Marca Atlas Copco | comprimide 7
Modelo FX3 Medicién temperatura linea de succién y descarga
Seriales Verificar el punto de rocié
Nota: Incluye dentro de la Mano de Obra Sistema de
CAI668269 Produccién de Alre Industrlal
CAl653742 Visita Tipo A {(Anual) -
. Marca: Atlas Copco
Cambio Kit Wear LD2 No. Pieza: 2200902047 2
Visita de Inspeccion (I) (Mensual)
Limpieza general
Purgar el agua condensada y el aceite de los pre filtros
Verificar que la temperatura del aire comprimido no
N excede los limites del equipo
Secadores de Aire Verificar que la presién de suministro no esta por debajo
Industrial Marca de [a presién minima permitida
Atlas Copco Verificar que el secador alterna las torres .
Modelo CD22+ Verificar que se expulsa aire de regeneracién a través de N/A d
. una de las vélvulas de regeneracién durante la
Seriales regeneracion y el enfriamiento
APIWS4262 y Medir el consumo de corriente de elemento calentador
APIWS54261 Verificar los sistemas de drenaje automatico

Verificar que se calienta Ia torre de regeneracién
Limpiar el filtro de la entrada del soplador

Limpiar los silenciadores

Nota: Incluye dentro de la Mano de Obra Sistema de
Producclén de Alre Industrial .
Mano de Obra Sistema de Aire Industrial (Incluye todas las rutinas de inspeccién mensual a

cada uno de los Equipos que conforman el Sistema, Visita tipe Ay mano de obra por servicio i
de cambio de elementos o reparaciones)

4.MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE GASES MEDICINALES Y AIRE INDUSTRIAL: Para el
mantenimiento preventivo de la red: tomas, paneles, columnas, cajas de corte, alarmas, ductos, tuberias, valvulas,
mangueras y racores de Gases Medicinales y Aire [ndustrial, se deben tener en cuenta las sigutentes actividades con
su respectivo reporte de mantenimiento por triplicado (Qriginal para la hoja de vida del equipo, Copia 1 para el servicio

donde se realiza el mantenimiento y Copia 2 para soporte de facturacion). Estas actividades deben realizarse
semestralmente (2 Visitas por afio) por cada servicio del hospital.

4.1 Red: Tomas, paneles, columnas, cajas de corte, alarmas, ductos, tuberias, vaivulas, mangueras y racores de Gases
Medicinales y Aire Industrial

Actividades Generales:

Entrega de protocolo para suspensidn o corte de suministro de la red de Gases Medicinales o Aire
Industrial en los diferentes servicios de la institucién
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Verificacién y/o correccién de fugas en uniones y soldaduras de las redes de suministro de Gases
Medicinales y Aire industrial

Verificacion de mandmetros y vacuémetros de cajas de corte, en caso de fallas o gue ho pasen la
caiibracion se debe realizar el cambio de los mismos

* Verificacion de valvulas de corte

e inspeccion y/o cambio de soporteria de la red medicinal e industrial

Verificacion y/o Correccion de fugas, verificacion y/o realizacién de limpieza interna, Verificacion y/o
cambios de sellos (orings), verificacion de sello de las tomas, paneles y/o columnas de aire medicinal,
€02, oxigeno, nitrégeno, NO2 y aire industrial

Revision y/o correccién de paneles de alarmas, verificacién y correccion puntos de soldadura en
plaguetasy/o médulos, verificacion de voltaje de entrada y salida, verificacién de los valores de span
y cero (con mandmetro patrén)

. Inspeccion y/o instaiacion de sensores de presion para alarmas de gases

. Revision y/o demarcacién, sefializacion, rotulado y/o pintura de la tuberia bajo los requerimientos
normativos aplicabies: Resolucién 4410, NFPA 99, y NTC 5318.

. Revisién y/o demarcacion, senalizacién y/o rotulado de alarmas y/o cajas de corte

4.2 Pruebas de Desempeio al Sistema de Distribucion de Gases Medicinales: Las pruebas de desempefio se deben

ejecutar anualmente y entregar un informe de las siguientes actividades tal cual lo describe la normatividad vigente
(Resolucién 4440, NFPA 99 y NTC 5348).

. Prue_ba de fugas en conexiones, uniones 0 segmentos de tuberia de la red de Gases Medicinales
. Prueba de estanqueidad con reporte de caida de presién minima de 2 horas

. Ensayo de conexiones cruzadas o gases cruzados

. Purga de la tuberia

. Activacién de alarmas

Cada una de ias pruebas se realizara con nitrdgeno seco o el gas que va a estar contenido en la tuberia. Ademas del
suministro de los reguladores para los cortes, con el respectivo protocolo para suspension o corte de suministro de [a
red de Gases Medicinales y Aire Industrial en los diferentes servicios de la institucién.

TABLA No. 1 inventaric tomas red de Gases Medicinales e Industriales

- Evacuaclén | Panel Total
Servicio G2 | Vacio | Aire | N2 | C02 | NO2 | Industriai Gases N2 Caudalimetro Tomas
Primer Piso
Urgencias
(Observacidn,
Procedimientos,
Aislamiento, S6 96 4 0 0 0 0 0 0 0 196
Reanimacion y
Consultorio)
Imégenes
; Diagnosticas
! {Ecografia,
Resonancia 5 4 O 0 0 0 0 o} 0 0 9
Magnética,
Tomografia Axial y
Rayos X)
Rehabilitacién
Fisica 4 i 0 0 o 0 0 0 0 0 5
Radioterapia/ .
Acelerador Lineal 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Gastroenterologia 4 4 0 0 [§] 0 0 0 8
Consuita Externa | 2 2 0 0 o 0 0 0 0 0 4
| FORMA DE PAGO: [ Clase de pago Valor Condiciones para pago
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Banco de Sangre .
(1 Unidad Maévil) 5 0 0 0 0 ° 0 0 0 : F’ 5
Ambulancias
{4 Unidades Mévil) 4 0 0 00 0 0 0 0 0 4
Tailler :
Mantenimiento 1 0 0 0 0 0 1 ¢ 0 0 2
Segundo Plso
Quiréfano 38 38 30 | 22 | 13 0 0 1 3 v 145
URPA 16| 16 | 16 | 0 0 0 0 0 0 48
(Recuperacion) _
Cirugia General 20 29 G o 0 0 0 0 0 o] 58
Ecografia
Obstetricia 4 4 0 0 0 0 0 ° 8
Central de
Esterilizacién 0 8 0 0 0 8
Cardiologia 5 0 o} 0 0 0 0 ] 10
Consultorio 4 4 ] 0 0 0 4] 0 0 0 ]
Tercer Plso j
Sala de Partos 20 i8 13 0 0 32 0 3 0 0 57
Ginecologia 39 39 7 0 0 0 0 0 0 0 85
Neonatos Basicos 9 9 0 0 0 0 0 0 0 [¢) 18
Uci Neocnatal e
Intermedio 33 33 26 0 0 0 0 0 0 i 93
UCI Adultos 40 40 40 0 0 0 0 [¢) 0 1 121
Cuarto Plso
Especialidades 21 | 21 0 0 0 0 0 42
Quirdrgicas ;
Medicina Interna 29 29 0 ¢ 0 58
Especialidades
Cuarto Piso 46 46 0 0 0 (o} 0 0 0 92
Quinto Plso
Especialidades
Quinto Piso 35 35 12 0 0 0 0 0 0 ¢ 82
ucl Intermedio
Adulto 11 11 12 0 0 0 0 0 0 _ ¢ : 33
Hemodialisis 3 3 o} 0 (s} [¥) 0 0 0 0 [
Total 1208

TABLA No. 2 Inventario de cajas de corte, alarmas y sefiales

4.3 Manifold y Unidades de Regulacién

Actividades Generales

* Verificacidn y/o Correccién de fugas en valvulas de alta presion, létigos de alta presién y tubos celectores
= Presurizacién del manifold . :

*  Verificacion del funcionamiento det sellado en valvulas s T

*  Verificacién conexion de mangueras y/o latigos de alta presién, en caso de fallas o dafios realizar e
remplazo de los mismos .

= Verificacidn de mandmetros de alta y baja de los manifold Yy los manémetros de la doble regulacién, en
caso de fallas o que no pasen la calibracién se debe realizar el cambio de los mismos

*  Pintura general de la estructura

*  Verificacion de anclajes y soportes

* __Verificacién y/o Instalacién de avisos de seguridad por cada gas
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Rehabilitacion 2 Gases i 2 1
g : 2 Gases 5 10 5
Urgencias 3 Gases 1 3 0
Imégenes
Diagn%sficas ' 2 Gases 1 2 1
Radioterapia/ -
Aceierador Einéal 2 Gases 1 2 1 2
Consuita Externa 2 Gases 1 2 1 2
Quiréféno : 2 Gases 9 i8 9 18
: 4 Gases 9 36 2 36
URPA 3 Gases 1 3 1 3
Cirugia General 2 Gases 2 4 2 4
: 1 Gas 3 3 3 3
Sala de Partos - 3 Gases 1 3 1 3
: 4 Gases 3 12 3 12
Ginecologia - 2 Gases 2 4 2 4
i 3 Gases 1 3 1 3
Guiltado Basico, 2 Gases 1 2 1 2
UCI Neonatal e -
intermedio 3 Gases 3 9 3 2
UCH Adulto 3 Gases 2 8 2 4]
Especialidades:” |-
é’ua o Plag 2 Gases 2 4 2 4
Medicina Interna 2 Gases 3 6 3 G
Especialidades. 2 Gases 2 4 2 4
Quinto Piso 4 Gases 1 4 1 4
UC intermedio 1 Gas 1 1 1 1
Aduite 2 Gases 1 2 1 2
Central de Gases - | yjarma Maestra 1 11 0 0
Medicinales ™
TOTAL 55 156 57 142

«  Verificacion de valvulas de seguridad y reguladores
»  Verificacion y/o Realizacidn a Pintura general de la tuberia
TABLA No. 3 Inventario de manifolds

Manifold Cantidad Tamano
Oxigeno Medicinal 1 2x10
Oxigeno Medicinal - Termo 1 1x2
Aire Medicinal 1 2x5
Nitrégeno 1 1x4
Didxido de Carbono 1 2x4

4.4 Mantenimiento correctivo al sistema de produccion de aire medicinal, sistema de produccién vacio medicinal,
sistema de produccion aire industrial y sistema de distribucién para el suministro de gases medicinales y aire industrial

Realizar el Mantenimiento correctivo las veces que sean necesarias de todos los equipos que forman parte de los
Sistemas de Produccidn de Aire Medicinal, Sistema de Vacio Medicinal, Sistema de Produccién Aire Industrial y
Sistema de Distribucién para el Suministro de Gases Medicinales y Aire Industrial, la cual se realiza a través de un
soporte técnico durante la durabilidad del contrato cuando se presente dafios, emergencias y/o contingencias El

contratista debe garantizar tiempos de repuesta inferiores a 30 minutos via telefénica y 2 horas en sitio, y dar soporte
técnico 7 por 24. .

Para el cambio de repuestos de tomas de gases medicinales e industriales, cajas de corte, alarmas, manifolds y
sistema de distribucidn se requiere de un presupuesto adicional que se manejaran con la figura de “Bolsa de
Repuestos”, el cual se debera ir consumiendo de acuerdo a-los servicios gue se presenten y que requieran cambio de
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estos repuestos o accesorios. Se describira en el reporte de mantenimiento correctivo el tipo de repuesto y [a cantidad
utilizada, y se especificara en la facturacién mensual el costo de los mismos.

TABLA No. 4. Descripcitn de Repuestos o Accesorios

Escudos
Tornilleria

Vélvula de cheque primaria

Valvula de cheque secundaria

Otros N B
Manémetros con su respectivo certificado de
calibracién ONAC i S
Valvulas

Actilicos

Marcos

Soldadura

Otros

Sensores

Tarjetas
“cableado

Valvulas

QOtros

Latigos de alta presién

Véalvulas

racores S
Manémetros con su respectivo certificado de
calibracion ONAC : :
Manifold de Gases Medicinales Reguladores.

Marcos o estructuras en angulo

Soldadura

Presostatos

correas

Otros

Valvulas

Gabinetes de vaivulas
Tuberias

Presostatos

Otros

Tomas de Gases medicinales e
industriales

Cajas de corte de Gases
medicinales e industriales

Alarmas de Gases medicinales e
industriales

Red de suministro de gases
medicinales e industriales

5. CALIFICACION Y VALIDACION DEL SISTEMA DE PRODUCCION DE AIRE MEDICINAL POR SITIO éOMPRESOR

Con el objetivo de mantener la Certificacién en BPM se debe validar el Sistema de Produccién de Aire Medicinal por
sitio compresor, realizando las siguientes actividades ;

5.1 PLAN MAESTRO DE VALIDACIONES

Verificacién y actualizacién del documento PLFAR-002 PLAN MAESTRC DE VALEDACIONEs; de acuerdo a ias

calificaciones y validaciones a realizar (Cronograma de Actividades) y lo requerido por la normatividad vigente (USSP,
Resolucién 4410 de 2009) -

5.2 LISTADO DE PROTOCOLOS E INFORMES DE CALIFICACION

. Calificacidn de Disefno (DQ) del Sistema de Generacién y Sistema de Reserva de Aire-'Medicinaﬂ
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' Cahﬂcac:on de Instalacidn (I1Q) del Sistema de Generacién y Sistema de Reserva de Aire Medicinal
Cahfucac:on de Operacion (0Q) del Sistema de Generacién y Sistema de Reserva de Aire Medicinal

Cai:ﬂcacuon de Desempeno Valvulas Anti-retorno del Sistema de Generacion y Sistema de Reserva
de Aire Medicinal

. Calificacion de Instaiacion, Operacién y Desempefio del Sistema de Adquisicién de Datos del
Sistema de Generacidén de Aire edicinal

e Calificacion de Desempefio (PQ) del Sistema de Generacion de Aire Medicinal

° Calificacion de Desempefio (PQ) del Sistema de Reserva de Aire Medicinal

Vaiidacién de la Técnica Analitica de Medicion de Concentracion de Monéxido de Carbono potr
método celda Electroguimica

Vaiidacion de la Técnica Analitica de Medicidn de Concentracién de Oxigeno por el método de celda
Electroquimica

. VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA-BPM PAR LA FABRICACION DE
AIRE MEDICINAL

Con el objetivo de mantener y evaluar el nivel de cumplimiento a lo establecido en la Resalucién 4410 de 2009, USP
Vigente y las demas -normas que rigen para la Fabricacién, Control de Calidad, Almacenamiento y/o Distribucion de
Gases Medicinales y lo establecido en el MNFAR-001 MANUAL DE GARANTIA DE CALIDAD PARA GASES MEDICINALES
dei HUDN con el fin de reducir errores, mejorar continuamente, se hace necesario realizar la Auditoria Interna por un
Experto(s) Técnico(s), que deben cumplir con los siguientes requisitos establecidos en el numeral 5.2 del procedimiento

PRFAR-0C7 AUTOINSPECCIONES, AUDITORIA INTERNA Y AUDITORIA DE PROVEEDORES EN EL SERVICIO
FARMACEUTICO:

Requisitos del Experto Técnico

A. EDUCACION: Titulo Universitario o Especializado.

1 B. FORMACION: Conocimiento y Entendimiento en BPM y fas normas que las rigen. Es necesario que esta formacién
i se demuestre a través de certificados o constancias. Adicionalmente debe contar con conocimiento y entendimiento
en el sector salud y los requisitos legales del sector.

'| C. EXPERIENCIA: Dos afios minimo de experiencia en Implementacion y Auditorias de Buenas Practicas de

Manufactura. Es necesario que esta Experiencia se demuestre a través de certificados o constancias no inferiores a
tres anos.

D. HABILIDADES: Los auditores deben cumplir con habilidades adicionales para facilitar la realizacién de la auditoria
de manera eficiente y eficaz: »Planificacidn y organizacion de trabajo * Capacidad de expresion « Capacidad de
redaccion « Manejo de conflictos « Versatilidad » Confiabilidad y seguridad de la informacion » Conservar uha
actitud imparcial y objetiva frente a los auditados y frente a las situaciones encontradas como resultado de las

auditorias. * Seguridad de si mismo, es decir actuar y funcionar de forma independiente a la vez que se relaciona
eficazmente con otros

Para la Auditoria interna se debe entregar:

. Hoja de Vida del Auditer (Experto Técnico)

. Plan de Auditoria en el formato asignado por el sistema de Gestién Documenta! del Hospital
o Informe de la Auditoria

7. MANTENIMIENTO A CELINDROS PROPIEDAD DEL HUDN

7.1 PRUEBAS DE PRESION HIDROSTATICA
Realizar la Pruebas de Presion Hidrostética con el respectivo Certificado de Presién Hidrostética a 20 cilindros

7.2 CAMBIO DE VALVULAS
Realizar el cambio de las valvulas a 20 cilindros
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SELECCION DEL Solicitud sm;?;t r.aii X Contra&ti?:;ctv: Solicitud :;?f;i;gﬁ
CONTRATISTA:
B131- Vo.Bo.
VALOR DEL N°
$284.845.835 | RUBRO: | MANTENIMIENTO . 252 PRESUPU
CONTRATO : HOSPITALARIO CDP: ESTO:
PRESUPUESTO DISCRIMINADO

i Aire Polisombra i 1.8%0.00 $ 342,000 $ 342,000 $ 1L.800.000 $ 2.142.000
Cambio de g'loarzz:]&t fas $
Filtros de Alre Piepza' ) 8 145.600 $ 27.664 $ 221312 $1.164.800 $1.3868.112
(Trimestral) 1622065800 .
Cambio de Marca: Atlas
Valvulas Copco $
Cheque No. Pieza: 8 705.600 $ 134.064 $ 1072512 $ 5.644.800 $6.7417.312
(Cuatrimestre) | 2236043880
Lubricacién Marea: Atlas
de Copco No. a 2 :.3$9 20 | $406.448 | $1625792 | $8556.800 | $10.182.592
Rodamientos | Pieza: - o ' y ) i - . '
Scroll 2892610020 :
Marea: Atlas
Cambio Kit de | Copce No. $ ]
Correas Pioza: 4 252.000 $ 47.880 $ 191.520 $ 1.008.000 _ $ 1189520
2903102142 3
Cambio Kit ?:;ga Allas $
Efnr::ﬁ S(:::’ . No. Pieza 1 487.200 $ 92.568 $ 92.568 $_4S7.200 $ 579.768
2904500069 :
c‘:jm‘;‘:z“ Cambio Kit de | iorca: Atlas $ _
M?ARIC s | Setlos Unidad Pler;:a - 4 3.595.20 | $683.088 | $2.732.352 | $14.380.800 $17.112.152
, | Amas | Sl 3001170210 0
COPCQ . Marca; Atlas
MODELO | Cambio Copeo No :
SF15-5/ Empaques de Pieza ) 4 $ 84.000 $ 15.960 $ 63.840 $ 326.000 $ 292.840
Allg9165, | Admision 2236009600
Cambio Tupo | tf2rca: Atlas s ;
de Salida . P ' 4 $ 43,624 $ 174.496 $218.400 $ 1.092.8956
Seroll Pieza 229.600 _ _
2901139700
Cambio Marca: Atlas
Rodamiento | Copco No. $
Motor Pleza 4 196.000 $ 37.240 $ 148.960 $ 784.000 $932.960
Principal 1280627473
Cambio Marca: Atlas
Rodamiento | Copco No. $ :
Motor Pieza 4 184.800 $35.112 $ 140448 $ 739.200 $ 879.648
Principal 1280627474 -
Marca: Atlas
Cambio Copco 4 1.48$9 60 | $283.024 | $1132006 | $5958400 | $7.090.496
Mangueras No. Pieza 0 : - " . i : .
2901990925 :
Sensor de Marca: Atlas
temperatura | Copco 3
scroll - No. pieza: 1 425.600 $ 80.864 $ 80.864 $ .4.1-25.60.0 $ 506.454
Tempe. 1089057465
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Sensor
L=3810
- MARCA: Atlas $
Contactor Copco 588.000 $111.720 $111.720 $ 588.000 $ 699.720
No.Pieza: )
Cambio Kit . | Marca Atlas
Trampa de Copco $
Tanque No. Pieza: 436.800 $ 82.992 $ 82.992 $ 436.800 $ 519.792
Tanque EWD5( 2901067300
Pulmén Cambio de N/A $
3 Man_:a: . Xﬁt\;zia de 270.000 $ 51.300 $ 51300 $ 270.000 $ 324.300
Diequinos e cadion N/A
corrosién $
intema det - 330.000 $ 62.700 $ 62.700 $ 330.000 $ 392,700
tangue
Secador de : Marca: Atlas 3 s
Aire . Copeo No.
Medicinal g: g :ghoras Pieza: 5.485.00 1.042.720 $ 2,085,440 $10.976.000 | $ 13.061.440
(2) MARCA de. h T | 2230004010
ATLAS . . Marca: Atlas
COPCO funcionamien Copco No. $
4 MODELC to Picza: 3.36:.00 $ 734,160 $ 1.468.220 $ 7.728.000 $ 9.196.320
CD24 3001150261
S/APIW229 | Cambic de Marca: Atlas
81 Elemento Pre | Copeo No. $
S/APIW234 | filtrante- Filtro | Pieza: 1.568.00 | $297.920 $ 595.840 $ 3.136.000 $ 3.731.840
18 de Red 2901300103 o
PD35+
Cambio de Marca: Atlas
Filtros Copeo No. $
Coalescentes- | Pieza: 2.100.00 | $ 399.000 $ 798.000 $ 4.200.000 $ 4,298.000
. Filtro de Red ' | 2201300004 0
Lu‘neas'gie DD50+
?:gf;:: Cambio de Marca: Atlas
Red Marca | TIUOS Copco No. $
5 Atlas Copco Coalescentes- | Pieza: 1.971.20 | $374.528 $ 749.056 $ 2.942.400 $ 4.691.456
DD50 (2) - Filtro de Red - | 2901300104 o]
PD50+
PD50 (2) - -
QD50 (2) c_amb_lo de ! | Marca: Atlas
Filtros Copco No. $
Coalescentes- | Pieza: 1.573.60 | $298.984 $ 597.968 $ 3.147.200 $ 3.745.168
Fiitro de Red | 2901200503 0
QD50+ |
Marca:
Donalson
. . Elemento
Bailti::rr?zlégi gﬁtﬂ? % | Fitrante de $
8 s Profundidad 4.760.00 | $904.400 $ 1.808.800 $ 9.520.000 $ 11.328.800
cos Marca Bacteriolégico Estéril 0
Donalson s ULTRADEPTH
No. Pieza:
PSRF 04/20
Analizador Minimo
de Metrologia: utilizando 2
Mondxido | Calibracién gases Patrén s
de Carbono | Ceida de cOM SU 820.000 $ 155.800 $ 467.400 $ 2.460.000 $ 2.927.400
(CO)y Mondxide de | respectivo .
Punto de | Carboho certificado de
- Rocio {PD) calidad
MARCA: Celda de Marca: ENMET $
ENMET Mondxide de | No. Pieza: 1.568.00 | $297.920 $ 297.920 $ 1.568.000 $ 1.865.920
MODELO:M | Carbono 670251200 o]
SERIE: punto de rocio . 6.076.00 1.154.440 $ 1.154.440 $ 6.076.000 $ 7.230.440
1000263 | (PF) 0 T

Identificacién del ECO




ESTUDIO PREVIO (ECO) CODIGO: FECHA DE ELABORACION:
Y FICHA TECNICA PARA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
CONTRATOS MENORES | FRIUR-007 |\ S UALIZACION.
Hae O IGUALES A 1000 . .
EN?VERPS;TE!{“IOL SMLV Y CONTRATACION VERSION: 23 DE JULIO DE 2020
S s B DIRECTA 06 HOJA: 15 DE: 24
Registrador Marca:
de Datos: YOKOWAGA
Mondéxido No. Pieza: k
de Carbone BE87TO6NK :
Tarjeta de $ : i
8 (COyy mejm oria SD 1 501169 $ 95222 $ 95222 $ 501,162 $596.391
Punto de
Rocio (PD)
Marca:
Yokowaga
Mano de Obra Sistema de Aire Medicinal
(Incluye todas las rutinas de inspeccién $ .
mensual a cada une de los equipos que 8 g
e conforman el Sistema (7 visitas), Todas la 1 17'330'0 3.277.500 $3.277.500 s 17‘250'900 $20.527.500
visitas tipo Ay C, y mano de obra por servicio :
de cambio de elementos o reparaciones)

SISTEMA Marca: Atlas $ _ .

DEVACIO | Kit 1000HRS | Copco No. B S B !
MARCA | GV150 Plozar 1 1.2808.00 $ 244720 $244.720 $ 1288000 ‘$1.522,720
ATLAS 2902040200 :

10 COPCO Marca: Atlas
MODELO Copco No, . .
GV1S0 Vacuum Vane | Pieza: $ : ;
SERIAL | Fluid 100 (11) | 1620204901 | ° | 302.400 | $57-456 $172.368 $907.200 | $1.079.568
VAC133186 :
59 (1 Pum)
Mano de Obra Sistema de Vacio Medicinal
(Incluye todas las rutinas de inspeccién
mensual 2 cada $ -
14 | uno de los Equipos que conforman el Sistema 1 2.680.00 | $509.200 $ 509.200 $2.680.000 | $3.189.200
/7 visitas), la visita tipo B, y mano de obra por 0 .
servicio de cambio de elementos o
reparaciones)
Cambic de Marca ALUP $
Aceite 2 448.000 $ 85,120 $170.240 $896.000 1 $1.066.240
Sintético .
Compresor | Cambio de Marea ALUP 3 _
de Aire Filtro de 1 119.000 $22.610 $ 22,610 $ 119.000 $ 144610
Industrial Aceite - ; ]
Marca: Cambio de Marca ALUP $ .
i ALUP Filtro de Aire 1 168.000 $ 31920 $ 31920 $ 168.000 $ 192.920
Modelo Cambio de $ :
VARIATR Filtro 1 212,000 $154.280 $ 154.280 $ 812.000 ‘$ 966,280
7.5 Serial Separado )
25328400 | Cambio de Marca ALUP $
02 Correas 2 115,500 $21.945 $ 43.890 $ 232,000 $274.890
Cambio de Marca ALUP $
Espuma de 1 742.000 $ 140,980 $140.980 $ 742.000 $ 882.980
lonizacién )

Secadores Marca: Atlas
de Aire Copco No.

industrial pieza

Marca Atlas L 2200902017 v
13| Copco Svae"a‘:’fog't 2 |, 43000 $ 42.560 $ 85.120 $ 448.000 $533.120
Medelo FX3 .
seriales
Al653742 y
CAI668269
WMano de Obra Sistema de Aire Industrial
(Incluye todas las rutinas de inspeccién
mensual a cada uno $ s . :
14 | de los Equipos que conforman el Sistema (7 1 7.250.00 1377.500 $ 1377500 | $7.250.000 $ 8.627.500
visitas}), Visita tipo A y mano de obra por 0 ) . :
servicio de cambio de elementos o
reparaciones)
Mantenimiento Preventivo Sistema de 3 $
15 | Distribucién de Gases Medicinales {Dos 1 70.711.4 | 13.435.18 $13.435481 | $70.711479 | $84.146.660
79 1 .
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visitas a todos los servicios del hospital
durante la vigencia dei contrato)
Mantenimiento  Cormrectivo “Bolsa  de $ $
15 | Repucstos™ Sistema de Distribucion Gases 1 18.000.0 3.420.000 $ 3.420.000 $18.000.000 { $21.420.000
Medicinales e Industriales 00 : .
Prueba de Presion Hidrostatica cilindros
17 propiedad del HUDN 20 $ 84.000 $ 15.960 $ 319.200 $ 1.680.000 $ 1.999.200
Cambio de valvulas vy reparacién cilindros $
i8 propiedad del HUDN 20 105.000 $ 12.950 $ 399.000 $ 2.100.000 $ 2.499.000
Verificacion en el cumplimiento de Buenas $ $
Practicas de Manufactura-BPM 1 9.500.00 1.805.000 $ 1.805.000 $ 9.500.000 $ 11.305.000
‘ o 1
Calificacion y Validacién del Sistema de 35 $
20 | Produccion de Aire Medicinal 1 7.500.00 1.425.000 $ 1.425.000 $ 7.500.000 $ 8.925.000
0 .

; v \LRELATROPL! e : 28484583
JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD: El Hospital Universitario Departamental de Narifio E.S. , 5& encuentra certificado

mediante resolucidn No. 2021035537 del 20 de Agosto de 2021, para la produccién en linea de Aire Medicinal en
sitio por compresidon, medicamento vital para la habilitacién y prestacién de servicios en la Unidades de Cuidado
Intensivo e intermedio Adulto y Neonatal, Salas de Cirugia y Partos, para la atencién de pacientes principalmente en
estado de salud critico; por lo tanto el Hospital debe asegurar que el producto farmacéutico sea producido y controlado
consistentemente con los estandares de calidad y seguridad para nuestros usuarios. El incumplimiento a estos
estandares, inciuida la inoperatividad o fallos de los equipos de produccion, generan cierre en la prestacion de servicios
y un elevado costo para la adquisicion de Aire Medicinal, adicional a ello, ninguno proveedor de Gases Medicinales
posee la logistica de produccién y distribucion para abastecer al hospital por la demanda alta de consumo de este
medicamento (52,3:m3/h), por la ubicacién geografica de 1a ciudad, por la declaracién del estado de emergencia
sanitaria por COVID-19 en el pais y porque el Hospital no cuenta con las dreas de almacenamiento suficientes para
dispone5r de un numero alto de cilindros de aire medicinal.

Tabia No. 6 Proyeccién de costos por inoperatividad de equipos de produccién o cierre por
incumpiimiento a la normatividad vigente

Produccion Uitimo Valor de Costo de Costo por
Historica del - compra por m3 compra por compra de COSt? por co_n'!pra Cos}o por :Eo_m pra
. . A . . . de aire medicinal | de aire medicinal en
Hospitai de aire de aire hora de aire aire medicinal en 30 dias 365 dias
medicinal * medicinal ** medicinal en 24 horas
48,05 m3/h $7.020 $344.332 $8.263.965 $247.918.950 $3.016.347.225

*Valor tomade de la calificacién de disefio del sistema de produccién de aire medicinal afio 2021
**Valor tomado del contrato de suministro de Gases Medicinales No.-032-CD.2021

Para mantener la condicidn de Institucién certificada debe dar cumplimiento a cada uno de los capitulos de la
Resolucion 4410 de 2009 tales como: V Validacién, IX Autoinspeccion y Auditoria de Calidad y XI Instalaciones y
Equipos, para ello se requiere contratar un proveedor con experiencia certificada en Buenas Pricticas de Manufacturs
¥ en mantenimiento de Equipos utilizados para produccién de aire medicinal, vacio medicinal, aire industrial y red de
distribucién de gases medicinales e industriaies como se describe a continuacién:

a. Mantenimiento Preventivo Equipos: Lievar a cabo las Rutinas de Mantenimiento de cada equipo que conforma el
Sistema de Produccion de Aire Medicinal, Sistema de Vacio Medicinal y Sistema de Produccion de Aire Industrial, de
acuerdo a ias horas de trabajo de los mismos, las recomendaciones de los manuales de los equipos y fabricante v los
repories de mantenimiento que se encuentran en las hojas de vida de los equipos. Se identifica marca y No. de parte
y/o referencia en la descripcién técnica, porque los equipos en los cuales van a ser instalados los consumibles y/o
repuestos, son de marcas especificas que por.compatibilidad y garantizar la operatividad de los mismos se requiere
que sean de marca, originales, nuevos y no remanufacturados.

b. Mantenimiento Preventive Red de Distribucién Gases Medicinales e Industrial: Para garantizar que el suministro
tanto de los gases medicinales como del aire industrial a las dreas asistenciales se presente sin interrupciones, es
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necesario realizar 2 visitas en el ano a todo el sistema de distribuc;ién, ademas anualmente se debe realizar pruebas
de Desempeno como lo exige la normatividad vigente (Resolucién 4410 de 2009, NFPA 99 y NTC 5318)

¢. Calificacion y Validacion dei Sistema de Produccién de Aire Medicinal: Para mantener y verificar el estado validado
del Sistema de Produccién de Aire Medicinal por sitio compresor, de acuerdo al Capitulo V Validacion de ia Resolucién
4410 de 2009, se debe realizar: Calificacién de Disefio (DQ), Calificacién de Instalacién (1Q), Calificacion de Operacion
(0Q) y Calificacion de Desempefio (PQ) al sistema de produccién de aire medicinal.

d. Verificacién del cumplimiento de las BPM: De acuerdo al Articulo 5 del Capitulo I} Garantia de Calidad y el articulo
29 del Capitulo IX Autoinspeccién y Auditoria de Calidad de |a resolucién 4410 de 2009, es obligatorio para el Hospita!
que se evaliie regularmente la eficacia y aplicabilidad del Sistema de Garantia de la Calidad para el cumplimiento de
las BPM en todos los aspectos de la produccién y del control de calidad. Dicha auditoria debe ser realizada por un
personal ajeno a los procesos de Produccion y Control de Calidad del Hospital y debe ser experto y conocedor en BPM;
por lo cual se hace necesario contratar o incluir dentro del contrato de mantenimiento la auditoria interna, ya que el
hospital no cuenta con personal experto en BPM, y el personal del servicio farmacéutico no puede llevarla a2 cabo,
porque el auditor debe estar libre de sesgo v no tener conflictos de interés con el drea, proceso o actividad que es
auditada, de acuerdo a los principios de la Auditoria.

JUSTIFICACION DEL VALOR DEL CONTRATO: E] valor contractual se determina de acuerdo a precios del mercado.
CRITERIO DE SELECCION DEL CONTRATO: De conformidad con lo establecido en el Manual de Contratacidn Resolucion
2945 del 07 de noviembre de 2019, en su capitulo VI FASES DE SELECCION, numeral 6.4.1 SOLICITUD SIMPLE DE
OFERTAS: Esta causal se aplicara para la celebracién de contratos cuya cuantia sea igual o inferior 2 mil (1000)
SMLMV, para ello, la Entidad adelantara un Proceso Piiblico, mediante la publicacién de los documentos de los
procesos (solicitud simple de ofertas) en la pagina Web y SECOP, en el evento en gue solo se presente una oferta o
cotizacion, el Hospital dejara constancia de ello y continuara el proceso con el proveedor que presenté su propuesta.
El procedimiento, términos y plazos deberan ser regulados en el Manual de Procedimiento Interno de Contratacidn, en
todo caso, con respeto a las reglas y principios consagrados en este Estatuto y el articulo 6.1.1 del manual de
contratacién, Resolucién No 2945 de 2019 modificada por el articulo 5 de la Resolucién No 1574 del 23 de julic de
2020 que reza (..} SOLICITUD SIMPLE DE OFERTAS. Esta causal se aplicard para !a celebracion de contratos cuya
cuantia sea igual o inferior a mil (1000) SMLMYV, para ello, la Entidad adelantara un Proceso Pablice, mediante ia
publicacién de los documentos de los procesos (solicitud simple de Ofertas) en la pagina Web y SECCP, en el evento
en que solo se presente una oferta o cotizacion, el Hospital dejard Constancia de ello’ y Continuara el proceso con el
proveedor que presentd su propuesta.

RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO: De conformidad con fo establecido en el articulo 19 del Estatuto de
Contratacién de la entidad, se deben identificar los riesgos asociados al proceso de contratacién. Para efectos de
realizar el analisis del riesgo, se invita a consultar el Manual para la Identificacién y Cobertura del Riesgo en los proceso
de contratacion (versién M-CR-01), adoptado por Colombia Compra Eficiente, en consecuencia en e! presente proceso
de contratacion los riesgos puede ser los siguiente:

Cuando en , se modifican las
Modificacion del tarifas de los impuestos o se crean nuevos impuestos o
1 |régimen de eliminan los ya existentes, el hospital reconocera reajuste X
impuestos aplicables | en el valor inicial del contrato, siempre y cuando éstos
impuestos sean aplicables a este tipe de contratos.

Devaluacién del Cuando el valor del délar como moneda de referencia
2 | détar como moneda | presente devaluacién que afecte la parte econémica del X
de referencia contrato.

Cuando el contratista incumpla las obligaciones suscritas
en el contrato, deberd dar una solucién inmediata y
Fallas en la calidad | asumir los costos adicionales que se generen para cumplir : g
3 | de los bienes o con las obligaciones a su cargo, con excepcién de o SR X

servicios situaciones de fuerza mayor y/o caso fortuite o en todas [
aquellas donde el contratista demuestre que ho fuve
responsabilidad.
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Cuando el contrato deba ser suspendido por causas
ajenas a la voluntad de la Entidad, se informara al
CONTRATISTA y se le notificara del acto administrativo
que suspende el contrato, el cual debera indicar con

Riesgo de . © i claridad las causas exdgenas y la fecha de reanudacion
L. - | del mismo.
4 zgii’g;?on del Sera responsabilidad total de hospital los perjuicios que X

se pudieran causar al CONTRATISTA por la suspension del
contrato si en ella median causas imputables a la Entidad,
hasta el punto de no perdida. De lo contrario, la entidad
no sera responsable por la suspensién del contrato ni por
los perjuicios que se causen con ello.

Cuando se produzca un accidente durante la gjecucion del
- | contrato que afecte al CONTRATISTA por ocasion de la
5 Riesgo human_o por: | prestacién del servicio o bien, serd responsabilidad y X
accidente competencia total y absoluta del mismo, para lo cual debe
: afiliarse por su cuenta y riesgo a una Administradora de
Riesgos Profesionales.

GARANTIAS ; : Sl X NO

A. Garantiade seriedad de Ia oferta

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantia de seriedad de la oferta que cumpla con los parametros,
condiciones y requisitos que se indican en este numeral. Cualquier error o imprecision en el texto de la Earantia
presentada, sera susceptible de aclaracion por el Proponente hasta el término de traslado de! informe de evaluacion.

Las caracteristicas de las garantias son las siguientes:

-t Cualquiera de las clases permitidas por[ articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082
. || de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una péliza, (i) Patrimonio
Ciase auténomo y (i) Garantia Bancaria.

:| Hospital Universitario Departamental de Narino, identificado con NIT 891200528-

Asegurados - 8
:| Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos

-| sefialados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.
Vigencia 3 meses contados a partir de Ia fecha de cierre del proceso de contratacidn,
Valor Asegurado | Diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial del Proceso de Seleccion

.~ U '+ Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el hombre o razon
" social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacidn
Legai expedido por la Cdmara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no
ser gue en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera. '
| « Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia deberd ser otorgada por todos los integrantes de la
estructura plural, para lo cuai se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacién, quienes para todos los efectos serdn
los otorgantes de esta.
S5i en desarroilo del proceso de seleccién se modifica el cronograma, el Proponente debera ampliar la
vigencia de la Garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se haya perfeccionado y cumplido los
requisitos de ejecucion del respective contrato.

Amparos :

Tomador
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La propuesta tendrd una validez igual al término de vigencia establecido para la garantia de seriedad
de la oferta. Durante este periodo la propuesta serd irrevocable, de tal manera que ! Proponente no
podra retirar ni modificar los términos o condiciones de esta, so pena de que la Entidad pueda hacer
efectiva la garantia de seriedad de la oferta.

B. Garantia de cumplimiento

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberd presentar !a garantia de
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) dias habiles siguientes contadés a partir de !a firma de!
contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendra las siguientes caractéristicas:

Cualquiera de las clases permitidas por e del Decreto 1082

Clase de 2015, a saber: {i) Contrato de seguro contenido en una noliza para Entidades
Estatales, (i) Patrimonio auténomo, (iii) Garantia Bancaria.
Asegurado/ Hospital Universitario Departamentat de Narifio, identificado con NIT

heneficiario 891200528-8

a. Cumplimiento del Contrato: equivalente al veinte por ciento (20%) del valor
total del contrato, por una vigencia igual al término de duracién de este y seis (6)
meses mas.

b. Calidad del Servicio: Equivalente al veinte por ciento (209%) del valor total del
mismo y sus adicciones, cuya vigencia sera por el término de duracién de este
contrato y seis (6) meses mas, contados a partir de la fecha de su

Amparos, perfeccionamiento.

vigencia y
valores c. Calidad de los Bienes: equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total de!
asegurados contrato, por una vigencia igual al término de duracién de este ¥ seis (6) meses
maés, contados a partir de la fecha de su perfeccionamiento.

d. Pago de Salarios y Prestaciones Sociales: El cual no podra ser inferior al diez
por ciento (10%) del valor total del contrato. Debe estar vigente por el plazo del
contrato y tres (3) anos mds, en los términos establecidos en el Decreto 1082 de
2015, Articulo 2.2,1.2.3.1.13. '

* Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
razén social y tipo societario que figura en el Certificado- de Existencia y
Representacién Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no
sblo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podra denominarse de esa manera. _

* No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de aiguno de
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unidn Temporal
o Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacién
de cada uno de los integrantes. -

* Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia deberd ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacidn y porcentaje de participacién, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de esta.

Tomador

identificacion del ECO
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¢ Nimero y afio del contrato
* Objeto del contrato

Enforma::::on -1 » Firma del representante legal de! Contratista

necesaria dentro . .

de la péliza * En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

El Contratista esté obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de las
reclamaciones que efectie la Entidad, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de adicién y/o prérroga del
contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o su no adicién o prérroga, segin el caso,
constituye gausal de incumplimiento del Contrato y se iniciarén los procesos sancionatorios a que haya lugar.

C. Responsabilidad ¢ivil extracontractual

E! Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con las
siguientes caracteristicas:

lase Contrato de seguro contenido en una péliza

Asegurados Hospital Universitario Departamental de Narino, identificado con NIT 881200528-8

o Para las personas juridicas: Ia garantia deberd tomarse con el nombre o razén

socialy tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacién

Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a

no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los

integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o

Tomador consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacidn de cada
uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (union temporal,
consorcio): la garantia deberd ser otorgada por todos los integrantes de la
estructura plural, para io cual se debera relacionar claramente los integrantes,
su identificacion y porcentaje de participacién, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de esta.

Vaior Doscientos (200) SMMLVY
Vigencia : igual al periodo de ejecucion del contrato.

Terceros afectados y Hospital Universitario Departamental de Narifio, identificado
con NiT 891200528-8

Responsabiiidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones,
hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de
responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los amparos
descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015:

Beneficiarios

Amparos 1. Cobertura basica de predios, labores y operaciones

2. Cobertura expresa de perjuicios por dafioc emergente y lucro cesante.
3. Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales.
4

Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y
subcontratistas.
5. Cobertura expresa de amparo patronal.
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6. Responsabilidad Civil Cruzada.

7. Gasto Médicos Inmediatos

8. Vehiculos propios y no propios.
¢ Ndmero y afio del contrato
Informacién *  Objeto dei contrato

necesaria » Firma del representante legal del Contratista
dentro de Ia _ _
pdliza En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse : al .mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14:980.421

En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo de! diez por ciento (10%) del valor de cada
peérdida sin que en ningin caso puedan ser supetriores a dos mil (2.000) salarios minimos mensuales legales vigentes.
Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del misme término establecido
para la garantia finica de cumplimiento. Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacién que
conlleven asuncion de parte de |a pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles. El contratista debera anexar
el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual, -

®  Soporte de pago de Seguridad

Social. -
® Informe parcial y/o final
suscrito por el contratista
De conformidad al Fac'fura oicfocumento
Pagos Parciales avance de ejecucion equivaiente.

del contrato e Documentos administrativos

NOTA: Ei pago se realizara dentro de
los . _ciento veinte (120) dias
calendarios ' siguientes a la
radicacién de la' factura v demads

soportes. :
VIGENGIA Y PLAZO DE El pla.zo .c!e ejecucion seré r!ag.ta el 3?. de diciem{:re_ de_;2022 co:.':tado‘a: partir de la
EJECUCION: SL_Jscrlp'c_:lon del acta de inicio, previo el cumplimiento de los:requisitos para la
ejecucion. : T
INDICADORES FINANCIEROS: SI | X } NO } | NO SE SOLICITAN [
El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la informacion contenida en el RUP. Capacidad
Financiera : o
El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la informacién contenida en el RUP.
Indicador indice requerido
Indice de Liquidez Mayor o iguala 1,4
Indice de Endeudamiento Menor o igual a 0,6 : -
Capital de trabajo Mayor o igual al 30% de la propuesta
econdmica
Razén de Cobertura de Intereses Mayor o iguala 1,0 0
indeterminado

Si el Proponente es un consorcio, unién temporal o
con la suma aritmética en el caso de cada indic
Capacidad Organizacional

El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en Ia informacién contenida enel RUP. -

promesa de sociedad futura debe _cun"iblir su ca'pa'cidad financiera
ador, afectada por el porcentaje de participaciénfen la forma asociativa.

Indicador
Rentabilidad sobre el patrimonio
Rentabilidad sobre activos

Indice requerido .
Igual o mayora 0 -
Igual o mayora Q

identificacién del ECO
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OBLIGACIONES C© ACTIVIDADES A DESARROLLAR DE ACUERDO AL OBJETO CONTRAGTUAL:

a.

b.

C.

Cumplir con todas las especificaciones técnicas del objeto contractual descritas en el contrato y demas
documentos:del proceso.

Asumir |la responsabilidad de todas las actividades relativas a la gjecucion de las obligaciones establecidas
en la contratacion.

Participar y apoyar al Hospital en todas las reuniones a las que este convoque relacionadas con la ejecucién
del contrato.

Recibir la Auditoria a Proveedores, como proveedor ctitico al apoyo al cumplimiento de las Buenas Practicas
de Manufactura para la produccion de aire medicinal al por sitio compresor de acuerdo a o descrito en el
procedimiento PRFAR-007 AUTOINSPECCIONES, AUDITORIA INTERNA Y AUDITORIA DE PROVEEDORES EN EL
SERVICIO FARMACEUTICO.

Brindar garantia de tres (3) meses o 1500 horas de Ila mano de obra, consumibles y/0 repuestos instalados
en los diferentes equipos descritos en el contrato.

Cumplir con los cronogramas de mantenimiento para los equipos y red de distribucidn de la Central de Gases
Medicinaies, y en caso de que no puedan realizar las actividades programadas informar al supervisor del
contrato el motivo.por el cual no se realizé la actividad y fecha de la reprogramacion de la actividad pendiente
por cumplir. © '

Lievar a cabo la verificacién en el cumplimiento de las EPM de acuerdo a las especificaciones técnicas
descritas en el contrato. ‘

Los repuestos y/o consumibles a utilizar durante las rutinas de mantenimiento de los diferentes equipos de
la Central de Gases Medicinales deben corresponder a la MARCA, NUMERO DE PIEZA O REFERENCIA, DEBEN
SER ORIGINALES Y NO REMANUFACTURADOS y las cantidades descritas en cada uno de las especificaciones
técnicas descritas:en el objeto del contrato.

El equipo profesional y personal técnico gue desarroliara las actividades objeto del contrato debera
garantizar la disponibilidad del personal por medio del cual se ejecutara el contrato, asimismo El contratista
debera realizar acompafiamiento técnico permanente durante la ejecucidn del contrato y cumplir con los
requisitos establecidos en el pliego de condiciones.

El proveedor deberd comprometerse a realizar la medicion de parametros en sitio, garantizando adecuadas
condiciones y bajo la normatividad vigente. En caso de tener que retirar un equipo fuera de la institucién, se
comprometera a dejar equipo backup.

Ademas . de ‘cumplir con las especificaciones técnicas objeto de este contrato, debe cumplir con la
normatividad vigente colombiana, Decreto 1769 de 1994, Decreto 4725 de 2005, Resolucién 2003 de 2014,
Circular Externa No. 026 de marzo 13 de 1997, las disposiciones hospitalarias, Resolucién 4445 de 1996 de
mas normatividad que rigen la infraestructura Hospitalaria, asi como las normatividad especifica establecida
para el cumplimiento. de las buenas practicas de manufactura - BPM para la fabricacion y distribucién de
gases medicinales. para fabricantes y entidades prestadoras de salud o aquellas que las modifiquen o
adicionen. B

Con la presentacién de la oferta, se entiende que el oferente acepta de forma integral estas condiciones y
contratar segiin sea el ¢aso, con ei Hospital.

- La oferta presentada serd inmodificable en el valor y sus condiciones, el contratista no podra variar el valor

ofrecido en detrimento del valor ofertado salvo acuerdo de las partes y en beneficio del objeto social del
hospital. ' :

£l contratista debera cubrir los gastos de desplazamiento del personal necesario para gjecutar la labor objeto
de este contrato, al igual que los gastos que se incurra por alimentacién y hospedaje en la ciudad.

Acatar las observaciones y/o recomendaciones del supetvisor del contrato, siempre y cuando estas no
contradigan el objeto contratado.

Presentar mensualmente informe del cumplimiento de las actividades descritas en el objeto contractual para
certificar.el cumplimiento y pago de la factura emitida de acuerdo a la ejecucion contractual.

Realizar el mantenimiento preventivo de la red: tomas, paneles, columnas, cajas de corte, alarmas, ductos,
tuberias, valivulas, mangueras y racores de Gases Medicinales y Aire Industrial, entregar el reporte de
mantenimiento por tripiicado (original para la hoja de vida del equipo, copia 1 para el servicio donde se realiza

el mantenimiento y copia 2 para soporte de facturacién). Estas actividades se realizarén semestraimente (2
Visitas por ano) por cada servicio del hospital.

ldentificacian del ECO
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Cumplir con las actividades generales en la red: Entrega de protocolo para suspensién o corte de suministro
de la red de Gases Medicinales o Aire Industrial en los diferentes servicios de la institucion, Verificacion v/o
correccién de fugas en uniones y soldaduras de las redes de suministro de Gases Medicinales y Aire industrial,
Verificacién de manémetros y Vacuémetros de cajas de corte, en caso de fallas o que no pasen la calibracién
se debe realizar el cambio de los mismos, Verificacion de valvulas de corte, Inspeccién y/o cambio de
soportetia de |a red medicinal e industrial, Verificacién y/o Correccidn de fugas, verificacion y/ 0 realizacién
de limpieza interna, Verificacion y/o cambios de sellos {orings), verificacion de sello de las tomas, paneles
y/o columnas de aire medicinal, CO2, oxigeno, nitrégeno, NO2 y aire industrial, Revisién y/o correccién de
paneles de alarmas, verificacién y cotreccién puntos de soldadura en plaquetas y/o modulos, verificacion de
voltaje de entrada y salida, verificacién de los valores de span y cero (con mandmetro patrén), Inspeccién y/o
instalacion de sensores de presidén para alarmas de gases, Revisién y/o demarcacién, sehalizacién, rotulado
y/o pintura de la tubetia bajo los requerimientos normativos aplicables: Resolucion 4410, NFPA 99, v NTC
5318y Revisién y/o demarcacién, senalizacién y/o rotulado de alarmas y/0 cajas de corte.

Ejecutar las Pruebas de Desempeiio al Sistema de Distribucion de Gases Medicinales anuaimente v entregar
un informe de las actividades tal cual lo describe Ia normatividad vigente (Resolucion 4410, NFPA 88 v NTC
5318): Prueba de fugas en conexiones, uniones o segmentos de tuberia de la red de Gases Medicinales,
Prueba de estanqueidad con reporte de caida de presién minima de 2 horas, Ensayo de conexiones cruzadas
0 gases cruzados, Purga de la tuberia y Activacién de alarmas. Cada una de las pruebasse debe realizar con
nitrégeno seco o el gas que va a estar contenido en la tuberia. Ademas del suministro de los reguladores para
los cortes, con el respectivo protocolo para suspension o corte de suministro de la red de Gases Medicinales
y Aire Industrial en los diferentes servicios de la institucién.

Desarrollar las actividades generales al Manifold ¥ Unidades de Regulacion: Verificacién y/o Correccién de
fugas en vdivulas de alta presién, latigos de alta presidn y tubos colectores, Presurizacién del manifold,
Verificacién del funcionamiento del sellado en valvulas, Verificacion conexién de mangueras vy/o latigos de
alta presion, en caso de fallas o dafios realizar el remplazo de los mismos, Verificacién de manémetros de
alta y baja de los manifold y los manometros de la doble regulacion, en caso de fallas o que no pasen la
calibracion se debe realizar el cambio de los mismos, Pintura general de la estructura, Verificacién de anclajes
y soportes, Verificacion y/o Instalacién de avisos de seguridad por cada gas, Verificacion de valvulas de
seguridad y reguladores y Verificacién y/o Realizacion a Pintura general de la tuberia, _

Realizar el Mantenimiento correctivo las veces que sean necesarias de todos los equipos que forman parte
de los Sistemas de Produccién de Aire Medicinal, Sistema de Vacio Medicinal, Sistema de Produccion Aire
Industrial y Sistema de Distribucién para el Suministro de Gases Medicinales y Aire Industrial, la cual se realiza
a través de un soporte técnico durante la durabilidad del contrato cuando se presente dafios, emergencias
y/o contingencias. El contratista debe garantizar tiempos de repuesta inferiores a 30 minutos via telefénica
Y 2 horas en sitio, y dar soporte técnico 7 por 24. : _

Realizar la Calificacién y Validacién del sistema de produccién de aire medicinal bor sitio compresor para
mantener la Certificacion en BPM realizando las siguientes actividades: PLAN MAESTRO DE VALIDACIONES:
Verificacion y actualizacién del documento PLFAR-002 PLAN MAESTRO DE VALIDACIONES, de acuerdo z las
calificaciones y validaciones a realizar (Cronograma de Actividades)y lo requerido por la normatividad vigente
(USP, Resolucién 4410 de 2009). LISTADO DE PROTOCCLOS E INFORMES DE CALIFICACION: Calificacidn de
Disefio (DQ), Instalacién (1Q), Operacién (0Q) y Desempefio (PQ) del Sistema de Generacidn v Sistema de
Reserva de Aire Medicinal, Calificacién de Desempefio Valvulas Anti-retorne del Sistema de Generacién y
Sistema de Reserva de Aire Medicinal, Calificacién de Instalacién, Operacién y Desempefio del Sistema de
Adquisicién de Datos del Sistema de Generacién de Aire Medicinal Validacion de la Técnica Analitica de
Medicion de Concentracién de Monéxido de Carbono y Oxigeno por método celda Electroquimica.

Realizar la Auditoria Interna por un Experto(s) Técnico(s), que deben cumplir con los siguientes requisitos
establecidos en el numeral 5.2 del procedimiento PRFAR-Q07 AUTOINSPECCICNES, AUDITORIA INTERNA Y
AUDITORIA DE PROVEEDORES EN EL SERVICIO FARMACEUTICO: A. EDUCACION: Titulo Universitario o
Especializado. B.
FORMACION: Conocimiento y Entendimiento en BPM y las normas que las rigen. Es necesaric que esta
formacion se demuestre a través de certificados o constancias. Adicionalmente debe contar con
conocimiento y entendimiento en el sector salud y los requisitos legales del sector. C. EXPERIENCIA: Dos afios
minimo de experiencia en Implementacién y Auditorias de Buenas Pricticas de Manufactura. Es necesario
que esta Experiencia se demuestre a través de certificados o constancias no inferiores a tres anos. D.

Identificacién del ECO




ESTUDIO PREVIO (ECO) CODIGO: FECHA DE ELABORACION:

Y FICHA TECNICA PARA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
CONTRATOS MENORES | FRIUR-007

7\ 0 GUALES A 1000 FECHA DE ACTUALIZACION:
gN?VER?S;TE;!O% SMLV Y CONTRATACION VERSION: 23 DE JULIO DE 2020 m
OEFARTAMENTAL DE NATING 5.0 Dl RECTA 06 HOJA: 24 DE: 24 __"T'K"f'ﬁ_ﬁ

HABILIDADES: Los auditores deben cumplir con habilidades adicionales para facilitar la realizacion de la
auditoria de manera eficiente y eficaz: = Planificacién y organizacion de trabajo + Capacidad de expresién
Capacidad de redaccién < Manejo de conflictos + Versatilidad - Confiabilidad y seguridad de la informacion
» Conservar una actitud imparcial y objetiva frente a los auditados y frente a las situaciones encontradas
como resultado'de las auditorias. * Seguridad de si mismo, es decir actuar y funcionar de forma
independiente a la vez que se relaciona eficazmente con otros; y entregar para la auditoria interna; Hoja de
Vida del Auditor.(Experto Técnico), Plan de Auditoria en el formato asignado por el sistema de Gestién
Documental del‘Hospital e Informe de |a Auditoria.

X. Realizaria Pruebas de Presién Hidrostatica con el respectivo Certificado de Presién Hidrostatica a Ios cilindros
propiedad del HUDN. '

y. La oferta presentada sera inmodificable en el valor y sus condiciones, el contratista no podra variar el valor
ofrecido en detrimento del valor ofertado salvo acuerdo de las partes y en beneficio del objeto social del
hospital. '

z. La persona juridica que resulte favorecida con la adjudicacién del contrato debera socializar entre sus
trabajadores y velar por ef cumplimiento del anexo técnico denominado “PRACTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE

SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE", disponible
en:qttp://hunired.hosdenar.gov.co/hunired2/index.php/apoyo/24estidon-jurid ica/file/958-anjur-01-anexo-
tecnico. '

aa. Para o relacionado con sustancias quimicas y si aplica, se debe cumplit con los protocoios establecidos en
la organizacion para su manejo.

bb. El personal que el contratista tenga destinado para el mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos
y red de distribucién de la Central de Gases Medicinales o por cualquier otra razén que se requiera de la

presencia de personal, no podra tener relacién laboral con el Hospital, dependiendo exclusivamente del
contratista.:

cc. Elcontratista debe asumir los gastos de transporte, desplazamiento o hoteleria para el personai destinado al

mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos v red de distribucién de la Central de Gases
Medicinales. '

dd. £l contratista no 'podré negarse a entregar los productos y/o insumos aduciendo motives de empaque o
presentacién de fos mismos, ademas no podra retrasar o cancelar las entregas por motivos de produccidn,
baja oferta, baja. demanda, escasez en el mercado, tramites aduaneros y/0 de importacion, licencias,
vacaciones;colec_:_tivas o variaciones en el precio de la oferta. en caso de fuerza mayor o caso fortuito que

impida Ja entrega de insumos, el contratista debera realizar todas las gestiones necesarias para la
consecucién y entrega del mismo al hospital.

SUPERVISION / INTERVENTORIA SUGERIDA: . . . .
Art. 7° de Res. 2147 de 2015 - Manual de Interventoria y/0 Profesional Espema!:za.do del Servicio
N Farmaceéutico
Supervision del HUDN.
Anexar los estudios de mercado realizados para promediar ef valor del Numero
Anexos . . i

(si los tiene): presupuesto. Si aplica de folios
. anexos:

LISTADO DE POSIBLES OFERENTES DE ACUERDO A ESTUDIO DE MERCADOG
1. CHAHER S$.AS. administracion@chaher.net

2. GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A. notificaciones.cryogas@cryogas.com.co

yd

3. OXiGENOS DEL SUR SAS contabilidad@oxigenosdelsur.com /

DEPENDENCIA PROFESIONAL
(cargo) (ESPECIALIZADO O Aoi'lﬁﬁgr'ﬁi?.\?ﬁieﬁﬁiﬁﬁlén A APROBACION Géﬁf!\yc{ﬁ:\
SOLICITANTE: UNIVERSITARIO) ~ \
NOMBRE TOMAS EDINSON NOMBRE MAGDA NYRIS NOMBRE ILQENIALVEA?R {/
FUNCIONARIO: VALENCIA FUNCIONARIO: QUIR® FUNCIONARIO: ACOSTA
FIRMA DEL FIRMA DEL Y FIRMADEL |/ ]

FUNCIONARIC FUNCIONARIO Ji FUNCIONARIO |# ‘ f

\

- R\ 1/ L
* PARA LA CONTRATACION DI E PERSONAL ASISTENCIAL SE REQUIEI?EMﬁBO}'DE SUBGERENCIA DE PRESTACION DE S{ERVICIOS
I
. ;

i
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